
tecnologia 20,00

qualità del taglio 30,00

20,00

TOTALE 70,00

facilità d'uso 35,00

Ampiezza di gamma delle misure offerte 25,00

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

assistenza tecnica 10,00

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 15,00

affilatura 15,00

fissaggio del manico al bisturi 20,00

maneggevolezza e praticità d'uso 20,00

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 10,00

15,00

affilatura 15,00

20,00

fissaggio del manico al bisturi 10,00

LOTTO 1 -  AORTOTOMI

LOTTO 2  - SISTEMA DI TENUTA PROSSIMALE

LOTTO 3 - LAMA DA BISTURI DA CORONARIA A SPATOLA (BEAVER)

LOTTO 4 - BISTURI MONOUSO PER MICROCHIRURGIA



TOTALE 70,00

qualità dei materiali 25,00

atraumaticità della punta 20,00

morbidezza della punta. 20,00

confezionamënto (con particolare rilievo alla facilità di apertuta) 5,00

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20,00

completezza della composizione con  codice colore compreso 30,00

maneggevolezza 10,00

confezioriamento 10,00

TOTALE 70,00

maneggevolezza e morbidezza 20,00

praticità d'uso 10,00

resistenza 20,00

completezza delle misure e dei diversi colori di riferimento 20,00

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

TOTALE 70,00

qualità dei materiali e consistenza 25,00

rivestimento idrofilico 15,00

atraumaticità della punta 20,00

maneggevolézza 5,00

LOTTO 5 - CANNULE DI VESSEL

LOTTO 6  - PACCHETTI DI TIRETTES(TORNIQUET)

LOTTO 7 - VESSEL-LOOP

LOTTO 8 - CATETERE TORACICO DRITTO ED ANGOLATO



confezionamento 5,00

TOTALE 70,00

sistema di ancoraggio e stabilità 20,00

scala graduata indelebile 25,00

perfetta tenuta 25,00

TOTALE 70,00

sistema di controllo automatico della pervietà dei tubi 20,00

rilevazione digitale dei fluidi drenati e delle perdite aeree 25,00

capacità di settare gli allarmi secondo soglie impostabili 
dall'operatore

10,00

facilità utilizzo del display 15,00

TOTALE 70,00

sistema di controllo automatico della pervietà dei tubi 20

rilevazione digitale dei fluidi drenati e delle perdite aeree 25

capacità di settare gli allarmi secondo soglie impostabili 
dall'operatore

10

presenza di filtro antibatterico e antivirus 15

TOTALE 70,00

qualità e morfologia dei materiali 25

adattabilità 20

20

confezionamento e assemblaggio 5

TOTALE 70,00

qualità e morfologia dei materiali 25

capacità di immobilizzazione 20

LOTTO11 - SISTEMA DI DRENAGGIO CARDIOTORACIO DIGITALE da 2,0L

LOTTO 12 - STABILIZZATORE EPICARDICO

LOTTO 13 - POSIZIONATORE CARDIACO

LOTTO 9 - DRENAGGIO TORACICO ATRE CAMERE

LOTTO 10  - SISTEMA DI DRENAGGIO CARDIOTORACICO DIGITALE da 0,8L



capacità di sollevamento 20

confezionamento e assemblaggio 5

TOTALE 70,00

maneggevolezza e funzionalità 25

semplicità di identificazione quale misura e codice colore 15

qualità e resistenza dei materiali 30

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

adattabilità 25

AMPIEZZA gamma di cavi offerti 15

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

assistenza tecnica 10

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 25

resistenza alla rottura 25

assistenza tecnica 20

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

dispositivo che utilizza adesivi e una struttura a ponteggio per 
suturare la cute 

20

compressione dinamica durante il movimento 15

isolamento dell'incisione con distribuzione della forza per 
favorire una chiusura uniforme

15

LOTTO 15 - SONDA PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

LOTTO 16  -  CATETERE VESCICALE TERMOMETRICO

LOTTO 17 - DISPOSITIVO NON INVASIVO PER LA CHIUSURA DELLA CUTE

LOTTO 14 - PREMISACCA



TOTALE 70,00

qualità del materiale 25

metodo di chiusura 25

maneggevolezza 20

TOTALE 70,00

qualità del materiale 25

metodo di chiusura 25

maneggevolezza 20

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

stabilità sul portaghi 20

memoria della sutura 15

scorrevolezza 15

TOTALE 70,00

facilità dell'ancoraggio della sutura 20

resistenza alla trazione 20

precisione nel posizionamento 30

TOTALE 70,00

facilità di ancoraggio 15

precisione nel posizionamento 20

letteratura 15

atraumaticità 20

TOTALE 70,00

facilità di ancoraggio 30

LOTTO18 - KIT DI SUTURE IN ACCIAIO A DOPPIO FILAMENTO PER CHIUSURA STERNALE

LOTTO19 - KIT DI SUTURE IN ACCIAIO A DOPPIO FILAMENTO PER CHIUSURA STERNALE

LOTTO 20 - SUTURA INTERCOSTALE

  LOTTO 21 - FILI DI SUTURA PER CORDE TENDINEE

LOTTO 22 - SISTEMA DI RINFORZO PER CHIUSURA STERNALE

 LOTTO 23 - CHORDAE-LOOP



resistenza alla trazione 20

possibilità di misuratore monouso 20

TOTALE 70,00

qualità del materiale 10

superficie di clampaggio 20

atraumaticità 20

forza di clampaggio 20

TOTALE 70,00

maneggevolezza e facilità d'impianto 35

flessibilità 35

TOTALE 70,00

versatilità di utilizzo del sistema 35

qualità dei materiali 35

TOTALE 70,00

 maneggevolezza e facilità di utilizzo 30

confezionamento 20

letteratura 20

TOTALE 70,00

letteratura 20

maneggevolezza e praticità d'uso del sistema di ancoraggio 25

idonei alla resintesi sternale 25

TOTALE 70,00

LOTTO 28 - CLIP IN NITINOLO 

LOTTO 29 - FASCETTA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' IN POLIETILENE

LOTTO 24 - ANGIOSTATI TIPO FOGARTY

LOTTO 25 - CONDOTTO/SHUNT IN GORETEX

LOTTO 26 - STENT PER DISSEZIONE

LOTTO 27  - FISSATORI CLIP IN TITANIO                                                                                                          



resistenza 20

a basso profilo (spessore) 30

maneggevolezza 10

confezionamento 10

TOTALE 70,00

disponibilità di letteratura scientifica 20

maneggevolezza e facilità di utilizzo 25

qualità del materiale 25

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 30

qualità della connessione 30

confezionamento 10

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

qualità della connessione 20

sistema di chiusura 20

confezionamento 10

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

qualità della connessione 20

sistema di chiusura 20

confezionamento 10

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

qualità della connessione 20

LOTTO 30 - SISTEMA DI CHIUSURA DELLA CUTE

 LOTTO  31 - PROLUNGA

LOTTO 32 - RAMPA DI RUBINETTI A DUE VIE

LOTTO 33 - RAMPA DI RUBINETTI A TRE VIE

LOTTO 34 - RAMPA DI RUBINETTI A QUATTRO VIE



sistema di chiusura 20

confezionamento 10

TOTALE 70,00

caratteristica e facilità della connessione con percezione colore 30

sistema di chiusura 10

sistema antireflusso 15

confezionamento 5

qualità dei materiali 10

TOTALE 70,00

qualità dei materiali e caratteristica della connessione 20

disponibilità di letteratura scientifica 10

facilità di apertura della confezione e mantenimento della 
sterilità nel posizionamento

20

tempi di disinfezione (punteggio max a chi presenta il tempo di 
disinfezione minore)

10

tempo di permanenza in situ con garanzia totaledell'azione 
antibatterica  (punteggio max a chi presenta il tempo di 
permanenza in situ maggiore)

10

TOTALE 70,00

facilità d'applicazione 25

qualità dei materiali 25

disponibilità di letteratura scientifica 20

TOTALE 70,00

riduzione delle infezioni basata su evidenza scientifiche 25

precisa osservazione dei liquidi eliminati 20

manipolazione facile e sicura 25

TOTALE 70,00

LOTTO 37 -  SISTEMA DI FISSAGGIO ADESIVO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI

LOTTO 38 - SISTEMA RIGIDO PER LA DIURESI ORARIA

LOTTO 35 - PROLUNGHE CON TRE CONNETTORI

LOTTO 36 - CAPPUCCIO UNIVERSALE CON DISINFETTANTE PER CONNESSIONE NEEDLEES



valvola antireflusso 30

facilità di connessione 20

uscita ventilata a croce 20

TOTALE 70,00

facilità d'applicazione 20

qualità dell'adesione con assenza di perdite 20

disponibilità di letteratura scientifica 20

comfort del paziente 10

TOTALE 70,00

facilità di connessione 30

qualità dell'adesione con assenza di perdite 30

comfort del paziente 10

TOTALE 70,00

proprietà emostatiche-adesive -sigillanti 20

proprietà  aerostatiche-batteriostatiche 15

bibliografia 5

certificata per uso interno 30

TOTALE 70,00

Affidabilità della pressione costante 20

bibliografia 20

maneggevolezza e facilità d'uso 30

facilità e praticità d'uso 30

atossico e riassorbibile 20

capacità di non adesione traumatica ai tessuti 20

LOTTO 42 - ADESIVO SIGILLANTE

LOTTO 43 - NEBULIZZATORE PER L'APPLICAZIONE DELLA COLLA CHIRURGICA DESCRITTA  NEL LOTTO PRECEDENTE

LOTT0 44  - EMOSTATICO SINTETICO

LOTTO 39 - SACCHE DI RICAMBIO PER SISTEMA DI DIURESI ORARIA

LOTTO 40  -  GUAINA URINARIA

LOTTO 41 - SACCHE DI RACCOLTA URINA DA GAMBA INTEGRATA DA FASCIA ELASTICA



TOTALE 70,00

praticità e facilità di utilizzo 35

adattabilità ai tessuti 35

TOTALE 70,00

praticità e facilità di utilizzo 25

adattabilità ai tessuti 25

doppio strato separabile per facilitare l'emostasi
   se no =0                                 

se si=        20

TOTALE 70,00

tecnologia di rilascio della clip 25

stabilità del contatto 25

maneggevolezza 20

TOTALE 70,00

tecnologia di rilascio della clip 25

stabilità del contatto 25

maneggevolezza e facilità d'uso 20

TOTALE 70,00

tecnologia nella aortotomia e anastomosi (precisione) 25

praticità e facilità di utilizzo 25

bibbliografia 20

TOTALE 70,00

modalità di insufflazione e pressione 30

qualità dei componenti del set procedurale 25

studi clinici 10

LOTTO 49 - SISTEMA DI ANASTOMOSI PER IMPIANTI DI BAY-PASS

LOTTO 50 - DISPOSITIVO PER IL PRELIEVO DELLA VENA SAFENA E RADIALE

LOTTO 45 -  MATRICE EXTRACELLULARE PER RIPARAZIONE DEL TESSUTO CARDIACO E DEL PERICARDIO

LOTTO 46 - EMOSTATICO FIBRILLARE MULTISTRATO



assistenza tecnica 5

TOTALE 70,00

completezza e cofezionamento del kit 25

caratteristiche del TNT 15

impermeabilità del TNT 15

praticità d'uso 15

TOTALE 70,00

Caratteristiche del TNT 10

impermeabilità 15

 confezionamento del set e seguenza dei componenti in base 
all'utilizzo

10

adesività 15

esito di prova in sala in termini di funzionalità ed efficaia dei kit 
proposti

20

TOTALE 70,00

Caratteristiche del TNT 10

impermeabilità 15

 confezionamento del set e seguenza dei componenti in base 
all'utilizzo

10

idoneità delle dimensioni e delle forme 5

adesività 10

esito di prova in sala in termini di funzionalità ed efficaia dei kit 
proposti

20

TOTALE 70,00

tipo di cofezionamento del kit 20

caratteristiche del TNT 20

impermeabilità del TNT 10

LOTTO 54 - KIT PER MEDICAZIONI CUSTOM-PAK CON RINTRACCIABILITA'

LOTTO 51  -KIT PER VENA CENTRALE CUSTO-PAK

LOTTO 52  -  SET CHIRURGICO PERSONALIZZATO PER INTERVENTI DI CARDIOCHIRURGIA IN URGENZA  CUSTOM PAK

LOTTO 53 - SET CHIRURGICI PERSONALIZZATI PER INTERVENTI DI CARDIOCHIRURGIA CORONARICA CUSTOM PACK CON RINTRACCIABILITA'



praticità d'uso 20

TOTALE 70,00

tipo di cofezionamento del kit 20

caratteristiche del TNT 15

impermeabilità del TNT 15

praticità d'uso 20

TOTALE 70,00

Caratteristiche del TNT 25

impermeabilità 20

adesività 25

TOTALE 70,00

Caratteristiche del TNT 25

impermeabilità 20

adesività 25

TOTALE 70,00

assorbenza 40

resistenza 15

praticità d'uso 15

TOTALE 70,00

maneggevolezza e funzionalità in rapporto alla desinazione 
d'uso

20

tenuta delle connessioni ( rubinetti, tappi) e facilità riempimento 
del sistema

30

qualità del monitoraggio 20

TOTALE 70,00

LOTTO 57   -  TELO A T PER CARDIOCHIRURGIA CON RINTRACCIABILITA'

LOTTO 58  - TELINO PER PROTEZIONE STERNALE

LOTTO 59 -  SET PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO A DUE TRASDUTTORI

 LOTTO 55  -  KIT PER CATETERIZZAZIONE VESCICALE CUSTOM-PAK CON RINTRACCIABILITA'

LOTTO 56 - TELO A T ANTIBATTERICO IODATO CON RINTRACCIABILITA'



maneggevolezza e funzionalità in rapporto alla desinazione 
d'uso

20

tenuta delle connessioni ( rubinetti, tappi) e facilità riempimento 
del sistema

30

qualità del monitoraggio 20

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

qualità della connessione 20

sistema di chiusura 20

confezionamento 10

TOTALE 70,00

caratteristiche e qualità dei materiali 20

tecnica di applicazione 15

adesione alla cute 15

tolleranza 15

elementi aggiuntivi 5

TOTALE 70,00

maneggevolezza 20

adesività al sito di applicazione 20

trasparenza membrana 30

TOTALE 70,00

maneggevolezza 20

adesività al sito di applicazione 20

trasparenza membrana 25

praticità d'uso 5

TOTALE 70,00

LOTTO 60 - SET PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO A TRE TRASDUTTORI

LOTTO 61 - PROLUNGHE PER ALTA PRESSIONE

LOTTO 62  -PROTEZIONE OCULARE DA UTILIZZARE NEGLI INTERVENTI DI ANESTESIA GENERALE

LOTTO 63 - BARRIERE ANTIADERENZIALI BIORIASSORBIBILE

LOTTO 64 - BARRIERE ANTIADERENZIALI BIORIASSORBIBILE



qualità dei materiali 25

resistenza del catetere al kinking 25

assemblaggio del kit 15

confezionamento 5

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

resistenza del catetere al kinking 20

assemblaggio del kit 15

confezionamento 15

TOTALE 70,00

morfologia e qualità dei materiali dei singoli componenti il kit 30

completezza del kit 30

Assemblaggio e confezionamento 10

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

superficie di clampaggio 20

forza di clampaggio 10

atraumacità 20

TOTALE 70,00

completa trasparenza 30

impermeabilita' 20

traspirabilita' 20

TOTALE 70,00

LOTTO 66  - CUSTOM-PAK SISTEMA CATETERIZZAZIONE DELL'ARTERIA RADIALE

LOTTO 67  - SET PER PERICARDIOCENTESI

LOTTO 68 - INSERTI PER CLAMP AORTICO RETTO ED ANGOLATO IN NOSTRA DOTAZIONE

LOTTO 69 -   MEDICAZIONI POST OPERATORIE ASSORBENTI E TRASPIRANTI

LOTTO 70 -  LAME MONOUSO PER TRICOTOMIA A TESTINA GIREVOLE



immergibilità completa del manipolo 30

lame adatte per zone delicate 20

durata della carica durante l'uso 20

TOTALE 70,00

praticita' d'uso 20

aspirazione atraumatica 30

possibilita' di utilizzo con i tubi di aspirazione in uso 20

TOTALE 70,00

maneggevolezza 20

qualità e sicurezza del fissaggio 30

facilità di accesso alla cavità boccale per motivi di igiene 20

TOTALE 70,00

praticità d'uso 30

flessibilità 20

qualità del materiale 20

TOTALE 70,00

riduzione delle complicanze dimostrata scientificamente 
(letteratura)

30

praticita' d'uso 20

manegevolezza del catetere, plasticità, malleabilità 20

TOTALE 70,00

praticità d'uso 30

flessibilità 20

qualità del materiale 20

TOTALE 70,00

LOTTO 71 -  SET DI ASPIRAZIONE CHIRURGICA TIPO POOL

LOTTO 72 - DISPOSITIVO MONOUSO PER IL BENDAGGIO DEI TUBI ENDOTRACHEALI

LOTTO 73 - INTRODUTTORE PER INTUBAZIONE TIPO FROVA

LOTTO 74 - MANDRINO PER INTUBAZIONE CON CONTFROLLO DELLA PUNTA FLESSIBILE ED ORIENTABILE

LOTTO 75 - MANDRINO PER INTUBAZIONE OROTRACHEALE 

LOTTO 76  - DISPOSITIVO MONOUSO PER IL FISSAGGIO DEI TUBI ENDOTRACHEALI



praticità d'uso 20

ampiezza gamma lunghezza offerte 20

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

caratteristiche del materiale 30

TOTALE 70,00

qualità del materiale 40

facilità e praticità di sanificazione 30

TOTALE 70,00

qualità del materiale 40

facilità e praticità di sanificazione 30

TOTALE 70,00

praticità d'uso ed ottima gestione del materiale 30

riduzioni delle infezioni sulle evidenze scientifiche 20

riduzione rischio di ritenzione garze e taglienti sulle evidenze 
scientifiche

20

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 30

potere adesivo per il fissaggio al tavolo 10

15

confezionamento 15

LOTTO 77 - PALLONE AUTOESPANDIBILE ADULTI  PER SISTEMA DI ANESTESIA

LOTTO 78  - TUBO CORRUGATOPER SISTEMA PER ANESTESIA

LOTTO 79 - KIT PER COPERTURA CARRELLO MAIO CON SISTEMA CONTAGARZE 

LOTTO 80 - SPUGNETTE PER PULIZIA ELETTROBISTURI



TOTALE 70,00

qualità dei materiali 15

caratteristiche pacemaker 20

qualità della conduzione 20

morfologia degli aghi 10

confezionamento 5

TOTALE 70,00

sensibilità del pulsante di funzionamento 20

efficacia del taglio 30

ergonomicità dell'impugnatura 20

TOTALE 70,00

penetrazione del segnale nel derma 20

Gamma e varietà dei sensori 10

caratteristiche monitor per ossimetria cerebrale 20

possibilità di eseguire monitoraggio periferico 
               se no =0                        

se si        = 20

TOTALE 70,00

qualità dell'immagine 30

caratteristiche monitor 20

stabilità di contatto 20

TOTALE 70,00

20

 possibilità di ispezionare la ferita 
se no = 0  punti                   

se si   = 20

LOTTO 84   ELETTRODI PER SISTEMA BIS

LOTTO 85   SISTEMA DI STABILIZZAZIONE STERNALE

LOTTO 81   ELETTRODI EPIMIOCARDICI BIPOLARI

LOTTO 82  CAUTERIO STERILE

LOTTO 83  ELETTRODI PER OSSIMETRIA CEREBRALE



compatibile con drenaggio post operatorio
   se no = 0  punti                    

se si  = 20

disponibilità di diverse misure e materiali 10

TOTALE 70,00

qualità dei materiali 20

numero di cicli a cui il dispositivo può essere sottoposto 20

misurazioni precise e veloci 30

TOTALE 70,00

facilmente sanificabile 25

letteratura scientifica 10

compatibile con il sistema caldo-freddo
SE NO=0 PUNTI              

SE SI =  35

TOTALE 70,00

adattabilità e facilità di posizionamento del paziente 35

facilmente sanificabile 35

TOTALE 70,00

facilmente sanificabile 30

qualità dei materiali 20

adattabilità e facilità di posizionamento del paziente 20

TOTALE 70,00

facilmente sanificabile 30

qualità dei materiali 15

adattabilità e facilità di posizionamento del paziente 25

TOTALE 70,00

LOTTO 86   SENSORI DI FLUSSO STERILIZZABILI

LOTTO 87  MATERASSO PER TAVOLO OPERATORIO

LOTTO 88    RULLI POSIZIONATORI

LOTTO 89    PROTETTORE PER IL NERVO ULNARE

LOTTO 90  POGGIATESTA CON FORO CENTRALE



facilmente sanificabile 30

qualità dei materiali 15

adattabilità e facilità di posizionamento del paziente 25

TOTALE 70,00

corrispondenza dispositivi costituenti il set 35

velocità di assorbenza dei liquidi espressi in secondi 15

capacità di assorbenza totale espressa in litri supportata da 
certificazione 

10

biodegradabilità parziale 10

TOTALE 70,00

corrispondenza dispositivi costituenti il set 30

qualità e composizione del materiale 20

biodegradabilità parziale copertura tavolo operatorio 20

TOTALE 70,00

qualità e composizione del materiale 20

biodegradabilità parziale copertura tavolo operatorio 10

compatibilità con il sistema caldo freddo in nostra dotazione 30

velocità di assorbenza dei liquidi (espressa in secondi) 10

TOTALE 70,00

applicazione rapida e semplice,senza bisogno di attrezzature 
aggiuntive

30

qaulità dei materiali 15

adattabiltà e facilità di posizionamento sul paziente 25

LOTTO 91    TALLONIERA

 LOTTO 92  TELO DI COPERTURA PER TAVOLO OPERATORIO CON COPERTINA TERMOATTIVA

 LOTTO 93    TELO DI COPERTURA PER TAVOLO OPERATORIO

LOTTO 94   TELO PAZIENTE

LOTTO 95  COPERTA TERMOATTIVA



TOTALE 70,00

adattabilità e facilità di posizionamento del paziente 30

qaulità dei materiali 15

facilmente sanificabile 25

TOTALE 70,00

adattabilità e facilità di posizionamento del paziente 30

qaulità dei materiali 15

facilmente sanificabile 25

TOTALE 70,00

adattabilità e facilità di posizionamento del paziente 30

qaulità dei materiali 15

facilmente sanificabile 25

TOTALE 70,00

resistenza alla rottura 30

adattabilità 15

ampiezza gamma delle misure 10

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

elasticità 15

TOTALE 70,00

adattabilità e facilità di posizionamento 30

LOTTO 97   POSIZIONATORE FLUIDO PER PAZIENTI A RISCHIO DECUBITO

LOTTO 98  POSIZIONATORE FLUIDO PER PAZIENTI A RISCHIO DECUBITO

 LOTTO 99    COPERTURA PER TASTIERE ECOGRAFICHE

 LOTTO 100  COPERTURA STERILE PER MANIGLIA LAMPADA SCIALITICA

LOTTO 96  POSIZIONATORE FLUIDO PER PAZIENTI A RISCHIO DECUBITO



elasticità 20

tenuta 20

TOTALE 70,00

resistenza alla rottura 30

adattabilità 20

elasticità 20

TOTALE 70,00

resistenza alla rottura 30

adattabilità 20

elasticità 20

TOTALE 70,00

maneggevolezza 10

facilità d'uso 10

confezionamento 10

qualità dei materiali 20

caratteristiche strutturali (forma, ergonomicità) 20

TOTALE 70,00

cardiache
25

 tecnologia/stabiltà contatto 25

 manegevolezza 20

TOTALE 70,00

tecnologia 25

caratteristiche del gas 25

disponibilità di sonde con varia flessibilità 20

LOTTO 101   COPERTURA TELECOMANDO

LOTTO 102   COPERTURA TOUCH-SCREEN

LOTTO 103      MANIPOLO PER ELETTROCHIRURGIA

LOTTO 104   SISTEMA PER TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA FIBRILLAZIONE MEDIANTE RADIOFREQUENZA

 LOTTO 105  SISTEMA PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA FIBRILLAZIONE A- MEDIANTE CRYO ABLAZIONE SPECIFICO PER C.



TOTALE 70,00

tecnologia 25

stabilità del contatto 25

maneggevolezza 20

TOTALE 70,00

tecnologia/stabilità contatto con il sistema in dotazione 25

qualità dell'immagine 30

cicli di sterilizzane 15

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

TOTALE 70,00

risoluzione dell'immagine 30

resistenza alla rottura 20

maneggevolezza 10

morbidezza ed elasticità 10

TOTALE 70,00

risoluzione dell'immagine 30

resistenza alla rottura 20

maneggevolezza 10

morbidezza ed elasticità 10

TOTALE 70,00

LOTTO 106   SONDA LINEARE RF IRRIGATA SPECIFICA PER CARDIOCHIRURGIA

 LOTTO 107      SONDA ULTRASONICA PER LA MISURAZIONE DEI FLUSSI

LOTTO 108    KIT CON GUAINE PER SONDA ECOGRAFICA TRANS-ESOFAGEA

LOTTO 109   SET DI COPERTURA DI SONDE AD ULTRASUONI

 LOTTO 110 BUSTINE  DI GEL STERILI



quantità del prodotto 30

confezionamento 20

praticità d'uso sterile sul campo operatorio 20

TOTALE 70,00

resistenza 30

atraumaticità 20

tenuta 20

TOTALE 70,00

atraumaticità 20

tenuta 20

resistenza 20

maneggevolezza e praticità d'uso 10

TOTALE 70,00

presa sicura delle suture senza danneggiarle 20

tenuta 10

resistenza 10

completezza delle misure e dei diversi colori di riferimento 20,00

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

maneggevolezza e praticità d'uso 10

TOTALE 70,00

LOTTO 111  PROTEZIONE PER CLEMERINI

LOTTO 113     SUTURE DI BOOTS(COPRIMOSQITO)

 LOTTO 114     PROTEZIONE PER PUNTE E BORDI DI STRUMENTARIO

LOTTO 112   PROTEZIONE PER CLAMP E PINZE



cicli di sterilizzane 20

Il punteggio viene attribuito nel modo che segue:
Pc =      Pmax * Vci/Vmax
dove:

della gamma di misure offerta;

misure tra tutti i partecipanti al lotto.

tenuta 10

resistenza 20

maneggevolezza e praticità d'uso 20

TOTALE 70,00

tenuta 10

resistenza 20

presa sicura delle suture senza danneggiarle 20

maneggevolezza e praticità d'uso 20

TOTALE 70,00

maneggevolezza 10

facilità d'uso 10

confezionamento 10

qualità dei materiali 20

caratteristiche strutturali 20

TOTALE 70,00

studi sul rischio connesso alla manipolazione ed alla presa 30

resistenza ai tagli e perforazioni 20

adesione al tappetino per un posizionamento sicuro degli 
strumenti

20

TOTALE 70,00

LOTTO 118    TAPPETINO MAGNETICO PORTASTRUMENTI POLIUSO

LOTTO 115    KIT PER INSERTI PER DIVARICATORE A CUORE BATTENTE

LOTTO 116  SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MONOUSO A LED 



studi sul rischio connesso alla manipolazione ed alla presa 30

resistenza ai tagli e perforazioni 20

adesione al tappetino per un posizionamento sicuro degli 
strumenti

20

TOTALE 70,00

riduzione delle infezioni ospedaliere basate sulle evidenze 
scientifiche

30

idoneità per dimensione e forma a coprire l'area interessata 25

presenza del filtro hepa 15

TOTALE 70,00

LOTTO 118    TAPPETINO MAGNETICO PORTASTRUMENTI MONOUSO

LOTTO 119    SISTEMA DI FLUSSI LAMINARI MOBILE CON MEMBRANE                                                   


