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1. Premessa 


La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. 


Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle 


Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto 


alla documentazione contrattuale. 


La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva 


dell’Accordo quadro per la AQ Ecotomografi 2  Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 


 Lotti 1 e 2 - Ecotomografi multidisciplinare 


 Lotti 2 e 3 - Ecotomografi cardiologici con 3D 


 Lotti 5 e 6 - Ecotomografi cardiologici 


 Lotti 7 e 8 - Ecotomografi ginecologici 


di seguito, per brevità, anche AQ, stipulato per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i seguenti 


fornitori aggiudicatari della procedura di gara. 


Si premette che sul Sistema sono state create due iniziative diverse, una relativa ai sub-lotti PNRR e una 


relativa agli altri sub-lotti. In particolare: 


AQ Ecotomografi 2 – PNRR 


 Lotto 1 Sub lotto 1.a - Ecotomografi Multidisciplinari finanziati con fondi PNRR 


 Lotto 3 Sub lotto 2.a - Ecotomografi Cardiologici 3D finanziati con fondi PNRR 


 Lotto 5 Sub lotto 3.a - Ecotomografi Cardiologici finanziati con fondi PNRR 


 Lotto 7 Sub lotto 4.a - Ecotomografi ginecologici finanziati con fondi PNRR 


 


AQ Ecotomografi 2 


 Lotto 2 Sub lotto 1.b - Ecotomografi Multidisciplinari 


 Lotto 4 Sub lotto 2.b - Ecotomografi Cardiologici 3D 


 Lotto 6 Sub lotto 3.b - Ecotomografi Cardiologici 


 Lotto 8 Sub lotto 4.b - Ecotomografi ginecologici  


 


 


In questa Guida si farà riferimento alla numerazione dei lotti prevista nella documentazione di gara e non in 


quella prevista a Sistema. 
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SUB-LOTTI 1.a e 2.a  


Relativi agli acquisti per la sostituzione del parco macchine obsoleto tramite fondi PNRR 


 


Sub-lotto 1.a 


Ecotomografi multidisciplinari 


Sub-lotto 2.a 


Ecotomografi cardiologici 3D 


1) Esaote S.p.A. 
2) Samsung Electronics Italia S.p.A. 
3) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
4) Fora S.p.A. 
5) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 
6) Siemens Healthcare S.r.l. 
7) MCS S.r.l. 
8) Philips S.p.A. 
9) Canon Medical Systems S.r.l. 


1) Philips S.p.A.; 
2) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
3) Siemens Healthcare S.r.l. 
4) Canon Medical Systems S.r.l. 
5) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 


 


SUB-LOTTI 1.b e 2.b  


 


Sub-lotto 1.b 


Ecotomografi multidisciplinari 


Sub-lotto 2.b 


Ecotomografi cardiologici 3D 


1) Esaote S.p.A. 
2) Samsung Electronics Italia S.p.A. 
3) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
4) Fora S.p.A. 
5) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 
6) Siemens Healthcare S.r.l. 
7) Seab Instruments S.r.l. 
8) Philips S.p.A. 
9) Canon Medical Systems S.r.l. 


1) Philips S.p.A. 
2) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
3) Siemens Healthcare S.r.l. 
4) Canon Medical Systems S.r.l. 
5) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 


 


 


SUB-LOTTI 3.a  


Relativi agli acquisti per la sostituzione del parco macchine obsoleto tramite fondi PNRR 


 


Sub-lotto 3.a 


Ecotomografi Cardiologici  


1) Samsung Electronics Italia 
2) Esaote S.p.A. 
3) Siemens Healthcare S.r.l. 
4) Philips S.p.A. 
5) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
6) Fora S.p.A. 
7) Seab Instruments S.r.l. 
8) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 
9) Biolive S.r.l. 
10) Canon Medical Systems S.r.l.   
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SUB-LOTTI 3.b  


 


Sub-lotto 3.b 


Ecotomografi Cardiologici  


1) Samsung Electronics Italia 
2) Esaote S.p.A. 
3) Siemens Healthcare S.r.l. 
4) Philips S.p.A. 
5) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
6) MCS S.r.l. 
7) Fora S.p.A. 
8) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 
9) Biolive S.r.l. 
10) Canon Medical Systems S.r.l.   


SUB-LOTTI 4.a  


 


Sub-lotto 4.a 


Ecotomografi Ginecologici 


1) Samsung Electronics Italia S.p.A. 
2) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
3) Esaote S.p.A. 
4) Philips S.p.A. 
5) Fora S.p.A. 
6) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 
7) Biolive S.r.l. 
8) Siemens Healthcare S.r.l. 
9) Canon Medical Systems S.r.l. 
10) MED 2000 S.r.l   


 


SUB-LOTTI 4.b  


 


Sub-lotto 4.b 


Ecotomografi Ginecologici 


1) Samsung Electronics Italia S.p.A. 
2) GE Medical Systems Italia S.p.A. 
3) Esaote S.p.A. 
4) Philips S.p.A. 
5) Fora S.p.A. 
6) Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. 
7) Biolive S.r.l. 
8) Siemens Healthcare S.r.l. 
9) Canon Medical Systems S.r.l. 
10) MED 2000 S.r.l.   


 


La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all’ Accordo Quadro, è disponibile sul sito 


internet http://www.acquistinretepa.it, Acquista > Accordi Quadro > Sanità, Ricerca e Welfare >> 


Ecotomografi 2 – PNRR e Acquista > Accordi Quadro > Sanità, Ricerca e Welfare >> Ecotomografi 


2. 



http://www.acquistinretepa.it/





GUIDA ALL’ACCORDO QUADRO


 


AQ Ecotomografi 2 - Lotti 1,2,3 7 


 


 


Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, alla 


nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice 


Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro. 


Per qualsiasi informazione sull’Accordo Quadro (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro 


e compilazione degli ordini, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito https://www.acquistinretepa.it è 


attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783. 


2. Oggetto dell’Accordo Quadro  


2.1. Durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi (Appalti specifici) 


L’Accordo Quadro ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. 


I singoli Contratti (Appalti specifici) attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti 


mediante Ordini di Fornitura, hanno una durata pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio 


dell’esecuzione della fornitura.  


2.2. Prodotti 
La procedura è suddivisa in 8 (otto) sub-lotti merceologici:  


 Lotto 1 


 Sub-lotto 1.a: Ecotomografi multidisciplinari finanziati con fondi PNRR 


 Lotto 2 


 Sub-lotto 1.b: Ecotomografi multidisciplinari   


 Lotto 3 


 Sub-lotto 2.a: Ecotomografi cardiologici con 3D finanziati con fondi PNRR 


 Lotto 4 


 Sub-lotto 2.b: Ecotomografi cardiologici con 3D  


 Lotto 5 


 Sub-lotto 3.a: Ecotomografi cardiologici finanziati con fondi PNRR e/o PNC 


 Lotto 6 


 Sub-lotto 3.b: Ecotomografi cardiologici   


 Lotto 7 


 Sub-lotto 4.a: Ecotomografi ginecologici finanziati con fondi PNRR e/o PNC 


 


 Lotto 8 


 Sub-lotto 4.b: Ecotomografi ginecologici 



https://www.acquistinretepa.it/
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Oggetto dell’Accordo Quadro è la fornitura di: 


a) Apparecchiature di “fascia alta” in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime 


stabilite nel Capitolato Tecnico ed i requisiti migliorativi, eventualmente offerti in sede di gara. 


Si specifica che l’apparecchiatura in configurazione minima dovrà possedere le caratteristiche 


tecniche idonee all’installazione dei dispositivi opzionali offerti, nonché intendersi comprensiva della 


fornitura di: 


- un flacone di gel, 


- materiale di consumo per 100 immagini in bianco e nero, in caso di richiesta del dispositivo 


opzionale “Stampante termica di tipo medicale B/N”; 


 


b) Servizi connessi alla fornitura degli ecotomografi e dei relativi dispositivi opzionali, vale a dire che il 


corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura e 


dispositivo opzionale, quali: 


 Consegna 


 installazione e verifica di conformità (Collaudo) 


 Formazione di base del personale 


 Garanzia per 12 mesi 


 Servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi 


 Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 


 


c) Dispositivi opzionali a pagamento secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato 


Tecnico ed i requisiti migliorativi, eventualmente offerti in sede di gara. 


Si precisa che, nel prezzo delle apparecchiature sub a) sono compresi i servizi connessi sub b).  


I dispositivi opzionali sub c) avranno un prezzo a parte che sarà quello indicato nell’offerta economica.  


Costituisce un’eccezione alla suddetta regola:  


 la “Modalità di Fusion Imaging”, di cui al criterio 1.12 della tabella lotto 1 par. 17.1 del 


Capitolato d’Oneri: questa modalità, qualora offerta dal concorrente, al pari dei dispositivi 


opzionali, potrà essere ordinata dalle PP.AA. interessate, ma - non formando oggetto di offerta 


economica - le PP.AA. interessate potranno acquistarle al prezzo già fissato di € 10.000 (Euro 


diecimila/00), indipendentemente dalle componenti tecniche eventualmente offerte dal 


fornitore (sonde lineari e convex; sonda endocavitaria; modulo Software);  


 


Inoltre, i concorrenti Canon, Esaote e Fujifilm in sede di offerta economica, hanno prodotto il documento 


contenente la “Quotazione dei dispositivi accessori aggiuntivi” (cfr. par. 16 del Capitolato d’Oneri). I 


prezzi di tali accessori aggiuntivi sono vincolati a quanto indicato nel suddetto documento per tutta la durata 







GUIDA ALL’ACCORDO QUADRO


 


AQ Ecotomografi 2 - Lotti 1,2,3 9 


 


dell’Accordo Quadro e dei rispettivi Ordini di Acquisto. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente manifesti 


la volontà di acquistare uno o più dispositivi accessori aggiuntivi dovrà indicare nella riga di catalogo 


corrispondente l’importo totale dei dispositivi accessori aggiuntivi da ordinare e allegare il file excel denominato 


“Elenco dispositivi accessori aggiuntivi NOME FORNITORE N°LOTTO” con il dettaglio dei singoli 


dispositivi.  


 


Gli Appalti Specifici avranno ad oggetto le medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite 


nell’AQ, senza ulteriore confronto competitivo. 


 


La fornitura di Ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali è assicurata fino al raggiungimento dei 


quantitativi di seguito indicati, per l’intera durata dell’Accordo Quadro: 


 


Lotto 1 - Sub-lotto 1.a: Ecotomografi multidisciplinari finanziati con fondi PNRR 


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Esaote S.p.A.  
Esaote, Modello MyLab X8 eHD 


Platinum, codice 100645011 
205 (duecentocinque) 


Secondo 
Samsung Electronics 


Italia S.p.A. 


Samsung Medison - Mod. RS85 


- Codice USS-RS85G4H/CS 
120 (centoventi) 


Terzo 
GE Medical Systems 


Italia S.p.A. 


GE Healthcare, Logiq S8, 


H46602LG 
85 (ottantacinque) 


Quarto Fora S.p.A. 
Chison XBIT70 - codice id. 


XBIT70 
60 (sessanta) 


Quinto 
Fujifilm Healthcare Italia 


S.p.A. 


Fujifilm Healthcare Corporation, 


Arietta 750-SE MASTER 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 109 


(centonove). 


Sesto Siemens Healthcare S.r.l. 
Siemens, Acuson Redwood, 


Select Edition cod. 11503241 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 109 


(centonove). 


Settimo MCS S.r.l. 


Shenzhen Mindray Bio- Medical 


Electronics Co, Ltd. RESONA IV 


Ref. 2142B-PA00040 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 109 


(centonove). 


Ottavo Philips S.p.A. Philips Modello:EPIQ Elite 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 109 


(centonove). 


Nono 
Canon Medical Systems 


S.r.l. 
Canon APLIO A CUS-AA000/S4 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 109 


(centonove). 


Totale apparecchiature, pari a 579 


 


 


Lotto 2 - Sub-lotto 1.b: Ecotomografi multidisciplinari   


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Esaote S.p.A. 
Esaote, Modello MyLab X8 eHD 


Platinum, codice 100645011 
220 (duecentoventi) 


Secondo 
Samsung Electronics 


Italia S.p.A. 


Samsung Medison - Mod. RS85 - 


Codice USS-RS85G4H/CS 
120 (centoventi) 
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Terzo 
GE Medical Systems 


Italia S.p.A. 


GE Healthcare, Logiq S8, 


H46602LG 
90 (novanta) 


Quarto Fora S.p.A. 
Chison XBIT70 - codice id. 


XBIT70 
60 (sessanta) 


Quinto 
Fujifilm Healthcare Italia 


S.p.A. 


Fujifilm Healthcare Corporation, 


Arietta 750-SE MASTER 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 110 


(centodieci) 


Sesto 
Siemens Healthcare 


S.r.l. 


Siemens, Acuson Redwood, Select 


Edition cod. 11503241 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 110 


(centodieci) 


Settimo Seab Instruments S.r.l. 


Shenzhen Mindray Bio- Medical 


Electronics Co, Ltd. Resona IV 


Ref. 2142B-PA00040 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 110 


(centodieci) 


Ottavo Philips S.p.A. Philips Modello:EPIQ Elite 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 110 


(centodieci) 


Nono 
Canon Medical Systems 


S.r.l. 
Canon Aplio A CUS-AA000/S4 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 110 


(centodieci) 


Totale apparecchiature, pari a 600 


 


 


Lotto 3 - Sub-lotto 2.a: Ecotomografi cardiologici con 3D finanziati con fondi PNRR 


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Philips S.p.A. 


Philips EPIQ 7 Codice 


identificativo del Catalogo 


Commerciale: 795201 


46 (quarantasei) 


Secondo 
GE Medical Systems 


Italia S.p.A. 


GE Healthcare, Vivid E80, 


H45601TJ 
33 (trentatré) 


Terzo Siemens Healthcare S.r.l. 
Siemens, Acuson SC2000 Prime 


cod.10433816 
30 (trenta) 


Quarto 
Canon Medical Systems 


S.r.l. 
Canon TUS-AI900/6L Aplio I900 


Dal Quarto all’Ultimo in 


graduatoria: 23 


(ventitré) 


Quinto 
Fujifilm Healthcare Italia 


S.p.A 


Fujifilm Healthcare Corporation, 


Aloka Lisendo 880-LE 


Dal Quarto all’Ultimo in 


graduatoria: 23 


(ventitré) 


Totale apparecchiature, pari a 132 


 


Lotto 4 - Sub-lotto 2.b: Ecotomografi cardiologici con 3D  


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Philips S.p.A.; 


Philips EPIQ 7 Codice 


identificativo del Catalogo 


Commerciale: 795201 


65 (sessantacinque) 


Secondo 
GE Medical Systems 


Italia S.p.A. 


GE Healthcare, Vivid E80, 


H45601TJ 
45 (quarantacinque) 


Terzo 
Siemens Healthcare 


S.r.l. 


Siemens, Acuson SC2000 Prime 


cod.10433816 
35 (trentacinque) 
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Quarto 
Canon Medical Systems 


S.r.l. 
Canon TUS-AI900/6L APLIO I900 


Dal Quarto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 


Quinto 
Fujifilm Healthcare Italia 


S.p.A 


Fujifilm Healthcare Corporation, 


Aloka Lisendo 880-LE 


Dal Quarto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 


Totale apparecchiature, pari a 175 


 


Lotto 5 - Sub-lotto 3.a: Ecotomografi cardiologici finanziati con fondi PNRR e/o PNC 


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Samsung Electronics Italia   SAMSUNG MEDISON - Mod. 


H8 - Codice USS-


H8N0PBT4CS 


35 (trentacinque) 


Secondo Esaote S.p.A. Marca ESAOTE, modello 


MyLab X8 eHD Platinum, 


codice 100645011 


23 (ventitré) 


Terzo Siemens Healthcare S.r.l. Siemens, mod. Acuson 


Juniper cod. 11361954 


15 (quindici) 


Quarto Philips S.p.A. Marca: Philips Modello: 


AFFINITI CVxCodice 


identificativo del Catalogo 


Commerciale: 795190 


10 (dieci) 


Quinto GE Medical Systems Italia 


S.p.A. 


GE HEALTHCARE, VIVID T9, 


H48712BK 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 17 


(diciassette) 


Sesto Fora S.p.A. CHISON XBIT70 - codice id. 


XBIT70 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 17 


(diciassette) 


Settimo Seab Instruments S.r.l. SHENZHEN MINDRAY 


BIOMEDICALELECTRONICS 


Co., Ltd DC70 EXP X-Insight 


2145B-PA00281 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 17 


(diciassette) 


Ottavo Fujifilm Healthcare Italia 


S.p.A. 


FUJIFILM 


HEALTHCARECORPORATION, 


ARIETTA 750-SEMASTER 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 17 


(diciassette) 


Nono Biolive S.r.l. ALPINION MEDICAL 


SYSTEMS - Ecotomografo X-


CUBE 70 - 20008411 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 17 


(diciassette) 


Decimo Canon Medical Systems S.r.l. CANON APLIO A CUS-


AA000/S4 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 17 


(diciassette) 


Totale apparecchiature, pari a 100 


 


 


Lotto 6 - Sub-lotto 3.b: Ecotomografi cardiologici  


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Samsung Electronics Italia   SAMSUNG MEDISON - Mod. 


H8 - Codice USS-


H8N0PBT4CS 


60 (sessanta) 
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Secondo Esaote S.p.A. Marca ESAOTE, modello 


MyLab X8 eHD Platinum, 


codice 100645011 


35 (trentacinque) 


Terzo Siemens Healthcare S.r.l. Siemens, mod. Acuson 


Juniper cod. 11361954 


25 (venticinque) 


Quarto Philips S.p.A. Marca: Philips Modello: 


AFFINITI CVxCodice 


identificativo del Catalogo 


Commerciale: 795190 


20 (venti) 


Quinto GE Medical Systems Italia 


S.p.A. 


GE HEALTHCARE, VIVID T9, 


H48712BK 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 30 


(trenta) 


Sesto MCS S.r.l. SHENZHEN MINDRAY 


BIOMEDICALELECTRONICS 


Co., Ltd DC70 EXP X-Insight 


Ref. 2145B-PA00281 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 30 


(trenta) 


Settimo Fora S.p.A CHISON XBIT70 - codice id. 


XBIT70 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 30 


(trenta) 


Ottavo Fujifilm Healthcare Italia 


S.p.A. 


FUJIFILM 


HEALTHCARECORPORATION, 


ARIETTA 750-SEMASTER 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 30 


(trenta) 


Nono Biolive S.r.l. ALPINION MEDICAL 


SYSTEMS - Ecotomografo X-


CUBE 70 - 20008411 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 30 


(trenta) 


Decimo Canon Medical Systems S.r.l. CANON APLIO A CUS-


AA000/S 


Dal Quinto all’Ultimo 


in graduatoria: 30 


(trenta) 


Totale apparecchiature, pari a 170 


 


Lotto 7 - Sub-lotto 4.a: Ecotomografi ginecologici finanziati con fondi PNRR e/o PNC 


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Samsung Electronics Italia 
S.p.A. 


SAMSUNG MEDISON - Mod. 


HERA W9 - Codice USS-


HRW9Q4C/CS 


41 (quarantuno) 


Secondo GE Medical Systems Italia 


S.p.A. 


GE HEALTHCARE, 


VOLUSON S8T, H43282LC 


25 (venticinque) 


Terzo Esaote S.p.A. Marca ESAOTE, modello 


MyLab X8 eHD Platinum, 


codice 100645011 


18 (diciotto) 


Quarto Philips S.p.A. Marca:PHILIPS 


Modello:AFFINITI 70 


Codice identificativo 


catalogo 


commerciale:795210 


12 (dodici) 


Quinto Fora S.p.A. CHISON XBIT70 - codice id. 


XBIT70 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 21 


(ventuno) 
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Sesto Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. FUJIFILM HEALTHCARE 


CORPORATION,ARIETTA 


750-SE MASTER 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 21 


(ventuno) 


Settimo Biolive S.r.l. ALPINION MEDICAL 


SYSTEMS - Ecotomografo 


X-CUBE 70 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 21 


(ventuno) 


Ottavo Siemens Healthcare S.r.l. Siemens, Acuson Redwood, 


cod.11503241 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 21 


(ventuno) 


Nono Canon Medical Systems S.r.l. CANON APLIO A WHC CUS-


AA000/4S  


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 21 


(ventuno) 


Decimo MED 2000 S.r.l. MINDRAY, RESONA IV, 


2142B-PA00041 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 21 


(ventuno) 


Totale apparecchiature, pari a 117 


 


Lotto 8 - Sub-lotto 4.b: Ecotomografi ginecologici  


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale 


Primo Samsung Electronics Italia 


S.p.A. 


SAMSUNG MEDISON - Mod. 


HERA W9 - Codice USS-


HRW9Q4C/CS  


60 (sessanta) 


Secondo GE Medical Systems Italia 


S.p.A. 


GE HEALTHCARE, 


VOLUSON S8T, H43282LC 


35 (trentacinque) 


Terzo Esaote S.p.A. Marca ESAOTE, modello 


MyLab X8 eHD Platinum, 


codice 100645011 


25 (venticinque) 


Quarto Philips S.p.A. Marca:PHILIPS 


Modello:AFFINITI 70 


Codice identificativo 


catalogo 


commerciale:795210 


15 (quindici) 


Quinto Fora S.p.A. CHISON XBIT70 - codice id. 


XBIT70 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 


Sesto Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. FUJIFILM HEALTHCARE 


CORPORATION,ARIETTA 


750-SE MASTER 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 


Settimo Biolive S.r.l. ALPINION MEDICAL 


SYSTEMS - Ecotomografo 


X-CUBE 70 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 


Ottavo Siemens Healthcare S.r.l. Siemens, Acuson Redwood, 


cod.11503241 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 


Nono Canon Medical Systems S.r.l. CANON APLIO A WHC CUS-


AA000/4S  


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 


Decimo MED 2000 S.r.l. MINDRAY, RESONA IV, 


2142B-PA00041 


Dal Quinto all’Ultimo in 


graduatoria: 30 


(trenta) 
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Totale apparecchiature, pari a 165 


 


2.3. Modalità operative per la scelta del Fornitore 


L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto 


deve avvenire sulla base dei seguenti criteri: 


 criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo 


quantitativo; 


 in deroga al criterio 1) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze, 


ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate: 


 specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche 


dell’ecotomografo o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami; 


 tempistiche di consegna delle apparecchiature.  


Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni sub-lotto, anche 


eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il quantitativo massimo 


dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 30%), non sarà 


consentita l’emissione di ulteriori Ordini di Fornitura nei confronti del relativo Fornitore fino a che non saranno 


esauriti i massimali di tutti gli Accordi Quadro stipulati per lo specifico sub-lotto. All’avverarsi di tale ultima 


condizione, sarà consentito a ogni Fornitore di ciascun Accordo Quadro di accettare ulteriori Ordini di Fornitura 


comunque fino a una soglia massima del 30%, raggiunta la quale Consip considererà l’Accordo Quadro come 


giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura.  


Le regole sopra illustrate operano sul massimale dell’Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore. 


3. Servizi 


I servizi descritti nel presente capitolo sono connessi alla fornitura degli ecotomografi e dei relativi dispositivi 


opzionali, vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo unitario offerto per ciascuna 


apparecchiatura e dispositivo opzionale. 


3.1.1.  Consegna e installazione  


All’esito dell’emissione dell’Ordine di Fornitura da parte della Pubblica Amministrazione, il Fornitore dovrà 


accettare, entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione, l’Ordine stesso comunicando contestualmente alla 


Pubblica Amministrazione la data in cui intende eseguire la consegna. 


Qualora il Fornitore non invii la conferma d’ordine e non indichi la relativa data di consegna nel termine  


sopraindicato, l’Ordine di Fornitura si intende in ogni caso accettato. 
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La consegna delle apparecchiature deve, in ogni caso, avvenire entro 30 (trenta) giorni solari successivi  


all’accettazione dell’Ordine di Fornitura da parte del Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo 


Quadro. 


 


Qualora la P.A. non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata dal Fornitore, sarà tenuta a 


contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi. 


 


Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati 


dall’Amministrazione. L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere 


e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, 


facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio.  


Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 


152/2006 e s.m.i. 


 


Il numero minimo di consegne totali mensili che il Fornitore dovrà garantire per ciascun sub-lotto, pena  


l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro, è pari a 50 ecotomografi. 


Nel caso in cui lo stesso Fornitore dovesse risultare aggiudicatario di due o più sub-lotti, il numero minimo di 


consegne totali mensili che lo stesso dovrà garantire per ciascun sub-lotto, pena l’applicazione delle penali di 


cui all’Accordo Quadro, è pari a 30 ecotomografi. 


 


Se il numero di consegne previsto in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore potrà smaltire le 


consegne progressivamente seguendo l’ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordini di Fornitura 


dalle Amministrazioni.  


 


Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il Fornitore dovrà 


comunicare alle Amministrazioni il cui ordine fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di consegne 


totali mensili, la data prevista di consegna.  


Consip S.p.A. avrà facoltà di verificare la correttezza della pianificazione delle consegne. L’esecuzione degli 


Ordini di Fornitura relativi a più di un’apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite. l 


rispetto dei termini di consegna ovvero i diversi tempi eventualmente concordati tra le parti e, 


conseguentemente il pagamento della penale per il caso di ritardo rispetto ai medesimi termini, non potrà 


essere richiesto al Fornitore laddove sia stato superato e comunicato all’Amministrazione contraente il numero 


massimo complessivo di consegne cui il Fornitore è obbligato. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche 


il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle 


disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali di 


cui all’Accordo Quadro sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente 


conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
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Al termine delle operazioni di consegna e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore 


dovrà procedere alle operazioni di installazione sia delle apparecchiature che degli eventuali dispositivi 


opzionali, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro.  


Nell’installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell’Amministrazione. Al termine 


delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.  


Per l’accesso alle apparecchiature la P.A. dovrà garantire che i percorsi interni alle proprie strutture consentano 


il passaggio dell’elemento più voluminoso, fino a destinazione.  


Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna e installazione”, sottoscritto 


da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati al 


minimo, i seguenti dati: la data dell’ODF, il numero progressivo assegnato all’ODF, il luogo e la data 


dell’avvenuta consegna e installazione, l’eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal 


Fornitore), la quantità delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna e la quantità delle 


apparecchiature oggetto dell’ODF. 


3.1.2. VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO 


La verifica di conformità/collaudo viene effettuata/o dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e 


deve riguardare la totalità delle apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordine 


di Fornitura e i relativi sistemi software installati. 


Le verifiche di conformità/collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei 


Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche 


periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare  


sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. 


La verifica di conformità/collaudo, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro, dovrà essere  


effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dal termine dell’installazione, salvo diverso accordo con la P.A., e 


consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in: 


 verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordine di Fornitura (ad esempio: marca, modello, …) e 


quanto installato; 


 accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software edeventuali 


dispositivi opzionali; 


 verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relatividispositivi 


opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; 


 verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previstidalle norme 


di legge; 


 accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove 


funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con 


prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal 


tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; 







GUIDA ALL’ACCORDO QUADRO


 


AQ Ecotomografi 2 - Lotti 1,2,3 17 


 


 esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto 


dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell’Amministrazione possono in 


alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia. 


 


Il Fornitore dovrà produrre in sede di verifica di conformità/collaudo la certificazione dell’azienda di produzione 


attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la 


rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. 


Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero 


essere necessari ai fini della verifica di conformità/collaudo. 


 


Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. 


La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con 


esito positivo. 


Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “Verbale di collaudo”, firmato dalla P.A. e controfirmato  


dal Fornitore. 


 


In caso di verifica di conformità/collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di 


accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere altresì la data e il luogo della formazione 


del personale (previamente concordato con la P.A.). La verifica di conformità/collaudo positivo non esonera 


comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento  


dello stesso, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 (dieci)  


giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A. 


 


Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. 


Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e/o 


diagnostiche), le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a 


carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni 


solari dalla data di chiusura delle prove precedenti, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro. 


Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino, in tutto o in parte, queste ultime prove, il 


Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle 


stesse, salva l’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro. 


 


Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di seconda, o successiva, verifica di conformità/collaudo 


con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature 


non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. 


 


L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima  


delle operazioni di verifica di conformità/collaudo; in caso contrario, le apparecchiature utilizzate saranno 


considerate come collaudate con esito positivo. 
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3.1. Formazione del personale 


 


La formazione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali è un’attività di 


affiancamento volta a chiarire i seguenti punti: 


 uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali 


modalità di risparmio energetico;  


 procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;  


 modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di 


intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e 


con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.  


Il personale, il cui numero è definito dalla P.A., verrà formato tutto nella medesima sessione formativa della 


durata di almeno 2 (due) giorni. La suddetta formazione del personale avverrà, inoltre, per un predeterminato 


numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra le P.A. ed il Fornitore. Le attività e le modalità di 


erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito calendario che verrà 


sottoscritto dalle parti per accettazione. Ogni difformità relativa alle predette attività/modalità, comporterà 


l’applicazione delle penali secondo quanto riportato nell’Accordo Quadro, fermo restando l’obbligo di eseguire 


le attività non svolte, entro un congruo termine. Si fa presente che i costi relativi alle ulteriori sessioni di 


formazione del personale, che si rendano necessarie a seguito dell’aggiornamento gratuito del/dei software di 


gestione installato/i durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione “full risk”, 


restano a carico del Fornitore.  


3.2. Garanzia 


 


Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di 


funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata 


(art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire 


dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell’apparecchiatura). 


Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario 


supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura 


gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di 


fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature. 


Le Amministrazioni che utilizzano l’Accordo Quadro avranno diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita 


ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o 


mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi opzionali), senza 


bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. 
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Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon 


funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non 


dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A.. 


Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche 


minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza 


di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza 


di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte. 


3.3. Servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi 


Il Fornitore per i primi 12 (dodici) mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di 


assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati, secondo 


quanto di seguito specificato. 


Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti 


dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature e dei 


dispositivi opzionali. 


Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione di tutte le componenti 


dell’apparecchiatura comprensiva degli accessori (sonde, cavi, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo 


soggetti ad usura (lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario 


all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente). 


Con particolare riferimento alle sonde, il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o 


la sostituzione in permuta della sonda in caso di guasto, includendo le cause accidentali, purché non derivanti 


da incuria, negligenza o dolo da parte dell'Amministrazione Contraente. 


La sostituzione in permuta potrà avvenire una sola volta e dovrà prevedere la fornitura di una sonda di identico 


modello e caratteristiche nuova o ricondizionata, restando a carico del Fornitore tutte le spese connesse alla 


consegna della nuova sonda ed al ritiro ed eventuale smaltimento di quella guasta. 


Il servizio di manutenzione full risk non copre il furto della sonda. 


L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà: 


 Manutenzione preventiva; 


 Manutenzione correttiva; 


 Fornitura parti di ricambio; 


 Customer care; 
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 Telediagnosi; 


 Reportistica sui livelli di servizio. 


Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di 


assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo clinico delle 


apparecchiature e/o dei dispositivi opzionali, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in 


orario non lavorativo per le Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. 


In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta 


efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di 


rispondenza alle norme quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al 


loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature 


fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi 


accidentali non riconducibili a dolo. 


Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle 


apparecchiature come accertato all’atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più 


componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore 


provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura 


originale. 


Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti 


rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire 


le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche 


tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne 


assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione 


Contraente. 


Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla 


data di accettazione della fornitura. 


In ragione delle attività di controllo della funzionalità delle apparecchiature, anche a distanza mediante 


telediagnosi, svolta per conto del Titolare del trattamento, si prevede l’inquadramento del Fornitore quale 


“Responsabile del trattamento” per tutte le attività relative al servizio di assistenza e manutenzione full risk di 


cui al presente paragrafo. 


3.3.1. Manutenzione preventiva 
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La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, 


sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle 


apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione. 


Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale 


relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato. 


La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento 


(verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel 


numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di 


rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi 


di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di 


rimessa a norma. 


A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei 


parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, tarature e controlli di qualità di 


funzionamento. 


Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente della P.A.. Eventuali 


modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti. 


Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli 


interventi di manutenzione preventiva. All’Amministrazione dovrà essere inviato sempre il calendario 


aggiornato con l’indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche. 


Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema 


di Accordo Quadro. 


Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito “Verbale di 


manutenzione preventiva”, da consegnare all’Amministrazione, il quale dovrà riportare almeno le informazioni 


relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l’attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali 


l’apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite. 


Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previste 


su 2 (due) giorni, l’Amministrazione potrà scegliere, in funzione delle sue necessità, di effettuare le attività 


previste in 2 (due) giorni non consecutivi. 


3.3.2. Manutenzione correttiva 


 


La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti,  


componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola  


esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e  


monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. 


 


La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento,  


nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel  


ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura.  
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Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura, dovrà  


essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto  


previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili. 


La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità: 


 numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati; 


 intervento entro 4 (quattro) ore lavorative, dal momento della ricezione della “Richiesta di intervento” 


trasmessa dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro; 


 attività propedeutiche al ripristino dell’apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento (quali ad 


esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione), immediatamente dopo 


l’identificazione dell’avaria; 


 ripristino funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasto: 


o entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento”, trasmessa 


dall’Amministrazione, per il 90% dei casi (annuali rilevati), 


o o entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento”, trasmessa 


dall’Amministrazione, per il restante 10% dei casi (annuali rilevati),pena l’applicazione delle penali 


previste nell’Accordo Quadro; 


 in caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle apparecchiature e/o dei dispositivi opzionali, 


sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo guasta/o con un’apparecchiatura/dispositivo identica/o a 


quella guasta/o entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento”, 


pena l’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro. 


 


Si precisa che per “ore lavorative” si intendono le ore in cui il Customer Care è attivo. 


 


Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad esempio tramite  


email o PEC) mediante una “Richiesta di intervento”, dalla P.A. al Fornitore mediante il “Customer Care”. 


 


Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato  


della P.A. e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo  


assegnato all’Ordine di Fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto  


l’intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento 


della chiamata), l’ora ed il giorno della chiamata, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento,  


l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento), una descrizione del guasto, del tipo  


di intervento effettuato e delle parti di ricambio eventualmente sostituite. Una copia rimarrà al Fornitore  


ed una copia dovrà essere consegnata all’Amministrazione. 


3.3.2.1. Fornitura parti di ricambio 
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Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire alle Amministrazioni che avranno 


utilizzato l’Accordo Quadro, la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a 


decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Nel corso del periodo di assistenza e manutenzione full 


risk per 12 mesi e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore garantirà su 


tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed 


eventualmente depositati presso la camera di commercio, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema 


di Accordo Quadro. 


3.3.2.2. Customer Care 


 


Il Fornitore rende noto il numero telefonico, il numero di fax e l’indirizzo email e/o PEC dedicati al servizio di 


“Customer Care” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza, di manutenzione, 


per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti. I numeri potranno essere gratuiti oppure 


ad addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa nazionale. 


Il Fornitore deve, altresì, mettere a disposizione delle Amministrazioni dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, 


pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, e per tutta la durata dei singoli contratti 


di fornitura, il suddetto servizio di Customer Care. 


Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni 


dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle 


ore 19:00. 


Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato o la domenica o i festivi, si 


intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo. 


Le richieste inoltrate dopo le 8 ore di lavoro del Customer Care si intenderanno come ricevute all’inizio 


dell’orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo. 


A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall’Amministrazione, il Fornitore, 


previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare all’Amministrazione stessa, 


contestualmente alla richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), 


la data e l’ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio. 


3.3.2.3. Servizio di telediagnosi 


 


Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di primo utilizzo dell’apparecchiatura 


e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, la funzionalità di telediagnosi dello stato di funzionamento 


dell’ecotomografo, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento 


del maggior danno. La funzionalità dovrà: 


 essere in grado di monitorare i parametri di funzionamento e le performance dell’apparecchiatura al fine 


di programmare interventi straordinari di manutenzione e prevenire possibili guasti; 


 essere di tipo permanente, senza necessità di intervento manuale da parte dell’Amministrazione; 
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 essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall’Amministrazione; 


 consentire l’accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, allo stato di funzionamento 


dell’ecotomografo. Tramite la telediagnosi, preventivamente all’eventuale intervento in loco del tecnico 


addetto alla manutenzione (di tipo preventiva e/o correttiva), il Customer Care del Fornitore deve essere 


in grado di raccogliere informazioni diagnostiche per l’eventuale ripristino della piena funzionalità 


dell’ecotomografo. 


 


3.3.2.4. Reportistica sui livelli di servizio 


L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere al Fornitore dei report sullo stato di funzionamento 


dell’ecotomografo, a partire dalla data di esito positivo del collaudo e fino alla data della richiesta, indicando: 


 per ogni intervento di manutenzione preventiva e correttiva la data e l’ora di inizio e fine intervento; 


 per ogni intervento di manutenzione correttiva la data e l’ora di: 1) ricezione della “Richiesta di 


intervento”; 2) intervento; 3) ripristino della funzionalità; 


 la data, l’ora di inizio e fine, il programma didattico delle sessioni di formazioni del personale. In tal 


caso, il Fornitore avrà l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente i suddetti 


report entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'Accordo 


Quadro.  


 


3.4. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 


(R.A.E.E.) 


 


Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali 


e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore qualora espressamente richiesto dall’Amministrazione 


nell’Ordine di Fornitura e secondo le tempistiche stabilite con l’Amministrazione stessa, pena l’applicazione 


delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. 


Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., per quanto non 


abrogato, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), recante l’istituzione del nuovo 


sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del D. Lgs. 205/2010 e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, 


nonché del D.Lgs. 49/2014 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 


elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)”. 


 


Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni 


di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.. 
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I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di tipo equivalente alle apparecchiature oggetto dell’Ordine di Fornitura. 


Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature 


ordinate. 


 


Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli 


adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l’Amministrazione 


è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi 


espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in 


argomento. 


4. Condizioni economiche 


4.1. Corrispettivi 
 


Il dettaglio dei corrispettivi è disponibile sul sito internet https://www.acquistinretepa.it, nella sezione 


Acquista > Accordi Quadro > Sanità, Ricerca e Welfare >> Ecotomografi 2 – PNRR e nella sezione 


Acquista > Accordi Quadro > Sanità, Ricerca e Welfare >> Ecotomografi 2. 


 


I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun 


Appalto Specifico sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato B dell’Accordo Quadro e nel documento 


riepilogativo allegato sub C. 


Nell’ambito dell’offerta economica saranno anche presenti i documenti contenenti la “Quotazione dei dispositivi 


accessori aggiuntivi” ove prodotti dai concorrenti. 


 Procedura di applicazione delle penali 


Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono: 


4.1.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore 


L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli 


obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.  


L’Accordo Quadro, all’art. 14, riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento 


dell’inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali ovverosia: 


 gli adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura del bene/servizio; 


 riferimenti alla documentazione contrattuale; 
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 criteri di accertamento dell’inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del 


controllo del livello di servizio); 


 criteri di calcolo dell’importo della penale; 


 il soggetto preposto all’applicazione della penale. 


 


4.1.2. Contestazione al Fornitore 


 


La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti 


contrattuali con la descrizione dell’inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - Rilevamento 


del presunto inadempimento compiuto dal fornitore).  


La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale. 


La comunicazione di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente deve essere 


indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.  


Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione 


dell’inadempimento utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera 


contestazione penali). 


4.1.3. Controdeduzioni del Fornitore 


 


Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da 


una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) 


giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  


4.1.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle 


penali e quantificazione delle stesse 


Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur 


essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare 


l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta 


infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nell’Accordo Quadro, 


a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati 


nell’Accordo Quadro /Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo 


appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., riportato nell’art. 18 dell’Accordo Quadro.  


Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a 


comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali. 


L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: 
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A. compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti 


derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi 


titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati; 


B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà 


all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della stipula 


dell’Accordo Quadro. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta 


scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di 


contestazione. 


Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà 


di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato 


all’Amministrazione e da questa indicato. 


In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo 


delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo 


massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto/dell’ordine di fornitura. In ogni caso, 


l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale. 


Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali 


utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).  


Ulteriori tutele 


 Risarcimento del maggior danno 


L’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole 


Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.  


 Risoluzione del contratto 


Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto 


anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura 


massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura. 


 Recesso dal contratto 


Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: 


 giusta causa 


 reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi 


di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, 


senza preavviso. 


 Azioni in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento del Fornitore 
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La risoluzione dell’Accordo Quadro da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima 


la risoluzione dei singoli ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in 


cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro.  


In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità 


della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. 


Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nell’Accordo Quadro.  


4.2. Fatturazione e pagamenti 


Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: a collaudo positivo avvenuto, dopo 


l’emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. 


Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore sulla base delle 


fatture emesse da quest’ultimo. 


A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione 


e contenere il riferimento: 


 all’Accordo Quadro Consip; 


 all’Ordine di Fornitura; 


 Con esclusivo riferimento ai sub-lotti 1.a e 2.a, dedicati agli acquisti tramite fondi PNRR, è necessario 


indicare il CUP (Codice Unico di Progetto) all’interno dell’ordine (è possibile inserire anche più di un 


codice CUP, all’interno dello stesso campo, separando un codice dall’altro con il “;”); 


 alla Data di Accettazione della Fornitura; 


 alla comunicazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali (per il servizio accessorio di 


smaltimento); 


 al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ove 


accreditare i corrispettivi previsti. 


L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia 


di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nell’Accordo Quadro. 


5. Come Ordinare 


5.1. Registrazione 
 







GUIDA ALL’ACCORDO QUADRO


 


AQ Ecotomografi 2 - Lotti 1,2,3 29 


 


Per effettuare gli ordini, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale 


https://www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive: 


 registrazione Base (chi sei)  


 abilitazione (che fai) 


Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi. 


L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto 


delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata 


l’autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che 


l’abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l’utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti 


gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso degli 


Accordi quadro potrà acquistare tramite tutte le iniziative disponibili. 


5.2. Ordine di fornitura 


 


L’Accordo Quadro consente l’emissione dell’ordine di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio 


on line dell’ordine di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-


procurement https://www.acquistinretepa.it 


Con riguardo alle modalità di acquisto mediante Ordini di Fornitura, fermo restando quanto previsto nell’ 


Accordo Quadro, si precisa che: 


 le apparecchiature potranno essere ordinate a seguito dell’emissione di un Ordine di Fornitura; 


 ogni dispositivo opzionale può essere acquistato esclusivamente in numero pari o inferiore al numero di 


apparecchiature acquistate; 


 i dispositivi opzionali, quali componenti addizionali dell’apparecchiatura, potranno essere ordinati 


contestualmente all’Ordine di Fornitura relativo all’apparecchiatura medesima o entro 30 (trenta) 


giorni dalla data di emissione dell’Ordine di Fornitura relativo all’apparecchiatura medesima. 


 Con esclusivo riferimento ai sub-lotti 1.a e 2.a, dedicati agli acquisti tramite fondi PNRR, è necessario 


indicare il CUP (Codice Unico di Progetto) all’interno dell’ordine e flaggare il campo “Attività relative a 


PNRR”  


 


Resta inteso e si ripete che il servizio connesso di Ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 


(R.A.E.E.) potrà essere richiesto per ciascuna apparecchiatura ordinata nel rispetto del rapporto 1:1, ovvero 


potrà essere smaltita un’apparecchiatura usata per ciascuna apparecchiatura nuova acquistata purché di 


caratteristiche e peso equivalenti (cfr.par.3.6). 


 


Sarà compito del Fornitore verificare che l’Amministrazione Contraente rispetti quanto detto nel presente 


paragrafo (ad esempio che l’acquisto successivo di un dispositivo opzionale avvenga entro il termine di 30 


(trenta) giorni dall’acquisto di almeno un’apparecchiatura in configurazione minima). 



https://www.acquistinretepa.it/

https://www.acquistinretepa.it/
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Una volta effettuato il login sul portale https://www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password 


rilasciati in fase di abilitazione, l’utente deve: 


1. Cercare il prodotto di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili. 


2. Compilare la prima parte dell’ordine: 


 ricercare il catalogo seguendo il percorso Acquista> Accordi Quadro> Accordo Quadro 


Ecotomografi 2 – PNRR in caso di acquisto delle apparecchiature con fondi PNRR 


oppure 


Acquista> Accordi Quadro> Accordo Quadro Ecotomografi 2 in caso di acquisto di 


apparecchiature senza fondi PNRR; 


 dopo aver preso visione della documentazione relativa, cliccare su “Vai al catalogo” e poi 


selezionare la voce relativa al lotto di interesse; 


 selezionata quindi la riga d’interesse, cliccare su “Aggiungi al carrello” e procedere con la 


creazione dell’ordine, cliccando sul tasto denominato “Crea ordine”, 


compilare tale ordine in ogni sua parte ed in particolare: 


 inserire una descrizione sintetica dell’ordine; 


 in questa parte dell’ordine, è possibile selezionare i dispositivi ed i servizi opzionali che si è 


interessati ad acquistare e le relative quantità  


 compilare la sezione “Altri elementi dell’Ordine” rispettando le indicazioni fornite nella Colonna 


“Istruzioni di compilazione”; 


 


 verificare, ed eventualmente modificare, la percentuale dell’IVA applicabile (il Sistema di 


default prevede il 22%) 


 inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” 


 


3. Procedere alla generazione del formato elettronico dell’Ordine di Fornitura, cliccando sul tasto “Genera 


ordine”; 


4. Prendere nota del n° ordine che il sistema ha assegnato e seguire le istruzioni. Cliccare, quindi, su 


“Vai all’Elenco ordini” e ricercare il proprio ordine inserendo nel campo “Numero ordine” il n° del 


 Da sapere che... 


I dispositivi opzionali quali componenti addizionali dell’apparecchiatura, potranno essere ordinati 


contestualmente all’Ordine di Fornitura relativo all’apparecchiatura medesima o entro 30 (trenta) giorni dalla 


data di emissione dell’Ordine di Fornitura relativo all’apparecchiatura medesima e sempre nell’ambito di durata 


dell’Accordo Quadro. dell’apparecchiatura principale dovranno riportare il numero d’ordine del bene principale. 



https://www.acquistinretepa.it/
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proprio ordine. C’è altresì la possibilità di vedere l’elenco di tutti i propri ordini, scendendo con il cursore 


nella pagina di Elenco Ordini; 


5. Cliccare il campo “Documento d’ordine”, salvare il file sul proprio PC; 


6. Firmare digitalmente il documento d’ordine generato dal Sistema; 


7. Effettuare l’invio dell’ordine firmato cliccando sul tasto “Invia”, avendo cura di inserire numero e data 


di protocollo nel campo apposito; 


8. Cliccare quindi sul tasto “Invia” per inviare l’ordine al Fornitore. 


 


Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese 


disponibili nella sezione Area Personale. 


 


Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, 


devono darne evidenza nell’Ordine, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.  


 


Dal momento dell’invio dell’ordine l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto 


tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dall’Accordo 


Quadro. 


 


5.3. DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 


di cui all’art. 26 d.lgs 81/2008 


Con riferimento al documento ricognitivo dei rischi standard (Allegato 6 al Disciplinare di Gara), redatto da 


Consip S.p.A. che agisce quale centrale di committenza ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. i), del decreto 


legislativo 50/2016, si precisa che, atteso che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti 


tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordini di Fornitura, laddove 


necessario, sarà cura delle medesime Amministrazioni Contraenti integrare il predetto documento, prima 


dell’emissione dell’Ordine di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 


verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 


 Da sapere che... 


NSO: se sei un Punto Ordinante afferente al Servizio Sanitario Nazionale il sistema ti 


propone la possibilità di utilizzare le funzionalità di “Gestione Ordine NSO”. Su Acquisti 


in rete, infatti, per tutti i Punti Ordinanti appartenenti alle Amministrazioni del Servizio 


Sanitario Nazionale (SSN) sono disponibili le Funzionalità di Gestione dell’Ordine NSO dopo 


il buon esito dell’invio al fornitore dell’ordinativo di fornitura perfezionato sulla piattaforma 


di e-procurement. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la “guida alla 
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gestione dell’ordine NSO” e le FAQ pubblicate nella sezione supporto del sito 


“acquistinretepa.it”. 


6. Riferimenti del fornitore 
I riferimenti del fornitore sono pubblicati sul sito internet https://www.acquistinretepa.it, nella sezione Acquista 


> Accordi Quadro> Ecotomografi 2- PNRR e nella sezione Acquista > Accordi Quadro> Ecotomografi 2. 
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7. Allegati 


Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali 


Luogo, gg/mm/aaaa  


 


Prot. n.  


Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax  


al n. nnnnnnnnnnn 


Spett.le 


Denominazione Impresa 


Indirizzo Impresa 


c.a.  Nominativo Referente Fornitore 


 


Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di Ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali 


per le Pubbliche Amministrazioni stipulato in data 13/07/2022 lotto n Appalto Specifico [Inserire 


riferimento All’appalto Specifico] - contestazione addebito ai sensi dell’art. nn dell’Accordo Quadro 


Con riferimento all’Accordo Quadro e all’ordine di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la 


presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue. 


[Inserire la descrizione “circostanziata” dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’adempimento 


oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi 


dell’art. nn dell’Accordo Quadro entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt’oggi non sono stati consegnati, 


oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono 


stati consegnati in data gg/mm/aaaa.  


N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.] 


In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l’art. nn dell’Accordo Quadro, prevede quanto 


segue: [Riportare testualmente il contenuto dell’articolo dell’Accordo Quadro nel quale è prescritta 


l’obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme all’Accordo 


Quadro]. 


A mente dell’art. nn dell’Accordo Quadro, in ragione del contestato inadempimento la scrivente 


Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di 


Euro nnnnnnn,nn (testo) [Indicare l’importo in cifre e, tra parentesi, in lettere], quantificato secondo il 


seguente calcolo analitico: [Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale 


giornaliera]. 
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Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. nn dell’Accordo Quadro si 


invita l’Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno 


gg/mm/aaaa [Nell’individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla 


ricezione della contestazione stessa] ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato. 


A mente dell’articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro 


il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni 


inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla 


scrivente Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna 


comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le 


modalità stabilite nell’Accordo  Quadro ivi compresa la compensazione del credito/l’escussione della cauzione 


definitiva prestata all'atto della stipula dell’Accordo Quadro.  


 


Distinti saluti        


__________________________ 
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Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali 


Luogo, gg/mm/aaaa 


 


Prot. n.  


Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax 


al n. nnnnnnnnnnn 


Spett.le 


Denominazione Impresa 


Indirizzo Impresa 


 


Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di Ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali 


per le Pubbliche Amministrazioni stipulato in data 13/07/2022 lotto n - Appalto Specifico [Inserire 


riferimento all’Appalto Specifico] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle 


penali oggetto di contestazione 


In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa all’Accordo Quadro e 


all’appalto specifico in oggetto, comunichiamo quanto segue.  


[In base alla casistica, inserire il testo relativo] 


[1° caso] Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie 


deduzioni in ordine al contestato inadempimento,   


[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo 


pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza 


contestata, 


con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle 


penali, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di 


corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata 


all'atto della stipula dell’Accordo Quadro. Specificamente, in base a quanto stabilito dall’art. nn dell’Accordo 


Quadro per la fornitura di Ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 


provvederemo all’escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). [Indicare l’importo 


in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dall’Accordo Quadro]  


[Nell’ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo] 


Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni 
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lavorativi [Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere] dal ricevimento della relativa 


richiesta effettuata da Codesta Amministrazione,  secondo quanto previsto all’articolo nn comma nn, 


dell’Accordo Quadro. 


Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera 


in nessun caso Codesta Impresa dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato 


l’obbligo di pagamento della penale in oggetto. 


[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente 


a giustificare l’inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta 


Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro.  


Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nell’Accordo Quadro, non esonera 


in nessun caso Codesta Impresa dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo 


di contestazione. 


 


Distinti saluti        


______________________ 
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AO Moscati 
  
L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie


analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale


informatico da cui sono tratti se la loro conformit non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso  il caso in cui la


conformit all'originare informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso,


infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende


necessaria la querela di falso.


Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi


informatici.


L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un


contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche


stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a


verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le


informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attivit di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a


disposizione da parte delle amministrazioni.


 


  
  
  
  


  
  
  
  
Impronta del documento digitale originale: 853581a589ad03796cf4eb6a9308e76f  
Identificativo del documento digitale originale: 206345  
Protocollo: AOM-0029632-2022 21-09-2022 16:07:35  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Documento generato dal sistema DgsWebOS in data: 22-09-2022 10:57:47 


Copia conforme di un documento amministrativo informatico formata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5
del CAD.
Il presente contrassegno digitale Datamatrix contiene informazioni utili alla verifica della corrispondenza
del documento all'originale digitale conservato dall'amministrazione proprietaria dello stesso.
Il contrassegno pu essere letto con qualsiasi applicazione in grado di decodificare il formato Datamatrix e
con gli smartphone dei principali costruttori.
In alternativa  possibile collegarsi al sistema DgsWebOS dell'amministrazione e ricercare dopo
l'autenticazione il documento







AOM-0029632-2022  del 21/09/2022 16:07:35

















































AO Moscati 
  
L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie


analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale


informatico da cui sono tratti se la loro conformit non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso  il caso in cui la


conformit all'originare informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso,


infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende


necessaria la querela di falso.


Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi


informatici.


L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un


contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche


stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a


verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le


informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attivit di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a


disposizione da parte delle amministrazioni.


 


  
  
  
  


  
  
  
  
Impronta del documento digitale originale: 109f9605832062131f0deb770ae33f2a  
Identificativo del documento digitale originale: 207074  
Protocollo: AOM-0029864-2022 23-09-2022 13:00:41  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Documento generato dal sistema DgsWebOS in data: 26-09-2022 12:32:03 


Copia conforme di un documento amministrativo informatico formata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5
del CAD.
Il presente contrassegno digitale Datamatrix contiene informazioni utili alla verifica della corrispondenza
del documento all'originale digitale conservato dall'amministrazione proprietaria dello stesso.
Il contrassegno pu essere letto con qualsiasi applicazione in grado di decodificare il formato Datamatrix e
con gli smartphone dei principali costruttori.
In alternativa  possibile collegarsi al sistema DgsWebOS dell'amministrazione e ricercare dopo
l'autenticazione il documento
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AO Moscati 
  
L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie


analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale


informatico da cui sono tratti se la loro conformit non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso  il caso in cui la


conformit all'originare informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso,


infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende


necessaria la querela di falso.


Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi


informatici.


L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un


contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche


stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a


verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le


informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attivit di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a


disposizione da parte delle amministrazioni.


 


  
  
  
  


  
  
  
  
Impronta del documento digitale originale: 89e97a99f286c036bcfccfda50d8a6a2  
Identificativo del documento digitale originale: 210769  
Protocollo: AOM-0031033-2022 04-10-2022 15:20:52  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Documento generato dal sistema DgsWebOS in data: 19-10-2022 16:07:59 


Copia conforme di un documento amministrativo informatico formata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5
del CAD.
Il presente contrassegno digitale Datamatrix contiene informazioni utili alla verifica della corrispondenza
del documento all'originale digitale conservato dall'amministrazione proprietaria dello stesso.
Il contrassegno pu essere letto con qualsiasi applicazione in grado di decodificare il formato Datamatrix e
con gli smartphone dei principali costruttori.
In alternativa  possibile collegarsi al sistema DgsWebOS dell'amministrazione e ricercare dopo
l'autenticazione il documento
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QUADRO ECONOMICO ADESIONE 


 


Oggetto: ADESIONE ACCORDO QUADRO ECOTOMOGRAFI ED. 2 – LOTTO 4 AD 


OGGETTO ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI SUB LOTTI 4.a (PNRR) E 4.b E 


LOTTO 1 AD OGGETTO ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI - sub lotto 1.b  


 


 


 L’A.O.R.N. S. G. Moscati, per tutte le motivazioni richiamate nel provvedimento, 


propone l’adesione richiamata in oggetto.  


La stima sommaria dell’intera fornitura è riportata nel seguente quadro economico 


 
Tabella 1 - Quadro economico 


QUADRO ECONOMICO 


A 


a.1 Importo complessivo IVA esclusa € 245.962,64 


a.2 Oneri della sicurezza interferenti (DUVRI) € 0,00 


a.3 
Opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di 180 
giorni, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 


€ 0,00 


a.4 Eventuale Opzione al rinnovo per ulteriori 12 mesi € 0,00 


 TOTALE A € 245.962,64 


 


B 


b.1 


Somme da destinare al fondo per gli incentivi per funzioni 
tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) 
Pari a: 


[(a.1 + a.2) * 1,8%] /2 


€ 2.213,661  


b.2 Compensi per la Commissione Giudicatrice € 0,00 


b.3 Spese per pubblicità2   € 0,00 


b.4 Contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione Appaltante € 0,00 


b.5 IVA dovuta (22%) € 54.111,78 


 TOTALE B € 56.325,44 


 TOTALE (A + B) € 302.288,08 


 


Ai fini della corresponsione delle somme incentivanti di cui al punto b.1 trova 


applicazione quanto previsto dall’art. 11 - (Erogazione delle somme) di cui al predetto 


regolamento. 


Si precisa che la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con separato atto, provvederà alla 


liquidazione delle quote di sua spettanza, così come i restanti uffici competenti 


provvederanno alla liquidazione di quanto previsto ai dipendenti individuati con specifico 


atto (DEC, assistenti al DEC, verificatori). 


 


                                                           
1 Tale importo è così ripartito: 


• € 442,73 (pari al 20% del Fondo) da destinare al Fondo Formazione e Investimenti; 


• € 1.770,93 (pari all’80% del Fondo) da destinare al Fondo Incentivi e da ripartire secondo i criteri di cui all’articolo 10, tra i soggetti di 


cui all’articolo 2 del Regolamento aziendale. 
. 
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Proponente: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 1192 del 11/11/2022


Provvedimento con Esecutività: 


 


OGGETTO


ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “ECOTOMOGRAFI ed.2 – LOTTO 4 - sub lotti 4.a e 4.b ECOTOMOGRAFI 
GINECOLOGICI FINANZIATI CON FONDI PNRR e/o PNC ED ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI E  LOTTO 1-SUB 
LOTTO 1.b ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI


${v_paragrafo_DELFRO}


X Ordinaria


Immediata Motivazione: 


Per Approvazione Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.
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Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse  che  seguono, 


costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  per  espressa  dichiarazione  di  regolarità  tecnica  ed 


amministrativa  della  stessa resa a mezzo di  sottoscrizione della  presente,  da parte  de  IL  DIRETTORE di  UOC 


ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI


PREMESSO


- che con delibera 359 del 29/03/2021 e successiva modifica avvenuta con delibera 587 del 27/05/2021 sono state  


approvate  le  progettazioni  definitive/esecutive  per  “Acquisto  e  sostituzione  di  grandi  attrezzature”  a  servizio 


dell’A.O.R.N. Moscati, di cui alla scheda 52 del Decreto Commissario ad Acta SSR Regione Campania n. 100/2018, 


nell'ambito della Legge 67/88, art. 20 - III° Fase, secondo stralcio; 


- che con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 228 del 30/06/2021 è stato approvato il  


progetto tecnico esecutivo relativo all’intervento denominato “Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino: 


acquisto e sostituzione di grandi attrezzature” – Soggetto Responsabile Ing. Sergio Casarella, Direttore UOC Servizio 


Tecnico  Patrimonio  e  Ingegneria  Clinica  -  ,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  17.478.595,79,  di  cui  €  


15.342.025,00 a carico dello Stato, € 807.475,00 a carico della Regione ed € 1.329.095,79 a carico del bilancio  


aziendale;


-  che  il  Ministero  della  Salute  con  Decreto  Dirigenziale  MDS-DGPROGS-41  del  23/07/2021  ha  provveduto 


all’ammissione al finanziamento dell’intervento denominato “Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino:  


acquisto  e  sostituzione  di  grandi  attrezzature”  –  codice  intervento  150.150905.H.063  –  codice  finanziamento  


150.150905.H.063.01 – CUP C39G18000150001 per un importo a carico dello Stato di € 15.342.025,00, al netto della  


quota a carico della Regione Campania e del bilancio aziendale – codice finanziamento 150.150905.H.063.01;


- che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal MEF, nel rispetto dei principi in materia di  


scelta del contraente, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 


del 10/12/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-236 del 06/12/2021, una procedura aperta per la  


stipula di un Accordo Quadro,  ai sensi dell’art.  54, comma 4, lett.  a) del  D. Lgs.  n. 50/2016 con più operatori  a 


condizioni  tutte  fissate  per  la  fornitura  di  Ecotomografi,  servizi  connessi  e  dispositivi  opzionali  per  le  pubbliche 


amministrazioni;


- che la procedura in questione è suddivisa in 4 lotti e prevede una ulteriore suddivisione all’interno di ciascun lotto per 


la fornitura finanziata con fondi PNRR:


Lotti Sub-lotto Descrizione


1 1.a Ecotomografi multidisciplinari – finanziati con fondi 


PNRR e/o PNC


1.b Ecotomografi multidisciplinari


2 2.a Ecotomografi  cardiologici  con  3D –  finanziati  con 


fondi PNRR e/o PNC


2.b Ecotomografi cardiologici con 3D 


3 3.a Ecotomografi  cardiologici  –  finanziati  con  fondi 


PNRR e/o PNC


3.b Ecotomografi cardiologici


4 4.a Ecotomografi  ginecologici  –  finanziati  con  fondi 


PNRR e/o PNC


4.b Ecotomografi ginecologici


-  che, in particolare, le graduatorie degli  aggiudicatari  per il  lotto 4 – ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI sono le  


seguenti con l’indicazione dei massimali ordinabili per ciascun aggiudicatario:


Lotto 4 - Sub-lotto 4.a: Ecotomografi ginecologici finanziati con fondi PNRR – Totale apparecchiature 117 
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Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale


Primo Samsung Electronics 


Italia S.p.A. 


SAMSUNG MEDISON - 
Mod. HERA W9 - Codice 
USS-HRW9Q4C/CS 


41 (quarantuno)


Secondo GE Medical Systems 


Italia S.p.A.


GE HEALTHCARE, 
VOLUSON S8T, H43282LC


25 (venticinque)


Terzo Esaote S.p.A. Marca  ESAOTE,  modello 
MyLab  X8  e  HD  Platinum, 
codice 100645011


18 (diciotto)


Quarto Philips S.p.A. Marca: PHILIPS Modello:
AFFINITI 70 Codice 
identificativo catalogo 
commerciale:795210


12 (dodici)


Quinto Fora S.p.A. CHISON  XBIT70  -  codice  id. 
XBIT70


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  21 


(ventuno)


Sesto Fujifilm  Healthcare 


Italia S.p.A.


FUJIFILM  HEALTHCARE 
CORPORATION,ARIETTA 750-
SE MASTER


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  21 


(ventuno)


Settimo Biolive S.r.l. ALPINION MEDICAL SYSTEMS 


- Ecotomografo X-CUBE 70


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  21 


(ventuno)


Ottavo Siemens  Healthcare 


S.r.l.


Siemens,  Acuson  Redwood, 


cod.11503241


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  21 


(ventuno)


Nono Canon  Medical 


Systems S.r.l.


CANON  APLIO  A  WHC  CUS-


AA000/4S


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  21 


(ventuno)


Decimo MED 2000 S.r.l. MINDRAY, RESONA IV, 2142B-


PA00041


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  21 


(ventuno)


Lotto 4 - Sub-lotto 4.b: Ecotomografi ginecologici – Totale apparecchiature 165


Aggiudicatario Fornitore Modello Massimale


Primo Samsung Electronics 


Italia S.p.A. 


SAMSUNG MEDISON - 
Mod. HERA W9 - Codice 
USS-HRW9Q4C/CS 


60 (sessanta)


Secondo GE Medical Systems 


Italia S.p.A.


GE HEALTHCARE, 
VOLUSON S8T, H43282LC


35 (trentacinque)


Terzo Esaote S.p.A. Marca  ESAOTE,  modello 
MyLab  X8  e  HD  Platinum, 
codice 100645011


25 (venticinque)


Quarto Philips S.p.A. Marca: PHILIPS Modello:
AFFINITI  70  Codice 
identificativo  catalogo 
commerciale:795210


15 (quindici)


Quinto Fora S.p.A. CHISON  XBIT70  -  codice  id. 
XBIT70


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  30 


(trenta)


Sesto Fujifilm  Healthcare 


Italia S.p.A.


FUJIFILM  HEALTHCARE 
CORPORATION,ARIETTA 750-


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  30 
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SE MASTER (trenta)


Settimo Biolive S.r.l. ALPINION MEDICAL SYSTEMS 


- Ecotomografo X-CUBE 70


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  30 


(trenta)


Ottavo Siemens  Healthcare 


S.r.l.


Siemens,  Acuson  Redwood, 


cod.11503241


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  30 


(trenta)


Nono Canon  Medical 


Systems S.r.l.


CANON  APLIO  A  WHC  CUS-


AA000/4S


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  30 


(trenta)


Decimo MED 2000 S.r.l. MINDRAY, RESONA IV, 2142B-


PA00041


Dal  Quinto  all’Ultimo 


in  graduatoria:  30 


(trenta)


CONSIDERATO


- che in data 21/09/2022 la UOC Tecnico-Patrimonio-Ingegneria Clinica, con nota AOM-0029632-2022 del 21/09/2022 


ha richiesto, in vista della imminente apertura del nuovo lotto dell’Accordo Quadro Ecotomografi ed in considerazione 


delle  esigenze  delle  Unità  Operative  Ostetricia  e  Ginecologia  e  Fisiopatologia  della  Riproduzione,  di  aderire  al  


predetto Accordo Quadro per il Lotto 4.a PNRR per n. 2 ecotomografi e per il lotto 4.b per n.3 ecotomografi, così  


come configurati dai Direttori delle due Unità operative;


VISTO


- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale espresso con annotazione alla nota AOM-29632-2022;


PRESO ATTO


-  che in data 22/09/2022 il  Punto Ordinante dell’Azienda ha provveduto ad emettere gli  ordinativi  di  fornitura,  di 


seguito indicati, per il lotto 4 sub lotto 4.a (PNRR) e 4.b, tramite la piattaforma Consip dedicata per acquisire la priorità 


nell’acquisto ed evitare l’esaurimento dei quantitativi disponibili:


LOTTO N. ORDINE QUANTITÀ DITTA POSIZIONE IMPORTO 


COMPLESSIVO


ESITO


4.a 


PNRR


6947410 1 SAMSUNG 


ELECTRONICS 


ITALIA SPA 


1 € 24.258,00 Rifiutato 


06/10/2022


4.b 6947511 1 SAMSUNG 


ELECTRONICS 


ITALIA SPA


1 € 24.258,00 Rifiutato 


27/09/2022


4.a 


PNRR


6947354 1 GE Medical 


Systems Italia 


S.p.A.


2 (scelta 


clinica)


€ 20.950,00 Accettato 


30/09/2022


4.b 6947456 2 GE Medical 


Systems Italia 


S.p.A.


2 (scelta 


clinica)


€ 41.900,00 Accettato 


26/09/2022


-   che  gli  ODF  emessi  a  favore  della  ditta  SAMSUNG  ELECTRONICS  SPA  sono  stati  rifiutati  a  causa  del  


raggiungimento del  massimale previsto  per  ogni  aggiudicatario,  mentre  gli  ODF emessi  a  favore di  GE Medical  


System Italia SPA sono stati accettati ed in data 06/10/2022 sono stati emessi gli ODF a completamento (sub lotto 4.a  


ODF 6967731 di € 11.350,00 e sub lotto 4.b ODF 6968368 di € 15.900,00); 


${v_paragrafo_DELPRO}







${id=${atto_id}}


- che, in data 07/10/2022, il Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia ha richiesto che, a fronte della indisponibilità  


delle apparecchiature Samsung, fossero acquistati gli ecotomografi offerti dalla ditta CANON MEDICAL SYSTEMS 


SRL A SOCIO UNICO (collocato al 9° posto in graduatoria) fornendo le dovute motivazioni per la scelta;


- che, pertanto in data 07/10/2022 il Punto Ordinante dell’Azienda ha provveduto ad emettere gli ordinativi di fornitura 


di seguito indicati:


 


LOTTO N. ORDINE QUANTITÀ DITTA POSIZIONE IMPORTO 


COMPLESSIVO


ESITO


4.a 


PNRR


6970228 1 Canon  Medical 


Systems S.r.l.


9  (scelta 


clinica)


€ 41.086,32 Accettato 


12/10/2022


4.b 6970376 1 Canon  Medical 


Systems S.r.l.


9  (scelta 


clinica)


€ 41.086,32 Accettato 


13/10/2022


- che, con nota AOM-29864 del 23/09/2022, la UOC Tecnico-Patrimonio -Ingegneria Clinica, ad integrazione della 


precedente nota AOM-29632, ha richiesto una ulteriore adesione al lotto 4.b per le esigenze della UO Ginecologia 


sociale e preventiva, specificando che tale acquisto rientra nel programma di investimenti ex art.20 L. 67/80;


-  che,  inoltre,  con nota AOM 31033 del 04/10/2022,  la UOC Tecnico-Patrimonio-  Ingegneria  Clinica ha richiesto  


l’adesione al sub lotto 1.b (Ecotomografi Multidisciplinari) per corrispondere alle esigenze delle UU.OO. Terapia del  


Dolore e Malattie Endocrine, Nutrizione Clinica e del Ricambio, specificando che anche tali attrezzature rientrano nel  


programma degli investimenti ex art. 20 L.67/80;


VISTO


- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale espresso con annotazione alle note AOM-29864-2022 e AOM 


31033-2022;


PRESO ATTO


- che in data 07/10/2022 il Punto Ordinante dell’Azienda ha provveduto, al fine di evitare l’esaurimento dei quantitativi  


disponibili, ad emettere gli ordinativi di fornitura, di seguito indicati, per il lotto 4 sub lotto 4.b, per le esigenze della UO 


Ginecologia Sociale e Preventiva, e per il sub lotto 1.b  per le esigenze delle UU.OO. Terapia del Dolore e Malattie 


Endocrine, Nutrizione Clinica e del Ricambio, ed inoltre, in data 20/10/2022 ha provveduto ad emettere l’ordinativo a 


completamento per il sub lotto 4.b:


LOTTO N. ORDINE QUANTITÀ DITTA IMPORTO 


COMPLESSIVO


ESITO


4.b 6970425 1 ESAOTE SPA € 18.450,00 Accettato 


07/10/2022


4.b 6987704 ORDINE 


completamento


ESAOTE SPA € 5.750,00 Accettato 


20/10/2022


1.b 6947354 2 SAMSUNG 


ELECTRONICS 


ITALIA SPA


€ 49.490,00 Accettato 


07/10/2022


CONSIDERATO, 


- altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 20/03/2019, integrata con successiva Deliberazione 


n. 859 del 27/07/2022, è stato approvato il Regolamento recante la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi  


per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016”;


- che la UOC Acquisizione beni e servizi ha predisposto il Quadro Economico e che le somme indicate nello stesso 


rappresentano la quota massima presumibile della presente procedura;


- che le predette somme trovano stanziamento nei fondi PNRR (ordini relativi al sub lotto 4.a) e in quelli finanziati ex  


art.  20 L.67/88 (ordini  relativi  al sub lotti  4.b e 1.b) e le stesse verranno ripartite sui  rispettivi  esercizi  e conti  di  
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competenza all’atto del collaudo positivo comprendendo anche le somme incentivanti di cui all’art.113 del D. Lgs.  


50/2016;


RITENUTO


- pertanto, di aderire all’Accordo Quadro CONSIP – ECOTOMOGRAFI ed. 2 – LOTTO 4 Ecotomografi ginecologici 


(sub lotti 4.a e 4.b) e, per le UU.OO. Terapia del Dolore e Malattie Endocrine, Nutrizione Clinica e del Ricambio, al  


LOTTO 1 Ecotomografi multidisciplinari (sub lotto 1.b) per i seguenti importi derivanti dagli Ordinativi già emessi per  


l’approvvigionamento:


SUB LOTTO DESCRIZIONE DITTA QUANTITÀ IMPORTO 
COMPLESSIVO


4.a PNRR Ecotomografi 
ginecologici 


GE  Medical  Systems  Italia 
S.p.A.


1 € 32.300,00


4.a PNRR Ecotomografi 
ginecologici


CANON MEDICAL SYSTEMS 
SRL A SOCIO UNICO


1 € 41.086,32


4.b Ecotomografi 
ginecologici


GE  Medical  Systems  Italia 
S.p.A.


2 € 57.800,00


4.b Ecotomografi 
ginecologici 


CANON MEDICAL SYSTEMS 
SRL A SOCIO UNICO


1 € 41.086,32


4.b Ecotomografi 
ginecologici


ESAOTE SPA 1 € 24.200,00


1.b Ecotomografi 
multidisciplinari


SAMSUNG  ELECTRONICS 
ITALIA SPA


2 € 49.490,00


- di approvare tutti gli Ordinativi di Fornitura prontamente emessi dai Punti Ordinanti, sulla base delle configurazioni  


richieste  e  comunicate  con  note  AOM-29632  del  21/09/2022,  AOM-29864  del  23/09/2022  e  AOM-31033  del 


04/10/2022; 


- di dare atto che l’acquisto in questione viene finanziato con fondi PNRR (ordini relativi al sub lotto 4.a) e con i fondi  


del finanziamento ex art. 20 L.67/88 (ordini relativi al sub lotti 4.b e 1.b);


-  di nominare Responsabile del procedimento per la presente adesione la dr.ssa Angelica De Fazio, dipendente  


amministrativo della UOC Provveditorato-Economato dandone comunicazione all’ing. Sergio Casarella, Direttore della 


UOC Tecnico-Patrimonio e RUP del finanziamento ex art.20 L.67/88, e Direttore dell’esecuzione contrattuale l’ing.  


Monica Patrone, Collaboratore tecnico professionale Ingegnere biomedico della UOC Tecnico-Patrimonio;


-  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  alle  UU.OO.CC.  Economico-Finanziario;  Tecnico-Patrimonio-


Ingegneria Clinica, al DEC, alle UU.OO.CC. Ostetricia e Ginecologia, Fisiopatologia della riproduzione, alle UU.OO. 


Ginecologia Sociale e Preventiva, Terapia del Dolore e Malattie Endocrine, Nutrizione Clinica e del Ricambio, per 


l’adozione degli atti e adempimenti di competenza; 


Attestata 


la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le  


modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 


(GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il  


trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza 


del testo,  compreso degli  eventuali  allegati,  destinato alla diffusione per il  mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette 


prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;


Dichiarato 


- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/  


U.O. proponente,


- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai 


regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le 


finalità istituzionali dell’Ente
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Il Responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6  


bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.


PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 


Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato


 [DI ADERIRE all’Accordo Quadro CONSIP – ECOTOMOGRAFI ed. 2 – LOTTO 4 Ecotomografi ginecologici (sub lotti 


4.a e 4.b) e, per le UU.OO. Terapia del Dolore e Malattie endocrine, nutrizione clinica e del ricambio, al LOTTO 1  


Ecotomografi  multidisciplinari  (sub  lotto  1.b)  per  i  seguenti  importi  derivanti  dagli  Ordinativi  già  emessi  per  


l’approvvigionamento:


SUB LOTTO DESCRIZIONE DITTA QUANTITÀ IMPORTO 
COMPLESSIVO


4.a PNRR Ecotomografi 
ginecologici 


GE  Medical  Systems  Italia 
S.p.A.


1 € 32.300,00


4.a PNRR Ecotomografi 
ginecologici


CANON MEDICAL SYSTEMS 
SRL A SOCIO UNICO


1 € 41.086,32


4.b Ecotomografi 
ginecologici


GE  Medical  Systems  Italia 
S.p.A.


2 € 57.800,00


4.b Ecotomografi 
ginecologici 


CANON MEDICAL SYSTEMS 
SRL A SOCIO UNICO


1 € 41.086,32


4.b Ecotomografi 
ginecologici


ESAOTE SPA 1 € 24.200,00


1.b Ecotomografi 
multidisciplinari


SAMSUNG  ELECTRONICS 
ITALIA SPA


2 € 49.490,00


DI  APPROVARE  tutti  gli  Ordinativi  di  Fornitura  prontamente  emessi  dai  Punti  Ordinanti,  sulla  base  delle  


configurazioni  richieste e comunicate con note AOM-29632 del 21/09/2022, AOM-29864 del 23/09/2022 e AOM-


31033 del 04/10/2022; 


DI DARE ATTO che l’acquisto in questione viene finanziato con fondi PNRR (ordini relativi al sub lotto 4.a) e con i  


fondi del finanziamento ex art. 20 L.67/88 (ordini relativi al sub lotti 4.b e 1.b);


DI APPROVARE  il  Quadro economico allegato al presente provvedimento, prendendo atto che  le relative somme 


trovano stanziamento nei fondi PNRR (ordini relativi al sub lotto 4.a) e in quelli finanziati ex art. 20 L.67/88 (ordini  


relativi al sub lotto 4.b e 1.b), e le stesse verranno ripartite sui rispettivi esercizi e conti di competenza all’atto del 


collaudo positivo comprendendo anche le somme incentivanti di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016;


DI DARE ATTO  che con il  presente provvedimento viene assunto un impegno di  spesa complessivo pari  ad € 


302.288,08 IVA inclusa, così distinto:


€ 89.531,31  relativi all’adesione al sub lotto 4.a (PNRR)


€ 210.543,11 relativi all’adesione ai sub lotti 4.b e 1.b (finanziamento ex art. 20 L.67/88)


€ 2.213,66 relativi alle somme incentivanti ex art. 113 del D: Lgs. 50/2016 (di cui € 660,48 fondi PNRR e € 1.553,18  


art. 20 L.67/88);


DI NOMINARE  Responsabile del procedimento per la presente adesione la dr.ssa Angelica De Fazio, dipendente 


amministrativo della UOC Provveditorato-Economato dandone comunicazione all’ing. Sergio Casarella, Direttore della 


UOC Tecnico-Patrimonio e RUP del finanziamento ex art.20 L.67/88, e Direttore dell’esecuzione contrattuale l’ing.  


Monica Patrone, Collaboratore tecnico professionale Ingegnere biomedico della UOC Tecnico-Patrimonio;


DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle UU.OO.CC. Economico-Finanziario; Tecnico-Patrimonio-


Ingegneria Clinica, al DEC, alle UU.OO.CC. Ostetricia e Ginecologia, Fisiopatologia della riproduzione, alle UU.OO. 


Ginecologia Sociale e Preventiva, Terapia del Dolore e Malattie Endocrine, Nutrizione Clinica e del Ricambio, per 


l’adozione degli atti e adempimenti di competenza; 
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di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UO Proponente, oltre alle altre eventuali strutture interne a cura 
dell’UOC Affari Generali ed agli eventuali destinatari esterni a cura dell’U.O. Proponente UOC ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI


Allegati alla presente: 


 Quadro Economico Adesione lotto 4 e 1 (Nome File: Quadro_Economico_Adesione_lotto_4_e_1.pdf - Impronta: 
5eb3344dbf5f10953a5ad40446e2dfa93f0bad7d1cd41c91e0714fd515921498); 


 ORDINATIVO SUB LOTTO 1b (Nome File: ORDINATIVO_SUB_LOTTO_1b.pdf - Impronta: 
dbad57796f1bffe60c96cde3593f0e444f5d62c8cc35259a9ced13eb2b749fdc); 


 ORDINATIVI SUB LOTTO 4b (Nome File: ORDINATIVI_SUB_LOTTO_4b.pdf - Impronta: 
ea63a830190ba9e02c9859272c613fcc4f47619f10ca1eb5da5e2b32b41d0512); 


 ORDINATIVI SUB LOTTO 4a (Nome File: ORDINATIVI_SUB_LOTTO_4a.pdf - Impronta: 
0543afad7826279ca5b0b1a570180232fcbec598e42b0bda09d30ccba1cf2ab5); 


 ORDINATIVI SAMSUNG sub lotti 4a e 4b RIFIUTATI (Nome File: 
ORDINATIVI_SAMSUNG__sub_lotti_4a_e_4b_RIFIUTATI.pdf - Impronta: 
072b670ba4e5db04aa73bd4c9e0f2dd01e756450fb4ee925d4ad74e0e2d142cb); 


 Annotazioni_DS 31033 (Nome File: Annotazioni_DS_31033.pdf - Impronta: 
291c5c18a3be8627dc057b7b5bcadc0528b9616f7afa88d27ce6b3aeb357c090); 


 AOM 31033 del 04-10-2022 (Nome File: AOM_31033_del_04-10-2022.pdf - Impronta: 
850faccee3f2967848265bf68c12765a3012a47684baafe3396c87dc2d01ed19); 


 annotazioni DS 29864 (Nome File: annotazioni_DS_29864.pdf - Impronta: 
342be0ca8c7618c0c54269439993e975a6cf4c284ac3d5618381e2bddc8304ff); 


 AOM 29864 del 23-09-2022 (Nome File: AOM_29864_del_23-09-2022.pdf - Impronta: 
d3ff7120ad811b85fa8affd13285de15612db76e93af7391a507808a6afe31ab); 


 Annotazioni_ DS 29632 (Nome File: Annotazioni__DS_29632.pdf - Impronta: 
6d10f910a4fadca67e40b3c8a8984ba9c817301697c622d0521f99d0c7d0fe0b); 


 AOM 29632 DEL 21-09-2022 SIC (Nome File: AOM_29632_del_21-09.2022_SIC.pdf - Impronta: 
1dd59d876bd45c0c7b3f897470c5a148c8137fbf0c31bc76f6adf383f45d47bf); 


 ID 2349 Guida AQ Ecotomografi tutti Lotti (Nome File: ID_2349_Guida_AQ_Ecotomografi_tutti_Lotti.pdf - Impronta: 
e7873b81284cb90c4bc5acaed1835a5276050e6f2033e45c22513569fb2670b4);


IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Pagliuca Franca Sonia


IL DIRETTORE


UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - [ Vitale Genoveffa ]
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IL DIRETTORE GENERALE


Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 329 del 21/06/2022 ed 
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 04/08/2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Chiara 


Di Biase e dal Direttore Sanitario Dr. Rosario Lanzetta ha adottato la seguente Deliberazione


IN VIRTU' dei poteri conferitogli;


PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta da UOC ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente 
con la sottoscrizione della proposta.


Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;


VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE


C.U.P.: #


C.I.G.: +


IMPORTO TOTALE: 302288,08 €


ANNO:2022


 CONTO ECONOMICO:502_EL WBS_D.ART20_SCH52


 IMPORTO:210543,11 €


 


 ANNO:2022


 CONTO ECONOMICO:2020301300_EL WBS_D.ART20_SCH52


 IMPORTO:1553,18 €


 


 ANNO:2022


 CONTO ECONOMICO:502_EL_WBS_D.PNRR_M6_C2


 IMPORTO:89531,31 €


 


 ANNO:2022


 CONTO ECONOMICO:2020301300_EL WBS_D.PNRR_M6_C2


 IMPORTO:660,48 €


Motivazione/Annotazione


VISTO FAVOREVOLE


IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 


Andrea Tortora


VISTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:


 


Motivazione (in caso di parere non favorevole)


PARERE FAVOREVOLE


Chiara Di Biase   FIRMATO


PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:


 


Motivazione (in caso di parere non favorevole)


PARERE FAVOREVOLE


Rosario Lanzetta   FIRMATO


DELIBERA


Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:


 [DI ADERIRE all’Accordo Quadro CONSIP – ECOTOMOGRAFI ed. 2 – LOTTO 4 Ecotomografi ginecologici 


(sub lotti  4.a  e 4.b)  e,  per  le  UU.OO. Terapia  del  Dolore e  Malattie  endocrine,  nutrizione clinica e  del  


ricambio,  al  LOTTO 1 Ecotomografi  multidisciplinari  (sub lotto 1.b)  per  i  seguenti  importi  derivanti  dagli 


Ordinativi già emessi per l’approvvigionamento:


SUB LOTTO DESCRIZIONE DITTA QUANTITÀ IMPORTO 
COMPLESSIVO


4.a PNRR Ecotomografi 
ginecologici 


GE  Medical  Systems  Italia 
S.p.A.


1 € 32.300,00


4.a PNRR Ecotomografi 
ginecologici


CANON MEDICAL SYSTEMS 
SRL A SOCIO UNICO


1 € 41.086,32


4.b Ecotomografi 
ginecologici


GE  Medical  Systems  Italia 
S.p.A.


2 € 57.800,00


4.b Ecotomografi 
ginecologici 


CANON MEDICAL SYSTEMS 
SRL A SOCIO UNICO


1 € 41.086,32


4.b Ecotomografi 
ginecologici


ESAOTE SPA 1 € 24.200,00


1.b Ecotomografi 
multidisciplinari


SAMSUNG  ELECTRONICS 
ITALIA SPA


2 € 49.490,00


DI APPROVARE  tutti gli  Ordinativi di Fornitura prontamente emessi dai Punti Ordinanti, sulla base delle 


configurazioni richieste e comunicate con note AOM-29632 del 21/09/2022, AOM-29864 del 23/09/2022 e 


AOM-31033 del 04/10/2022; 


DI DARE ATTO che l’acquisto in questione viene finanziato con fondi PNRR (ordini relativi al sub lotto 4.a) e 


con i fondi del finanziamento ex art. 20 L.67/88 (ordini relativi al sub lotti 4.b e 1.b);
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DI APPROVARE il Quadro economico allegato al presente provvedimento, prendendo atto che  le relative 


somme trovano stanziamento nei fondi PNRR (ordini relativi al sub lotto 4.a) e in quelli finanziati ex art. 20  


L.67/88 (ordini relativi al sub lotto 4.b e 1.b), e le stesse verranno ripartite sui rispettivi esercizi e conti di  


competenza all’atto del collaudo positivo comprendendo anche le somme incentivanti di cui all’art.113 del D. 


Lgs. 50/2016;


DI DARE ATTO che con il presente provvedimento viene assunto un impegno di spesa complessivo pari ad 


€ 302.288,08 IVA inclusa, così distinto:


€ 89.531,31  relativi all’adesione al sub lotto 4.a (PNRR)


€ 210.543,11 relativi all’adesione ai sub lotti 4.b e 1.b (finanziamento ex art. 20 L.67/88)


€ 2.213,66 relativi alle somme incentivanti ex art. 113 del D: Lgs. 50/2016 (di cui € 660,48 fondi PNRR e €  


1.553,18 art. 20 L.67/88);


DI  NOMINARE  Responsabile  del  procedimento  per  la  presente  adesione  la  dr.ssa  Angelica  De Fazio, 


dipendente  amministrativo  della  UOC Provveditorato-Economato  dandone  comunicazione  all’ing.  Sergio 


Casarella, Direttore della UOC Tecnico-Patrimonio e RUP del finanziamento ex art.20 L.67/88, e Direttore 


dell’esecuzione contrattuale l’ing. Monica Patrone, Collaboratore tecnico professionale Ingegnere biomedico 


della UOC Tecnico-Patrimonio;


DI TRASMETTERE copia  del  presente provvedimento alle UU.OO.CC. Economico-Finanziario;  Tecnico-


Patrimonio-Ingegneria  Clinica,  al  DEC,  alle  UU.OO.CC.  Ostetricia  e  Ginecologia,  Fisiopatologia  della 


riproduzione,  alle  UU.OO.  Ginecologia  Sociale  e  Preventiva,  Terapia  del  Dolore  e  Malattie  Endocrine,  


Nutrizione Clinica e del Ricambio, per l’adozione degli atti e adempimenti di competenza; 
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Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente: 


 Non specificati


Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 


 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI; 


 COLLEGIO SINDACALE; 


 UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA; 


 UOC TECNICO PATRIMONIO; 


 UOSD MALATTIE ENDOCRINE NUTRIZIONE E DEL RICAMBIO; 


 UOSD TERAPIA DEL DOLORE; 


 UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA; 


 UOC FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE; 


 UOSD GINECOLOGIA SOCIALE;


Allegati alla presente: 


 Quadro Economico Adesione lotto 4 e 1 (Nome File: Quadro_Economico_Adesione_lotto_4_e_1.pdf - Impronta: 
5eb3344dbf5f10953a5ad40446e2dfa93f0bad7d1cd41c91e0714fd515921498); 


 ORDINATIVO SUB LOTTO 1b (Nome File: ORDINATIVO_SUB_LOTTO_1b.pdf - Impronta: 
dbad57796f1bffe60c96cde3593f0e444f5d62c8cc35259a9ced13eb2b749fdc); 


 ORDINATIVI SUB LOTTO 4b (Nome File: ORDINATIVI_SUB_LOTTO_4b.pdf - Impronta: 
ea63a830190ba9e02c9859272c613fcc4f47619f10ca1eb5da5e2b32b41d0512); 


 ORDINATIVI SUB LOTTO 4a (Nome File: ORDINATIVI_SUB_LOTTO_4a.pdf - Impronta: 
0543afad7826279ca5b0b1a570180232fcbec598e42b0bda09d30ccba1cf2ab5); 


 ORDINATIVI SAMSUNG sub lotti 4a e 4b RIFIUTATI (Nome File: 
ORDINATIVI_SAMSUNG__sub_lotti_4a_e_4b_RIFIUTATI.pdf - Impronta: 
072b670ba4e5db04aa73bd4c9e0f2dd01e756450fb4ee925d4ad74e0e2d142cb); 


 Annotazioni_DS 31033 (Nome File: Annotazioni_DS_31033.pdf - Impronta: 
291c5c18a3be8627dc057b7b5bcadc0528b9616f7afa88d27ce6b3aeb357c090); 


 AOM 31033 del 04-10-2022 (Nome File: AOM_31033_del_04-10-2022.pdf - Impronta: 
850faccee3f2967848265bf68c12765a3012a47684baafe3396c87dc2d01ed19); 


 annotazioni DS 29864 (Nome File: annotazioni_DS_29864.pdf - Impronta: 
342be0ca8c7618c0c54269439993e975a6cf4c284ac3d5618381e2bddc8304ff); 


 AOM 29864 del 23-09-2022 (Nome File: AOM_29864_del_23-09-2022.pdf - Impronta: 
d3ff7120ad811b85fa8affd13285de15612db76e93af7391a507808a6afe31ab); 


 Annotazioni_ DS 29632 (Nome File: Annotazioni__DS_29632.pdf - Impronta: 
6d10f910a4fadca67e40b3c8a8984ba9c817301697c622d0521f99d0c7d0fe0b); 


 AOM 29632 DEL 21-09-2022 SIC (Nome File: AOM_29632_del_21-09.2022_SIC.pdf - Impronta: 
1dd59d876bd45c0c7b3f897470c5a148c8137fbf0c31bc76f6adf383f45d47bf); 
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 ID 2349 Guida AQ Ecotomografi tutti Lotti (Nome File: ID_2349_Guida_AQ_Ecotomografi_tutti_Lotti.pdf - 
Impronta: e7873b81284cb90c4bc5acaed1835a5276050e6f2033e45c22513569fb2670b4);


DIRETTORE GENERALE


(Renato Pizzuti)
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				2022-11-11T15:21:02+0100

		Renato Pizzuti
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Delibera N.ro 1192  del 11/11/2022


Certificato di pubblicazione


Si certifica che la presente Delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda in data 11/11/2022 e vi rimarrà per 


15 giorni consecutivi 


Il Responsabile della Pubblicazione Delibere e Determine


Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 


 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI; 


 COLLEGIO SINDACALE; 


 UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA; 


 UOC TECNICO PATRIMONIO; 


 UOSD MALATTIE ENDOCRINE NUTRIZIONE E DEL RICAMBIO; 


 UOSD TERAPIA DEL DOLORE; 


 UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA; 


 UOC FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE; 


 UOSD GINECOLOGIA SOCIALE;


Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente: 


 Non specificati


Esecutività


Il presente atto diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo On-Line di questa A.O. ai sensi dell’art. 


35, Comma 6, L.R.C. n. 32/94   


Il Responsabile della Pubblicazione Delibere e Determine
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FIRMATO
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				2022-11-11T15:24:50+0100

		Daniela Tedeschi









