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PI115342-24 CENTRIFUGHE DA LABORATORIO AHSI SPA PI117470-24
-In riferimento a N.2 centrifuga refrigerata da banco 4x750, vengono richiesti adattatori per provette e microprovette (da 1,5 a 50 ml). Si chiede di 
confermare che possano andare bene adattatori per provette 1,5/2 ml, 5/7 ml (13x75-100 mm), 10/15 ml (16x100 mm), 15 ml coniche e 50 ml coniche 15/10/2024 11:32:16

Buongiorno, in riscontro al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:Trattandosi di 
manifestazione di interesse, finalizzata all'acquisto di centrifughe, si rappresenta che 
ogni O.E. può avanzare la propria migliore offerta che sarà opportunamente valutata. 
Come indicato nell'allegato A - Avviso di manifestazione- "non è obbligatorio 
presentare un’offerta globale ma ogni O.E. può proporre la propria migliore offerta 
per una singola tipologia di apparecchiatura"Cordiali Saluti 17/10/2024 12:42:21

PI115342-24 CENTRIFUGHE DA LABORATORIO AHSI SPA PI117469-24

-In riferimento a N.3 centrifuga refrigerata da banco 4x100, viene richiesto quanto segue:
Almeno 24 posti per provette di dimensioni 1,5ml, 2ml,
Adattatore per provette da 5ml,7ml;
Rotore minimo da 10 posti per provette da 10 ml;
Rotore minimo da 4 posti per provette da 50 ml;
si chiede di confermare che debbano essere offerti solo adattatori per provette 5/7 ml, nonostante la centrifuga permetta di alloggiare quanto sopra 
richiesto. 15/10/2024 11:31:55

Buongiorno, in riscontro al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:Trattandosi di 
manifestazione di interesse, finalizzata all'acquisto di centrifughe, si rappresenta che 
ogni O.E. può avanzare la propria migliore offerta che sarà opportunamente valutata. 
Come indicato nell'allegato A - Avviso di manifestazione- "non è obbligatorio 
presentare un’offerta globale ma ogni O.E. può proporre la propria migliore offerta 
per una singola tipologia di apparecchiatura"Cordiali Saluti 17/10/2024 12:42:09

PI115342-24 CENTRIFUGHE DA LABORATORIO AHSI SPA PI117414-24

In merito alla minicentrifuga non refrigerata (rif. N.2), si chiede conferma che sia accettabile offrire un modello che supporta fino a 24 provette da 
1,5/2 ml e che raggiunge una Forza Centrifuga Relativa (RCF) di 21.100 xg. Si precisa che la RCF, parametro fondamentale nella centrifugazione, misura 
la forza gravitazionale effettiva a cui è soggetto il campione, tenendo conto sia della velocità di rotazione che della distanza dal centro del rotore, a 
differenza degli RPM che indicano esclusivamente la velocità di rotazione del rotore senza rappresentare la forza "g" applicata al campione 15/10/2024 10:42:47

Buongiorno, in riscontro al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:Trattandosi di 
manifestazione di interesse, finalizzata all'acquisto di centrifughe, si rappresenta che 
ogni O.E. può avanzare la propria migliore offerta che sarà opportunamente valutata. 
Come indicato nell'allegato A - Avviso di manifestazione- "non è obbligatorio 
presentare un’offerta globale ma ogni O.E. può proporre la propria migliore offerta 
per una singola tipologia di apparecchiatura"Cordiali Saluti 17/10/2024 12:41:58

PI115342-24 CENTRIFUGHE DA LABORATORIO VWR INTERNATIONAL S.R.L. PI116890-24

Buongiorno, avremmo la necessità di sapere se la certificazione CE-IVD è richiesta per tutti gli strumenti oppure se solo per alcuni, in tal caso vi 
chiediamo di indicarceli.
Grazie 14/10/2024 11:49:04

Buongiorno, in riscontro al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:Trattandosi di 
manifestazione di interesse, finalizzata all'acquisto di centrifughe, si rappresenta che 
ogni O.E. può avanzare la propria migliore offerta che sarà opportunamente valutata. 
Come indicato nell'allegato A - Avviso di manifestazione- "non è obbligatorio 
presentare un’offerta globale ma ogni O.E. può proporre la propria migliore offerta 
per una singola tipologia di apparecchiatura"Cordiali Saluti 17/10/2024 12:41:37

Buongiorno, in riscontro al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:La consegna 
dovrà essere effettuate presso le UUOO coinvolte,  ulteriori info saranno indicate 

nell'ordinativo di fornitura.Cordiali Saluti
17/10/2024 12:41:48

Buongiorno, per potere quantificare il traporto presso l'utilizzatore necessitiamo che ci forniate le seguenti informazioni:

CHECK LIST PER TRASPORTI SPECIALI AL PIANO
CLIENTE/AZIENDA RICHIEDENTE…............................................…............................................................
INDIRIZZO DI CONSEGNA….........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………    

    
                                     ? CENTRO CITTA’                                   ?  PERIFERIA

REFERENTE PER LA CONSEGNA………………………………TEL…………………………CELL..………………………..

CODICE E MODELLO STRUMENTO …………………………………….QUANTITA’………………………….

 ? CONSEGNA AL PIANO TERRA SENZA GRADINI                  ? SI                               ? NO

   SE CI SONO GRADINI, SPECIFICARE IL NUMERO                           NR ………

   SE CI SONO OSTACOLI, SPECIFICARE QUALI (PORTE STRETTE E/O BASSE, CORRIDOI CON CURVE, RAMPE.) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
    

 ?  TRASPORTO AL PIANO CON ASCENSORE/MONTACARICHI AUTORIZZATO
     
 MISURE PORTA ASCENSORE E PROFONDITA’ DI CARICO  ( LxPxH ): cm...................................................
 
 PORTATA ASCENSORE  KG…………………………………………………………………………………………….
 

  ?  TRASPORTO AL PIANO SENZA ASCENSORE 
 
 PIANO:                                                                                                    ? I°      ? II°      ? III°     ? IV°     ? …… 
 
 LARGHEZZA SCALE: cm. ...................................................................................................................................
 
 MISURA PIANEROTTOLO: cm …………………………………………………………………………………………
 
 TIPO SCALA (BARRARE L’IMMAGINE QUI SOTTO)
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER MOVIMENTAZIONI INTERNE

 MISURE PASSAGGIO PORTE: (L x H): cm.   .....................................................................................................
 
 PORTATA SOLAIO Kg. ........................................................................................................................................

 NOTE E SEGNALAZIONI PARTICOLARI DA TRASMETTERE AL NOSTRO TRASPORTATORE:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

Grazie

PI115342-24 CENTRIFUGHE DA LABORATORIO VWR INTERNATIONAL S.R.L. PI117300-24 15/10/2024 09:24:04



PI115342-24 CENTRIFUGHE DA LABORATORIO BIOSIGMA S.P.A. PI116619-24

Buongiorno, 

chiediamo gentilmente la possibilità di offrire prodotti privi di marcatura CE.
Chiediamo inoltre la possibilità di accettare garanzia full risk 24 mesi anzichè 36 mesi.  

Cordiali saluti 11/10/2024 17:22:25

Buongiorno, in riscontro al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:Trattandosi di 
manifestazione di interesse, finalizzata all'acquisto di centrifughe, si rappresenta che 
ogni O.E. può avanzare la propria migliore offerta che sarà opportunamente valutata. 
Come indicato nell'allegato A - Avviso di manifestazione- "non è obbligatorio 
presentare un’offerta globale ma ogni O.E. può proporre la propria migliore offerta 
per una singola tipologia di apparecchiatura"Cordiali Saluti 17/10/2024 12:41:27


