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‘! SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AzZenpa OssepauEa (0 RIUEVO NAZONAE £ D AlTA SHECIALTA

Al Direttore Dipartimento Testa Collo
c.a. Dr. A. Rapana

e p.c. Al Direttore Generale
c.a. Dr. R. Pizzuti

Al Direttore Sanitario
c.a. Dr. R. Lanzetta

Al Direttore Amministrativo
c.a. Avv. C. Di Biase

Oggetto: PROCERUDA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 NEUROENDOSCOPIO
SPINALE E N. 1 NEUROENDOSCOPIO CRANICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

In riferimento all’oggetto, si condivide la documentazione tecnica relativa alla procedura di gara per la
fornitura e posa in opera di N. 1 neuroendoscopio spinale e N. 1 neuroendoscopio cranico da destinare alla
U.0.C DI NEUROCHIRURGIA, nell’lambito dei Finanziamenti di cui all’Art. 20 L.67/88 32 fase, relativo
all’intervento denominato “Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino: acquisto e sostituzione di
grandi attrezzature".

L'intervento & inserito nella Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture di beni e sevizi con
CUI F01948180649202300059.

L’occasione & gradita per porgere distinti saluti

Il Direttore
Ufficio Tecnico UOC Gestione Tecnico Patrimgniale
Ing. Antonio Mancaniello Ing. Sergio Cas

Pt /WL_J/\ ae]/ :

Allegati:
- Capitolato speciale
- Allegato A requisiti minimi
Allegato B Parametri a punteggio
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‘ " SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLNO

d AziENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D, Lgs. 50/2016.

CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO DI
NEUROENDOSCOPIO SPINALE E CRANICO DA
DESTINARE ALL’ U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL’

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
AVELLINO
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‘ / SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

d AZIENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera 'San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
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/ SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

d AzZIENDA OSPEDALERA DI RIUEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “‘San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera tramite procedura di acquisto din. 1 Neu-
roendoscopioda destinare al’'U.O. di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati, Contrada Amoretta, 83100 di Avellino.

2. Le prestazioni oggetto d’appalto sono finalizzate all'aggiornamento di apparecchiature critiche
da destinateall’UQ., nonché allacquisizione dei consumabili dedicati, pertanto la stazione
appaltante si propone di indire un’iniziativa finalizzata a soddisfare i fabbisogni per un
anno.

3. L'appalto ¢ suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto N. 1: N. 1 Neuroendoscopio per interventi cranici e N. 1 colonna videoendoscopica;

- Lotto N. 2: N. 1 Neuroendoscopio per interventi spinali

Art. 2 — Caratteristiche tecniche della fornitura

1. Le caratteristiche tecniche minime dei sistemi sono indicate nell’Allegato A. Tali caratteristiche sono da
intendersi vincolanti in termini di requisiti minimi dei sistemi; caratteristiche o prestazioni inferiori a quelle
minime comporteranno Pesclusione dell'offerta laddove alcune prestazioni o funzionalita fra quelle indicate fra
le caratteristiche minime dovessero essere di esclusiva pertinenza di un marchio di produzione, sono da
intendersi “o equivalenti”, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:

completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione
di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;

v sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a
paziente, operatori, ed alle stesse attrezzature.

3. 1l Fornitote si assume piena ed incondizionata responsabilita che tutti i beni forniti (loro componenti od
accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche applicabili al prodotto,
direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’'utilizzo che di essi fa I'utilizzatore.

2.1 Apparecchiatura (e relativi accessori non monouso)
La consegna dell’apparecchiatura, completa di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo
posizionamento, istallazione ivi compreso l'allacciamento alle fonti di alimentazioni (“pronto all’'uso”) presso il
reparto destinatario. Inoltre, 1'apparecchiatura consegnata deve essere nuova di fabbrica, di prima
installazione, di ultima generazione e “pronta all’uso”.
La consegna deve essere comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano, posa in opera “chiavi in mano”, asporto dell'imballaggio ('asporto dell'imballaggio
deve essere effettuato in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)
L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all'installazione e collaudo non
esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore
altresi tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile I'utilizzo
di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es.
passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo,
riguardanti imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l'imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento,
tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi
devono essere costituiti, se in carta o cartone, per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per
almeno il 60%. Si presume conforme I'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato,
fornita in conformita alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il
simbolo del ciclo di mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I”” (ad esempio
“plastica Seconda Vita” ed equivalenti), se del caso.
Tl Fornitore con la partecipazione alla gara si impegna a consegnate, in caso di aggiudicazione di:

»  apparecchiatura nuova di fabbrica ed aggiornata all'ultima release immessa in commercio all’atto

dell’ordinativo di fornitura del modello offerto;
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/ SAN GIUSEPPE MOSCATI = AVELLINO
d AzienDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA
Revione Campania — Azienda Ospedaliera 'San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D, Lgs. 50/2016.
«  tutte le chiavi hardware e software eventualmente previste dal sistema o sua parte per tutta la durata del

contratto se previsto, e comunque fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica.

Ast. 3 — Conformita della fornitura oggetto del presente capitolato a disposizioni legislative e norme
tecniche di settore

1. 1l sistema medicale e gli accessori ad esso dedicati dovranno essere realizzati in conformita a quanto previsto:
e Dal Regolamento UE 2017/745 in materia di Dispositivi Medici;
e Dalla Direttiva 93/42/CEE, dalla Direttiva 90/385/CEE e ss.mm.ii. quali la Direttiva 2007/47/CEE.
Gli operatori economici offerenti dovranno presentare dichiarazione di conformita alle Direttive e ai Regolamenti
citati.
2. Tl dispositivo medico oggetto della fornitura dovra essere conforme alle norme EN 60601-1 (CEI 62-5).

Art. 4 — Criteri di aggiudicazione dell’appalto

L’aggiudicazione avverra in base al criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa secondo i seguenti criteri
di valutazione:
Offerta tecnica per un totale massimo di 70 punti (ripartiti secondo i criteri riportati nella griglia riportata in
calce al presente Capitolato);
Offerta economica per un totale massimo di 30 punti.

Art. 5 — Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le varie UUOO. dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati di Avellino.

2. T’appaltatore deve garantire le seguenti attivita: logistica, posa in opera delle apparecchiature presso le varie
UU.OO. di destinazione, collaudo in contraddittorio con il personale utilizzatore e del Servizio di Ingegneria
Clinica, nonché provvedere all’espletamento per tutto il periodo contrattuale dell’esecuzione del piano di
manutenzione preventiva e straordinaria full risk come da indicazioni del fabbricante. Il fornitore dovra
provvedere all’espletamento di specifiche sessioni formative per il personale utilizzatore con rilascio di
certificazione. Al termine della posa in opera delle attrezzature, dovra essere cura del fornitore provvedere al
trasporto, scarico, raccolta differenziata e smaltimento degli imballi.

Art. 6 — Composizione dell’offerta e criteri di valutazione

L aggiudicazione avverra a favore dell’offerta economicamente pitl vantaggiosa, previa verifica det requisiti tecnici
minimi indicati in Allegato A.

6.1 Composizione dellofferta economica
I’offerta economica dovra indicare in cifre e lettere il valore unitario delle singole apparecchiature offerte.

Altresi, si richiede, offerta economica dettagliata, si dovra indicare in modo dettagliato, in cifre e lettere:

A. Prezzo unitario di tutti i sistemi monouso richiesti nell’Allegato A al Capitolato speciale con indicazione
del confezionamento e del numero di confezioni necessarie all’esecuzione di quanto previsto indicando CND e
codice di repertorio (prezzo puro senza essere caricato di costo apparecchiatura o manutenzione);

B. Valore unitario delle singole apparecchiature offerte;

C. Valore delle eventuali opere necessarie alla corretta installazione e uso delle apparecchiature (strutturali,
impiantistiche, ecc.)

D. Indicazione dei costi aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 ¢.10 del D. Lgs. n. 50/2016

E Listino prezzi con stessa percentuale di sconto applicata per i materiali richiesti in gara, al fine di poter

ordinare, qualora risultasse necessario, sistemi monouso differenti da quelli richiesti di minima.
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/ SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
d AziENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA
Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sara considerato valido quello
maggiormente vantaggioso per 'Azienda Ospedaliera.

6.2 Composizione dell’offerta tecnica
Lofferta tecnica dovra essere composta, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- Scheda tecnico/qualitativa descrittiva dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana;

- Dichiarazione attestante la fornitura di prodotti che abbiano una vita residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) di
quella nominale;

- Ogni informazione utile richiesta nel “questionario tecnico” allegato a questo CS;

- Relazione sulla manutenzione full risk da assicurare per il periodo di validita del contratto;

- Piano per la formazione del personale utilizzatore;

- Eventuale classificazione (CND, CIVAB, etc.);

- Offerta Economica senza prezzi (prodotti offerti, quantitativi, confezionamento, etc.);

- Dichiarazione che le apparecchiature ed i consumabili siano rispondenti alle normative giuridiche e tecniche
vigenti;
- Manuale d’'uso dei prodotti presentati.

Per ciascun prodotto ¢ fatto obbligo rispondere ai quesiti riportati alla voce “Questionario Tecnico”, ove
occorrera descrivere per ogni requisito di minima richiesto, la soluzione proposta.

Al fine di riscontrate la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e la
loro idoneita all'uso, per Pammissione in gara ogni ditta concorrente dovra presentate quanto N. 2 (due) pezi per
ogni tipologéa di presidio richiesto (ogni sublotto), nella confezione originale di vendita primaria e secondaria.

6.3 Criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La valutazione tecnica delle offerte sara affidata ad una apposita Commissione Giudicatrice.

La procedura di gara verra aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante 'applicazione del
metodo compensativo aggregatore, secondo la seguente ponderazione:

PUNTEGGIO TECNICO (PT) 70

PUNTEGGIO ECONOMICO (PE) 30

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

La migliore offerta sari determinata dal punteggio complessivo Pyyepitt alto, che sard ottenuto sommando il
“Punteggio Tecnico” definitivo PTyered il “Punteggio Economico” definitivo PEg, £

Ptot = PTaes + PEqges
Regola di arrotondamento: [ valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola: se il terzo
decimale ¢ maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale rimarri invariata

se il terzo decimale ¢ inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
Esempi: 0,455 verra arrotondato a 0,46; 0,453 verra arrotondato a 0,45.
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/ , SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AzIENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZICNALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

6.4 Valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio tecnico sara attribuito, secondo i criteri esposti di seguito nella tabella dell’Allegato B

Il punteggio dell’offerta tecnica ¢ attribuito sulla base dei ctiteri di valutazione elencati nella tabella n.1 con la
relativa ripartizione dei punteggi.

6.4.1 Criteri qualitativi

Ia Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione
al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

La Commissione quindi procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti
definitivi, riportando a 1 la media pit alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate.

La media dei coefficienti e i coefficienti definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola:
se il terzo decimale é maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale
rimarr invariata se il terzo decimale ¢ inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).

Esempt: la percentuale di 0,455 verra arrotondato a 0,46; la percentuale di 0,453 verra arrotondato a ,45.

Si precisa che nel caso in cui, relativamente a un singolo criterio, a tutte le offerte sia attribuito un coefficiente
provvisotio pari a 0,00 in fase di riparametrazione si attribuird un punteggio definitivo paria 0,00 a tutte le offerte.

6.4.2 Criteri quantitativi tabellari e quantitativi

Per i criteri cui & assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio ¢ assegnato, automaticamente e in valore
assoluto, cosi come indicato nel singolo criterio, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell’elemento
richiesto come indicato nella tabella 1.

Quanto ai criteri cui ¢ assegnato un punteggio quantitativo il metodo di calcolo dei coefficienti e dei relativi
punteggi é indicato nella tabella n.1

I coefficient saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola: se il terzo decimale ¢ maggiore od
uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale rimarra invariata se il terzo decimale e
inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).

Esempi: la percentuale di 0,455 verra arrotondato a 0,46; la percentuale di 0,453 verra arrotondato a 0,45.

Si precisa che nel caso in cui, relativamente a un singolo criterio, a tutte le offerte sia attribuito un coefficiente pari
a 0, si attribuira un punteggio definitivo pari a 0 a tutte le offerte.

La commissione, terminata ’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, procedera alla determinazione per
ciascuna offerta del punteggio tecnico complessivo secondo la seguente formula.

6.5 Metodo per il calcolo dei punteggi offerta tecnica

I punteggi conseguiti dalle offerte tecniche per ciascun lotto oggetto di gara (Ptec) risultanti dalla
sommatoria algebrica dei singoli punteggi assegnati per ciascun parametro di valutazione, saranno
riparametrati nel modo che segue, con arrotondamento al secondo decimale:

i) all’offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio piu alto verranno assegnati punti 80;
ii) alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:

PTdef = 70 X Ptec /Pmax

dove:

= PTdef ¢il punteggio tecnico definitivo post riparametrazione;

* Ptec ¢ il punteggio tecnico risultante dalla valutazione della Commissione giudicatrice;

» Pmax ¢ il punteggio tecnico pil alto assegnato dalla Commissione giudicatrice per il lotto og-
getto di valutazione.
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/ SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

d AZIENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Soglia tecnica minima

Le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio qualitativo complessivamente considerato relativo alla
fornitura pari ad almeno il 50% del massimo punteggio tecnico disponibile, saranno esclusi dalla gara. Ia soglia &
valutata prima della riparametrazione.

6.6 Determinazione del punteggio relativo al prezzo
Dopo la valutazione della qualita, si procedera all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in seduta
pubblica, attribuendo il punteggio massimo di punti 30 secondo la seguente formula:

min 30

Puntii =
i
Dove Pje Ppinsono rispettivamente il prezzo complessivo di fornitura relativo all’offerta del concorrente i-esimo
ed il prezzo complessivo di fornitura minimo tra quelli delle varie pattecipanti.

6.7 Pari offerte — Offerta contrastante

Nel caso in cui le offerte di due o piti concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo definitivo, ma
punteggi differenti per I'offerta economica e per 'offerta tecnica, sara collocato primo in graduatoria il concorrente
che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o piti concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo definitivo e gli stessi
punteggi parziali per I'offerta tecnica e per l'offerta economica, si procedera mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora vi sia contrasto tra prezzo unitario offerto e 'importo totale della fornitura afferente alle singole voci, fara
fede I'importo relativo ai prezzi unitari offerti.

6.8 Questionario Tecnico e attribuzione dei punteggi tecnici

I fatto obbligo fornire le risposte al questionario tecnico riportato nelle schede allegate (allegato A).

Le informazioni richieste nel questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine di formulazione dei
quesiti. 1’ Azienda utilizzera questi dati per la definizione del giudizio qualitativo. Quanto riportato nel questionario
dovra corrispondere esattamente alle schede o relazioni tecniche allegate. In caso di dat contrastanti avra
prevalenza il dato riportato nelle schede tecniche/dépliant ufficiali.

Art. 7 — Obblighi a carico delPappaltatore

1. L’appaltatore, nel’'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e
sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalt di forniture pubbliche, delle norme
che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

3. L’appaltatore dovra provvedere a:

- Fornire ed installare le apparecchiature offerte, incluse eventuali modifiche strutturali e degli impiant
funzionali all’installazione.

- Fornire un periodo di garanzia full risk di 60 mesi decorrente dal rilascio del verbale di collaudo di
accettazione, redatto in contraddittorio con il personale utilizzatore e il Servizio di Ingegneria Clinica. Tale
garanzia full risk dovri essere onnicomprensiva nulla escluso per parti di ricambio necessarie al corretto
funzionamento delle apparecchiature, manutenzione programmata come previsto dal produttore,
manutenzione correttiva, verifiche di sicurezza con periodicita almeno annuale e verifiche funzionali
periodiche.

- Garantire la formazione e I'addestramento del personale all’'uso delle apparecchiature fornite

4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivalgono, altresi, a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

5. In particolare, I'appaltatore & tenuto a garantire che tutte le apparecchiature oggetto della fornitura posseggano
i seguenti requisiti generali:
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Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

- Completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di
accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;

- Sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a operatori
e alle stesse attrezzature. Il fornitore si assume piena e incondizionata responsabilita che tutti 1 beni forniti
(loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche
applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodott ed all'utilizzo che di essi fa
Iutilizzatore.

6. Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria:

a. la consegna di tutti i materiali occorrent, franca di ogni spesa di imballaggio e trasporto;

b. tutte le spese occorrenti per la posa in opera completa;

c. irischi di trasporto derivanti dagli oneri di cui sopra;

d. i costi per il rispetto della normativa antinfortunistica in materia di sicurezza sul lavoro;

AzIENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

7.1 Consegna e installazione

La ditta aggiudicataria dovra effettuare la consegna a proprio tischio e con carico delle spese di qualsiasi natura,
concordando preventivamente la stessa con il Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliera (tel/ fax 0825-
203155), con il quale stabilire tempi ¢ modalita di installazione, di collaudo e della formazione al personale
utilizzatore mediante la fornitura di un cronoprogramma che dovra essere condiviso anche con la U.O. destinataria
dei dispositivi, avendo cura di indicarne eventuali requisiti particolari per la movimentazione e 'immagazzinamento
temporaneo. Le attivita di consegna delle Apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati dall’ Amministrazione, si
intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell’imballaggio.

La consegna di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione
delPordinativo

Per ogni Apparecchiatura dovra essere redatto un apposito “Verbale di consegna e installazione”, sottoscritto
da un incaricato dell’Amministrazione Contraente e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere
riportati: “il riferimento del contratto”, il numero progressivo di ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna ¢
installazione, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale di consegna.

Le Apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso in
lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformita richieste.

La stessa manualistica dovra essere fornita al’ Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.

7.2 Collaudo delle apparecchiature

Il collaudo dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni solari dal termine dellinstallazione, salvo

diverso accordo con I’Amministrazione Contraente, pena 'applicazione delle penali,

Fermo il termine che precede, I’Amministrazione concordera con congruo anticipo la data per il collaudo e

consistera, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- Verifica di corrispondenza tra quanto riportato nella offerta tecnica (ad esempio: marca, modello, ...) € quanto
installato;

- Accertamento della presenza di tutte le componenti del’Apparecchiatura, compresi software ed eventuali di-
Spositivi accessorl;

- Verifica della conformita tra i requisiti tecnici posseduti dalle Apparecchiature, con quelli dichiarati ed emersi
in sede di offerta;

- Verifica della conformita del’ Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di
legge;

- Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle
norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione del’ Amministrazione possono in alternativa
essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovra produrre in sede di collaudo la certificazione dell’azienda di produzione attestante la data di

fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformita attestanti la rispondenza

dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovra procurare gli
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/ , SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALERA DY RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
eventuali dispositivi/ attrezzature/ oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni
consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.
Le Apparecchiature sono da considerarsi collaudate con esito positivo quando tutti i componenti sono collaudati
con esito positivo. Delle suddette operazioni verra redatto apposito “Verbale di collaudo”, firmato
dall’ Amministrazione Contraente e controfirmato dal Fornitore.
In caso di collaudo positivo, le Apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e la data
del relativo verbale verra considerata quale “Data di accettazione delle apparecchiature’. 1l collaudo positivo non esoneta
comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma
vengano accertati in seguito. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio,
salvo diverso accordo con ’Amministrazione Contraente.
Tutd gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
Resta salvo il diritto del’Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di
risolvere in tutto o in parte il contratto relativamente alle Apparecchiature non accettate, fatto salvo 'ulteriore
danno. Nel caso in cui il collaudo non possa essere effettuato per cause dipendenti dal’Amministrazione, questa
ultima dovra comunicarlo al Fornitore e concordare una nuova data. Per consegne frazionate relative ad una stessa
fornitura ¢ ammesso il collaudo della fornitura consegnata.

7.3 Formazione degli operatori

Al fine di semplificare ¢ di rendere piti rapido I'apprendimento del funzionamento della nuova Apparecchiatura, il

Fornitore dovra procedere alla formazione del personale sanitario (tecnico e/o infermieristico e/o medico) in un

numero di ore indicato in offerta tecnica e nei tempi concordati con ’Amministrazione.

istruzione del personale sull'utilizzo delle Apparecchiature ¢ un’attivita di afflancamento volta a chiarire in via

esemplificativa e non esaustiva i seguentl punti:

- Uso dell’ Apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali moda-
lita di risparmio energetico;

- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti piu frequenti;

- Modaliti di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento,
assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di
atilizzo delle Apparecchiature e dei relativi dispositivi. Il personale, il cui numero ¢ definito dall’ Amministra-
zione, verra formato nella medesima seduta. La stessa istruzione del personale si protrarra per un predetermi-
nato numero di esami clinici delle Apparecchiature concordato tra I’Amministrazione ed il Fornitore;

= Eec.

Tale formazione, idonea a fornire la necessaria preparazione alluso corretto delle Apparecchiature nonché

l'insegnamento di tutte le misure volte a tutelare la sicurezza del paziente e del personale di servizio, dovra tenersi

presso la sede dell' Amministrazione e dovra essere svolta per tutto il periodo contrattuale qualora si ritenesse
necessario.

7.4 Aggiornamento tecnologico

Per tutta la durata del contratto, I’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 30
giorni dalla data di immissione in commercio, gli aggiornamenti software ed hardware e dei materiali di consumo
eventualmente disponibili sul mercato per la fornitura offerta a titolo gratuito. I Amministrazione si riserva il diritto
di richiedere tali aggiornamenti con oneri inclusi nell’appalto. In tal caso, il Fornitore entro i successivi 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione da parte del’Amministrazione, dovra consegnate ed istallare 'aggiornamento
e procedere alla formazione. Per quanto concerne i materiali di consumo, qualora fossero immessi in commercio
nuovi beni le cui caratteristiche siano equivalenti o superiori a quelli aggiudicate, il fornitore si impegna a
consegnare tali beni agli stessi patti e condizioni contrattuali dei prodotti aggiudicati che andranno a sostituire.
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/ SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

u AZIENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIGNALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
7.5 Assistenza tecnica e manutenzione

7.5.1 Modalita e condizioni di assistenza

Preso atto della necessita di garantire il buon funzionamento e la conservazione in efficienza delle apparecchiature
offerte, & richiesta la formulazione di un contratto di manutenzione full risk per 60 mesi (durata del contratto), che dovra
comprendere:

e  Manutenzione preventiva programmata;
e  Manutenzione correttiva su chiamata in numetro illimitato;
e  Fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature.

La Ditta concorrente dovra indicare dettagliatamente le modalita di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed
in particolare:

a. Il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto ¢ stato
individuato ed il momento nel quale si inizia I'intervento di manutenzione);

b. Il piano di manutenzione programmata, con il numero anauo di visite di manutenzione preventiva;

¢. La sede del centro di assistenza, con relativi recapiti;

Tutte le richieste di intervento perverranno al Fornitore da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, al quale
dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per i
tracciamento delle attivita e il relativo controllo del rispetto delle condizioni contrattuali.

Qualora il Fornitore di assistenza tecnica non coincida con Paggiudicatario della fornitura, il ptimo dovra
obbligatoriamente sottoscrivere il contratto per accettazione degli impegni di assistenza nel periodo indicato.

Al termine di ogni intervento, é fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT)
secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Ttalia e nella Comunita Europea.

Rapporto di intervento tecnico (RIT)

In base alla norma UNT 10147, il Rapporto di Lavoro ¢ la “descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e
delle condizioni in cui é trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante Pemissione di un
Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’'Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e
firmato dal Tecnico che effettua Iintervento e dal Responsabile della Tecnologia.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

11 Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

*  Identificazione anagrafica dell’Apparecchiatura:

«  N.inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)

*  Descrizione dell’apparecchiatura (marca, modello, numero di serie)

«  Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile

*  Ubicazione

. Data ed ora di inizio dell’intervento;

*  Tipologia d’intervento;

»  Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);

»  Periodicita dellintervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);

e Descrizione delllintervento con indicazione delle principali operazioni svolte;

«  Ore dilavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;

. Materiali di ricambio sostituiti;

*  Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;

e Data ed ora di fine intervento;

. Nominativo dei tecnici che hanno effettuato I'intervento;

e I riferimenti normativi applicabili;

»  Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento
dell’apparecchiatura tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, ’Amministrazione puo richiedere al
Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbticante. Detti
interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli gia previst in gara.
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/ SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

d AzIENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Personale all’uopo designato dall’Amministrazione potra effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le
prove che riterra opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la
veridicita dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attivita eseguita rispetto alle condizioni
contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalita e la
sicurezza dell’apparecchiatura.

1 Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell’apparecchiatura come
accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o pit componenti,
esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali intervent di manutenzione, il Fornitote provvedera a
sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

7.5.2 Manutenzione correttiva
La manutenzione cotrettiva (su chiamata) comprende la riparazione ¢/o la sostituzione di tutte le sue parti,
componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti
a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione cotrettiva consiste nell’accertamento della
presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione
delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalita, con verifica dellintegrita e delle prestazioni
del’Apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato  possa incidere sulle condizioni di sicurezza
dell’Apparecchiatura, dovra essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalita,
conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sara effettuata con le seguenti modalita:

- Numero intervent su chiamata/segnalazione illimitati, garantendo un tempo di intervento non superiore a 8
ore lavorative e un tempo di risoluzione del guasto non superiote a 24 ore lavorative, mettendo a disposizione
un’apparecchiatura sostitutiva se & necessario un intervento con tempo di risoluzione superiore a 8 ore lavora-
tive. I ammesso un tempo di fermo macchina di massimo 20 giorni all'interno di un (1) anno solare. Qualora
Pimpresa aggiudicataria non effettui la riparazione o sostituzione richiesta nei tempi stabiliti nel presente capi-
tolato, verranno addebitate le spese sostenute dalla stazione appaltante nel caso in cui questa abbia fatto eseguire
ad altri gli interventi necessart.

- ‘Tempi di rimessa in servizio dell’attrezzatura entro massimo 72 ore solari (escluso sabato, domenica e festivi)
dal ricevimento della chiamata di intervento incluso i casi dove sia necessario reperire i pezzi di ricambio.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti via telefono, via fax o via PEC mediante
una “Richiesta di intervento”, dall’Amministrazione al Fornitore.
Per ogni intervento dovra essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato
dell’ Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero di
contratto/ordine cui si riferisce PApparecchiatura per la quale ¢ stato richiesto lintervento, il numero di
installazione, il numero progressivo identificativo della richiesta di intervento, il numero dell'intervento, I'ora
ed il giorno di intervento, I'ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia sata
trattenuta dal Fornitore ed una copia dovra essere consegnata all’Amministrazione.
In caso di guasti che richiedono un tempo pet il riptistino funzionale superiore 3 (tre) giorni lavorativi, deve
essere fornita un’apparecchiatura muletto.
Inoltre, il Fornitore, dovra predisporte per ogni Apparecchiatura un Libro macchina nel quale dovranno essere
rintracciabili almeno le seguenti informazioni e documentazioni:
- Indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni contenute;
- Numero assegnato al contratto
- Prove di collaudo;
- Manuali tecnici (d'uso e di servizio);
- FElenco degli interventi di assistenza e manutenzione effettuati.
Dovra anche essere reso disponibile il numero di telefono di un tecnico reperibile per almeno 8 ore nella
fascia oraria tra le 8.00 e le 19.00 per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi.
L’appaltatore & tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’'offerta tecnica che
costituisce obbligo contrattuale.
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Azienpa OSPEDALERA DI RIIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

/ , SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

7.5.3 Manutenzione preventiva

L.a manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione
parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature
risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attivita preventive devono
svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione),
obbligator ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

Le date previste per gli interventi di verifica periodica devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della
periodicita di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per Pesecuzione degli
interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere
svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della
Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo Pautonoma otganizzazione del’Amministrazione
contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche, cliniche, aziendali.

Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli
funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.

Periodicita degli interventi di manutenzione | Margine temporale per la esecuzione delle
preventiva e vetifiche di sicurezza elettriche prove tispetto al calendario previsto

Mensile * 5 giorni

Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale * 15 giorni

Annuale e Biennale + 30 giorni

Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, ’Amministrazione dovri tener conto dei periodi nei quali
Pappatecchiatura non ¢é stata resa disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte del’ Amministrazione.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche
funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualita, nel numero e nei
termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme
per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione
preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potra includere: verifiche e controlli dei
patametri di funzionamento dell’apparecchiatura ¢ dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualita di
funzionamento.
L attivita di verifiche periodiche deve prevedere, con una cadenza almeno annuale, anche la misurazione del
consumo enetgetico effettivo delle apparecchiature in utilizzo routinario, con strumentazione e personale messa a
disposizione del Fornitore. I costi per tale attivita sono inclusi nel prezzo aggiudicato.
Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo, 'Aggiudicatario dovra proporre e trasmettere il primo
Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con I’ Amministrazione.
Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

e Datain cui & previsto I'intervento e relativa periodicita;

e Tempo di inutilizzo dell’apparecchiatura necessatio per effettuare I'attivita di verifica;

e Dettaglio delle attivita previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).
I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto
dell’anno precedente rispetto all'anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte
dell' Amministrazione.

7.5.4 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura

Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che puo
sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle
condizioni stabilite™.
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/ , SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AzIENDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

1l Fornitore si impegna a garantire la disponibilita dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di
ultimazione delle operazioni di collaudo con esito positivo.
Il materiale soggetto ad usura ¢ un “materiale la cui vita media ¢ significativamente diversa dalla vita media
dell’apparecchio, potendo vatiare in funzione dell'utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalita”
(definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al
malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).
1l Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il
continuo, cotretto e sicuro funzionamento dell’apparecchiatura oggetto dell’appalto.
I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE
applicabili. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di
componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e ricompresi nel
servizio di assistenga tecnica “full-risk”.
It consentito Putilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalent agli originali esclusivamente per cause
di forza maggiore:

e fallimento del Fabbricante della apparecchiatura e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio,

materiale o accessorio;
e apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisce pit la disponibilita delle parti di
ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.

In caso di non reperibilita dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al
Responsabile della Manutenzione I'impossibilita di procedere al ripristino delle funzionalita della apparecchiatura.
Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attivita
connesse con il presente appalto.
Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il
Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attivita previste
dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti
di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con
preparati a tossicita nulla o la pit bassa possibile.

Art. 8 — Durata e importo del contratto

I Il contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Opve sussistano oggettive ragioni d’'urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, la stazione appaltante ha facolta di ordinare all'aggiudicataria 'avvio del contratto in via anticipata
rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.

L’importo a base d’asta per la fornitura compresa nell’ambito del lotto N. 1 ¢ di € 165.000,00 + IVA ¢ da intendersi
comprensivo di fornitura ed installazione, manutenzione full risk delle apparecchiature oggetto del lotto in
questione ed ogni materiale di consumo necessario al corretto impiego dei sistemi offerti.

L’importo a base d’asta per la fornitura compresa nell’ambito del lotto N. 2 ¢ di € 40.000,00 + IVA ¢ da intendersi
comprensivo di fornitura ed installazione, manutenzione full risk delle apparecchiature oggetto del lotto in
questione ed ogni materiale di consumo necessario al corretto impiego dei sistemi offerti.

L’importo a base d’asta complessivo di tutti i lotti & di € 205.000,00 + IVA ¢ da intendersi comprensivo di fornitura
ed installazione, manutenzione full risk delle apparecchiature oggetto del presente Capitolato ed ogni materiale di
consumo necessario al corretto impiego dei sistemi offerti.

Art. 9 — Variante contrattuale durante il periodo di validita
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica 'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AzieNDA OSPEDALERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino
Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 — Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante allappaltatore secondo quanto
previsto dal Regolamento Aziendale, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al pagamento
diretto del subappaltatore.

[ pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione, al fine di accertare la regolare
esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
I’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a
cui si riferisce ed é condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte
dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
documentazione fiscale.

Nella fattura, cosi come indicato nei documenti di trasporto), dovra essere riportato: il numero e la data del
provvedimento di aggiudicazione, il relativo CIG oltre che Pordinativo di fornitura.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia
prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto

successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo.

Art. 11— Penali

1 Fornitore & obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal presente Capitolato
speciale ¢ pit in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
In caso di inadempienza, ’Amministrazione applichera le penalita di cui al presente paragrafo anche
cumulativamente, salvo causa forza maggiore.

relativi accessori

giorno di ritardo rispetto a
quanto previsto in gara

rispetto a quanto previsto in
gara

DESCRIZIONE - RENCL :
RISOLUZIONE DEL
ATTIVITA? Al f
| 1* SOGLIA 2 I SOGLIA CONTRATTO
fino al 5° giorno di ritardo sara | dal 6° al 30° giorno di ritardo | Oltre il 30° giorno di ritardo

Consegna, applicato lo 0,5 sara applicato I'1 (uno) per nella consegna rispetto a
istallazione (zerovirgolacinque) per mille | mille del Valore dell’appalto | quanto previsto in gara,
apparecchiatura e | del Valore dell’appalto per ogni | per ogni giorno di ritardo I’Amministrazione

contraente procedera alla
risoluzione contrattuale

Collaudo
apparecchiatura e
relativi accessori

fino al 5° giorno di ritardo sara
applicato lo 0,5
(zerovirgolacinque) per mille
del Valore dell’appalto per ogni
giorno di ritardo rispetto a
quanto previsto in gara

dal 6° al 10° giorno di ritardo
sara applicato I’l (uno) per
mille del Valore dell’appalto
per ogni giorno di ritardo
rispetto a quanto previsto in
gara

Oltre il 11° giorno di ritardo
rispetto a quanto previsto in
gara, ’Amministrazione
contraente procedera alla
risoluzione contrattuale

Formazione

fino al 5° giorno di ritardo sara
applicato lo 0,5
(zerovirgolacinque) per mille
del Valore dell’appalto per ogni
giorno di ritardo rispetto a
quanto previsto in gara

dal 6° giorno di ritardo sara
applicato I'l (uno) per mille
del Valore dell’appalto per
ogni giorno di ritardo rispetto
a quanto previsto in gara
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SAN GIUSEPPE MOSCATI

- AVELLINO

AZENDA OSPEDALERA

@

DI RILEVO NAZICNALE E DI ALTA SPECIALTA

Regione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Aggiornamento
tecnologico

fino al 10° giorno di ritardo
sara applicato lo 0,5
(zerovirgolacinque) per mille
del Valore dell’appalto per ogni
giorno di ritardo rispetto a
quanto previsto sia in termini
di mancata comunicazione sia
in termini di mancato/parziale
aggiornamento

dal 11° giorno di ritardo sara
applicato I'l (uno) per mille
del Valore dell’appalto per
ogni giorno di ritardo rispetto
a quanto previsto sia in
termini di mancata
comunicazione sia in termini
di mancato/parziale
aggiornamento

Servizio di garanzia,

assistenza tecnica e
manutenzione Full-
risk (Art. 7 del
Capitolato) escluso
fornitura muletto

fino al 2° giorno di ritardo sara
applicato lo 0,5
(zerovirgolacinque) per mille
del Valore dell’appalto per ogni
giorno di ritardo rispetto a
quanto previsto in gara

dal 3° giorno di ritardo sara
applicato I'1 (uno) per mille
del Valore dell’appalto per
ogni giorno di ritardo rispetto
a quanto previsto in gara

Consegna ! .
apparecchiatura | dal 1° giorno fino al 3% i oy, 4y 30 g riardo sard
muletto (Art. 7 del ntardq saril i phca)to 103;31 applicato I'l (uno) per mille
Cabitolito (zerovirgolacinque) per mille ¥
5 ) del Valore dell’appalto per ogni | del \'fallorc de]]. aPpaJto PEE
giorno di ritardo rispetto a [Sgitglatanidl sisidn oo
quanto peevisto i gata |4 quanto previsto in gara
fino al 5° giorno di ritardo sara ' dal 6° al 30° giorno di ritardo | Oltre il 30° giorno di ritardo
Conseons:dei applicato lo 0,5 sara applicato I'l (uno) per nella consegna rispetto a
materiflril di (zerovirgolacinque) per mille  mille del Valore dell’appalto | quanto previsto in gara,
. del Valore dell’appalto per ogni | per ogni giorno di ritardo I’Amministrazione

giorno di ritardo rispetto a
quanto previsto in gara

rispetto a quanto previsto in
gara

contraente procedera alla
risoluzione contrattuale

Ulteriori penalita
non previste sopra

fino al 10° giorno di ritardo
sara applicato lo 0,1
(zerovirgolauno) per mille del
Valore dell’appalto per ogni
giorno di ritardo tispetto a
quanto previsto in

aggiudicazione

dal 11° giorno di ritardo sara
applicato lo 0,5
(zerovirgolacinque) per mille
del Valore dell’appalto per
ogni giorno di ritardo rispetto

|a quanto previsto in

| aggiudicazione

L'Amministrazione
procedera alla risoluzione
contrattuale, qualora le
penali applicate al Fornitore,
anche in periodi diversi
complessivamente
considerate, dovesseto
raggiungere il 10% del
valore economico
dell'appalto

N.B. Sari considerato ritardo nella fornitura anche una difformita per quantita e qualita dei beni ordinati rispetto

al consegnato
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AZIENDA OSFEDALERA DI RILEVO NAZIGNALE E DI ALTA SPECIALITA

"’, SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

Revione Campania — Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
Art. 12 — Intervenuta disponibilita di convenzioni SORESA o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la
disponibilita di nuove convenzioni stipulate da SORESA o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, che rechino condizioni piti vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui
questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

11 recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non
inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora

da eseguire.

o

Direttore Dipartimento Testa-Collo
Dr. A. Rapand

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonio Mancaniello
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ALLEGATO A

Scheda tecnica

Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE
e

U.O. di Neurochirurgia
Lotto N. 1 - N. 1 Neuroendoscopio per interventi cranici e N. 1 colonna videoendoscopica

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N. 1 Neuroendoscopio cranico

Endoscopio compatibile con il maggior numero di neuronavigatori e microscopi operatori presenti sul mercato.
Endoscopio rigido e autoclavabile di diametro esterno pari a circa 6 mm.
Lunghezza complessiva circa 18 cm e canale operativo di circa 13 cm.
Dotato di due canali di lavoro coassiali, di cui uno principale dal diametro di circa 1,5 mm.
Dotato di sistema ottico tipo grandangolare di grande luminosita.
Dotato di ingresso per l'introduzione degli strumenti.
Capacita di aspirazione e irrigazione.
Capacita di trasmissione luminosita mediante fibre ottiche integrate nell’endoscopio.
Endoscopio accoppiabile ad una camicia avente diametro esterno non superiore a 7 mm in cui I'endoscopio pud
ruota-re.
. Dotato di camicia graduata al fine di poter controllare la profondita di inserimento ed avente le seguenti
caratteristiche:
10.] Dotata di idoneo mandrino a punta smussa per I'introduzione atraumatica;
10.2 Essere utilizzabile anche con braccio autostatico per le procedure piu lunghe.
11. Dotato di differenti angoli di visualizzazione (0°, 6°, 30°, ...).
12. In grado di consentire I'esecuzione di procedure di chirurgia endoscopica pura ed “endoscopio assistita”.
13. Dotazione di braccio pneumatico da fissare al letto.
14. Dotazione di elettrodi per coagulazione;
15. Dotazione dei seguenti ferri chirurgici:
15.1 Pinza da biopsia di diametro adeguato, lunghezza massima pari a circa 30 cm, con attacco di irrigazioneper
pulizia.
152 Pinza da o girevole, con entrambe le branche mobili, con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari
acirca 30 cm, con attacco irrigazione per pulizia.
153 Forbici a punta girevoli con una sola branca mobile, con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari a cir-
ca 30 cm, con attacco di irrigazione per pulizia.
154 Pinza per ventricolostomia girevole, tipo Decg, con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari a circa 30
cm, con attacco irrigazione luer-lock per pulizia.
15.5 Pinza da presa girevole con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari a circa 30 cm, con attacco irriga-
zione luer-Ick per pulizia.
15.6 Pinza per ventricolostomia flessibile tipo Decq, con diametro pari a circa 1 mm, lunghezza massima pari a circa 30
cm.
15.7 Pinza da fresa flessibile con diametro pari a circa 1 mm, lunghezza massima pari a circa 30 cm.
15.8 Elettrodo per coagulazione bipolare con diametro pari a circa 1,7 mm, lunghezza massima pari a circa 30 cm.
16. Deve essere compreso nella fornitura il materiale d'uso necessario all'esecuzione di n. 50 procedure/anno.
17. Completo di tutti gli accessori necessari per il completo funzionamento del sistema.

YO 90 S L b LTRD! i
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N. 1 colonna videoendoscopica

1. Composta da:
1.1 N. 1 videoprocessore digitale top di gamma ad alta definizione.
2 N. 1 testina telecamera.
.3 N. 1 fonte luminosa.
4 N. 1 monitor televisivo per bioimmagini ad alta definizione.
.5 N. 1 modulo archiviazione immagini e stampante medicale.
1.6 N. 1 carrello per videochirurgia adatto all'alloggiamento della configurazione del sistema proposta.
2. Compatibile con il neuroendoscopio cranico offerto.

1
1
1
1
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Caratteristiche del videoprocessore digitale

3. N.1videoprocessore digitale top di gamma ad alta definizione.

4. Ingrado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080) o tecnologia superiore.

5. Zoom elettronico.

6. Possibilita di acquisire immagini di vari formati digitali.

7. Possibilita di visualizzare due immagini real time contemporaneamente.

8. Dotato di bilanciamento/regolazione del bianco.

9. Dotato di fermo immagine digitale.

10. Regolazione dei livelli di contrasto dell'immagine.

11. Regolazione dei livelli di colore.

12. Controllo (ad esempio tramite pulsanti) dell’acquisizione video sulla strumentazione endoscopica.

13. Possibilita di elaborazioni elettroniche delle immagini che enfatizzano dettagli morfologici e strutturali dei tratti in os-
servazione.

14. Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione quali ad esempio: S video, Y/C, RGB, DVI, Ethernet, SDI.

15. Risoluzione non inferiore a 1000 linee orizzontali.

16. Archiviazione di immagini su supporto digitale a stato solido come dispositivi USB o memory card o Hard Disk.

17. In grado di collegarsi a tutti i sistemi di registrazione, stampa, memorizzazione digitale immagini e computer.

18. In grado di riconoscere automaticamente |'endoscopio collegato.

19. Possibilita di inserimento delle informazioni tramite tastiera e/o touch screen, ecc.

20. Sistema di analisi cromatica adatto all’individuazione delle diverse caratteristiche strutturali della tessuto in esame.

Caratteristiche della fonte luminosa

21. Fonte separata o integrata con il videoprocessore.

22. Ad alta intensita luminosa (potenza equivalente a quella di una lampada Xenon da 300 W).

23. llluminazione regolabile, in modalita manuale o automatica.

24. Sistema di misura del ciclo vitale della lampada (esempio un indicatore) che non dovra essere inferiore a 500 ore.

25. In caso di fonte di luce separata dal videoprocessore, possibilita di regolazione dell’intensita con il videoprocessore,
tramite collegamento tra le due unita.

Caratteristiche del monitor televisivo per bioimmagini ad alta definizione

26. Monitor medicale LCD ad alta definizione (1920*1080p/i) non inferiore a 24”.

27. Schermo antiriflesso.

28. Risoluzione minima 1000 linee.

29. Ingressi video analogici e digitali.

30. Adatto ad acquisire e riprodurre segnali da videoprocessore ad alta definizione o tecnologia superiore.
31. Dotato di sistema di regolazione della luminosita e dei parametri di visualizzazione.

Caratteristiche della testina telecamera

32. Testa di telecamera almeno 3 CCD.

33. Risoluzione di 1920x1080 a scansione progressiva (Standard 1080p50) o tecnologia equivalente o superiore CMOS.

34. Possibilita di acquisire immagini direttamente dalla testina.

35. Possibilita di interscambio dei sistemi ottici sulla stessa testina.

36. Tasti multifunzione programmabili dall’operatore sulla testina, per il controllo remoto da campo sterile delle funzioni
della telecamera ed eventuali funzioni di comando.

37. Rivestimento della telecamera ad elevata dispersione termica.

38. Autoclavabile, in offerta tecnica dovranno essere specificati i metodi di sterilizzazione.

39. Peso non superiore a 220 g.

40. Compatibile con una vasta gamma di neuroendoscopi.
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Dotato di zoom.Caratteristiche del modulo archiviazione immagini e stampante medicale

42. Sistema di archiviazione delle immagini con server di archiviazione centralizzato interfacciabile con DICOM.

43. Modulo (anche integrato nel videoprocessore) in grado di acquisire e archiviare filmati e immagini endoscopiche su
varisupporti (hard disk esterno, DVD, ecc.) dotato di memoria interna di grande capacita.

44. Riproduttore video digitale di tipo medicale a colori con stampa su carta fotografica formato A6.

Caratteristiche del carrello per videochirurgia

45. Adatto all’alloggiamento della configurazione del sistema proposta.

46. Adatto alle apparecchiature elettromedicali e non elettromedicali per la videochirurgia.

47. Munito di n. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui 2 con freno.

48. Dotato di stativo per il supporto di strumenti oggetto della presente procedura.

49. Ripiani con canalette esterne per il passaggio dei cavi o analogo sistema per alloggiamento degli stessi.

50. Maniglia di presa e manovra solida ed ergonomica.

51. Trasformatore di isolamento con un numero di prese di servizio sufficiente per I'alimentazione di tutte le
apparecchia-ture alloggiate sul carrello.

52. Morsetti equipotenziali.

53. Alloggiamento del monitor LCD anche su un braccio articolato.

Si richiede I'esecuzione di prova pratica, pena esclusione, da concordare con il Servizio Ingegneria Clinica.

(2) Questionario tecnico

Descrivere dettagliatamente la rispondenza puntuale della soluzione proposta ai requisiti sopraindicati

)

3)

4)

1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno
I'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. | valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in ter mini
indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potra considerare ammissibili, a sua discrezione, va-lori
marginalmente diversi da quelli richiesti.

Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterra di includere a completa-
mento dell’offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L’ Azienda si riserva di utilizzare queste in-
formazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione
equivalente.

La configurazione offerta dovra essere dettagliata con I’indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costi-
tuenti il bene/sistema.

Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, pun-
tualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovra essere facilmente ri-

scontrabile nell’ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento
corrispondente.
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE |

e e

U.0. di Neurochirurgia
Lotto 2 — N. 1 Neuroendoscopio per interventi spinali

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

|. Endoscopio compatibile con il maggior numero di neuronavigatori, microscopi operatori e colonne endoscopiche

presenti sul mercato.

Endoscopio rigido e autoclavabile.

Capacita di trasmissione luminosita mediante fibre ottiche integrate nell’endoscopio.

Diametro esterno pari a circa 6,5 mm.

Dotato di doppio canale di irrigazione/aspirazione coassiale del diametro di circa 1,5 mm.

Dotato di sistema ottico tipo grandangolare di grande luminosita.

Caratterizzato da angolo di visuale a 30°.

Dotato di canale operativo di lunghezza pari a circa 17 cm.

Dotato di canale di lavoro principale di diametro pari a circa 3,5 mm.

0. Endoscopio accoppiabile ad una camicia avente diametro esterno non superiore a 7 mm circa in cui I'endoscopio

puoruotare.

11. Dotato di camicia graduata al fine di poter controllare la profondita di inserimento ed avente le seguenti
caratteristiche:
11.1 Fornita di idoneo mandrino a punta smussa per I'introduzione atraumatica;
112 Essere utilizzabile anche con braccio autostitico per le procedure piu lunghe.

12. Completo di tutti gli accessori necessari per il completo funzionamento del sistema.

13. Deve essere compreso nella fornitura il materiale d'uso necessario all'esecuzione di n. 50 procedure/anno.

14. Dotazione di kit di pinze ossivore tipo Kerrison per osso, di calibro pari a circa 3,5 mm, dotate di morso angolato a 40°
e 90° da utilizzare attraverso il canale endoscopico.

15. Compatibile con il maggior numero di ottiche presenti sul mercato.

=L N W

Si richiede 'esecuzione di prova pratica, pena esclusione, da concordare con il Servizio Ingegneria Clinica.
(2) Questionario tecnico
Descrivere dettagliatamente la rispondenza puntuale della soluzione proposta ai requisiti sopraindicati

_—— e e e e ., e e s e e e
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1. Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno
I’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in
ter- mini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potra considerare ammissibili, a sua
discrezione, va-lori marginalmente diversi da quelli richiesti.

2. Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterra di includere a completa-
mento dell’offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L’ Azienda si riserva di utilizzare queste
in- formazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della
configurazione equivalente.

3. La configurazione offerta dovra essere dettagliata con I’indicazione puntuale di ogni codice del Produttore
costi-tuenti il bene/sistema.

4. Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica,
pun- tualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovra essere
facilmente ri- scontrabile nell’ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o

del documento corrispondente.
_—#__f___ﬂ__r—_a__—ﬁ*—_—ﬁ_l____—_._—————_———___mﬁ__ —_—

Direttore Dipartimento Testa-Collo
Dr. Armands Rapana

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonio Mancaniello
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" SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
d AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, Al
SENSI DELL’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA
DI N.1 NEUROENDOSCOPIO CRANICO DA DESTINARE ALLA U.0.C. NEUROCHIRURGIA
DELL’AORN MOSCATI

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

L’anno duemila ventiquattro addi 06 del mese di agosto alle ore 10:00, presso i locali della U.O.C,
Tecnico Patrimonio, sono presenti i componenti del Seggio di Gara:

Ing. Sergio Casarella — Direttore presso la U.O.C. Tecnico Patrimonio

Dott. Armando Rapana — Direttore presso la U.O.C. Neurochirurgia

Ing. Riccardo Fiore — Dirigente Ingegnere Biomedico presso la U.O.C.
Tecnico Patrimonio

PREMESSO

- che, questa Amministrazione in seguito all’espletamento della consultazione preliminare di mercato
(Registro di sistema n°PI039053-24) ha avviato sulla piattaforma e-procurement SIAPS fornita da
So.Re.Sa. in data 10/07/2024 (Registrazione di sistema n. P1084657-24) la Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e), D. Lgs 36/2023 finalizzata alla
fornitura di n.1 Neuroendoscopio Cranio da destinare alla U.O.C. Neurochirurgia dell’Azienda
Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;

- che la procedura di che trattasi & stata pubblicata sulla piattaforma e-procurement SIAPS fornita da
So.Re.Sa., fissando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 25/07/2024 ore 12:00;

- che, risultano pervenute le seguenti offerte come si evince dalla piattaforma:

06117251212 P1090519-24 24/07/2024 13:03:1

- che si ¢ provveduto all’apertura della busta amministrativa e tecnica sulla piattaforma SIAPS, mediante
I"accesso dal profilo del Presidente di Seggio.

- che il seggio ha quindi provveduto a verificare la presenza dei documenti richiesti, e dalla verifica
effettuata, la documentazione risulta presente.

- che all’esito di dette verifiche, la Ditta ¢ AMMESSA al prosieguo della procedura.

TANTO PREMESSO

11 Seggio di Gara, relativamente alla verifica della sussistenza delle caratteristiche richieste in fase
capitolare, evidenzia quanto segue:

- La telecamera offerta codice PV485, seppur di peso leggermente superiore a quanto richiesto, risulta
confacente alle esigenze cliniche;

- I prodotti offerti: Forbici a punta aguzza cod. FF385R e Forbici a punte aguzze flessibili cod. FF373,
seppur differenti da quanto richiesto, soddisfano le esigenze cliniche.

L’offerta presentata dalla ditta Ac.ta. S.r.l. risulta, quindi, conforme alle caratteristiche tecniche richieste
e confacente con le esigenze cliniche delle U.O.C. Neurochirurgia.

Ultimati i lavori previsti per la seduta, gli atti restano affidati alla U.O.C. Tecnico Patrimonio.

Del che € verbale. .
| .
Letto, confermato e dottoscritto.

I COMPONENTI IL  PRESIDENTE

—Sergio Casq







ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera N.ro 806 del 20/09/2024

Certificato di pubblicazione

Si certifica che la presente Delibera viene pubblicata all’ Albo Pretorio on line dell’Azienda in data 20/09/2024 e vi rimarra per

15 giorni consecutivi

11 Responsabile della Pubblicazione Delibere e Determine

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC NEUROCHIRURGIA;

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;
COLLEGIO SINDACALE;

UOC TECNICO PATRIMONIO;

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Non specificati

Esecutivita

11 presente atto diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo On-Line.

Il Responsabile della Pubblicazione Delibere e Determine

FIRMATO

Firmato da Lello Fuoco

Data: 20/09/2024 15:08:33 CEST
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AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

"’, SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

DELL’AORN MOSCATI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELL’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
CRANICO DA DESTINARE

U.0.C. NEUROCHIRURGIA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1,
LETT. E), D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO CRANICO DA DESTINARE
ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELL’AORN MOSCATI

ALLEGATO A6 — DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

Il/1a sottoscritto/a (per i soggetti che partecipano in forma singola e per i soggetti che partecipano in forma associata se gia costituiti, per i Consorzi di

cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e per le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettivita giuridica)

IMPRESA
NoMmE COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA CoDICE FISCALE CARICA
(RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA)
AMMINISTRATORE

SALVATORE ACCARDO 03.11.62 TORRE DEL GRECO CCRSVT62S03L259K UNICO AC.TA. SRL06117251212
Ovvero (per gli altri soggetti)
| sottoscritti:

NoMmE COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA CoDICE FISCALE CARICA IMPRESA

(RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA)

Propone la seguente offerta:

Valore complessivo offerto, IVA esclusa, per il periodo di dodici (24) mesi:

e €148.188,83

ALLEGATO A6 ALLA LETTERA DI INVITO
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO

CRANICO NEUROCHIRURGIA

DA  DESTINARE

DELL’AORN MOSCATI

ALLA

U.o.C.

Nota. |l suddetto valore deve corrispondere all'importo inserito nella piattaforma SIAPS nel campo “prezzo complessivo offerto”. In caso di difformita, la Stazione Appaltante prendere

in considerazione il valore pil vantaggioso per la stessa in termini economici.

e  Dettaglio dell’offerta:
Nota. |l dettaglio dell’offerta dovra riportare, se pertinenti, almeno le informazioni elencate nella tabella sottostante.

NOME
COMMERCIALE
DEL PRODOTTO

PFFERTO

DITTA
PRODUTTRI
CE

CODICE
PRODUTTOR
E

CND

RDM

UNITA DI
MISURA

CONFEZIONAMEN
TO ORDINABILE
(nr. Pezzi per
confezione)

NUMERO
CONFEZIO
NI
OFFERTE

QUANTIT
A
PRODOTT
1 OFFERTI
(N. PEZZI
A CONF *
N.CONF)

PREZZO
UNITARI
o
OFFERTO
, IVA
ESCLUSA

PREZZO A
CONFEZION
E OFFERTO

% DI IVA
APPLICAT
A

COMPLESSIV

IVA ESCLUSA

PREZZO

O OFFERTO,

Trocar  pluriuso
Minop, diametro
esterno 6 mm,
con un canale di
lavoro da 2 mm
per strumenti
rigidi, due canali
lateralida 1.1 mm
per strumenti
flessibili e uno
dedicato
all'inserimento
dell'ottica,
lunghezza
operativa 150
mm,
completo di

graduato,

mandrino
dedicato con
punta a

traumatica,

AESCULAP

FF399R

L0312

316302/R

PEZZO

1 PEZZO

1908,31€

1908,31€

22%

1908,31€

ALLEGATO A6 ALLA LETTERA DI INVITO
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
NEUROCHIRURGIA

CRANICO

DA  DESTINARE
DELL’AORN MOSCATI

canale di
irrigaz./aspiraz.

Endoscopio
(ottica) da 0°,
lunghezza
operativa 180
mm, con attacco
di collegamento
per fonte
luminosa,
specifico per
I'inserimento nel
canale dedicato
del trocar Minop
da 6 mm

AESCULAP

PE184A

71202090
2

315737/R

PEZZO

1 PEZZO

6181,90€

6181,90€

22%

6181,90€

Endoscopio
(ottica) da 30°,
lunghezza
operativa 180
mm, con attacco
di collegamento
per fonte
luminosa,
specifico per
l'inserimento nel
canale dedicato
del trocar Minop
da 6 mm

AESCULAP

PE204A

71202090
2

59613/R

PEZZO

1 PEZZO

6181,90€

6181,90€

22%

6181,90€

Micropinza a
cucchiaio biopsie
D. 2,0MM

AESCULAP

FF387R

1110699

360554/R

PEZZO

1 PEZZO

1437,20€

1437,20€

22%

1437,20€

Micropinza
chirurgica Minop

AESCULAP

FF389R

1110699

360556/R

PEZZO

1 PEZZO

1597,38€

1597,38€

22%

1597,38€

ALLEGATO A6 ALLA LETTERA DI INVITO
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
NEUROCHIRURGIA

CRANICO

DA

DESTINARE

DELL’AORN MOSCATI

ALLA

U.o.C.

D. 2,00MM LU.
LAV 265MM
Microforbice
Minop SM/SM D.
AESCULAP FF386R L110699 360553/R PEZZO 1 PEZZO 1 1437,20€ 1437,20€ 22% 1437,20€
2,00MM LU.LAV
265MM
Microforbice
Minop AC/AC D. AESCULAP FF385R L110699 360550/R PEZZO 1 PEZZO 1 1437,20€ 1437,20€ 22% 1437,20€
2,00MM LU.LAV ’ ’ ? ’
265MM
Micropinza
Minop presa e
T D AESCULAP FF388R L110699 360555/R PEZZO 1 PEZZO 1 1437,20€ 1437,20€ 22% 1437,20€
2,00MM
Forbici
. L0104079
paediscope FF373R 85908/R 1376,90€ 1376,90€ 1376,90€
o AESCULAP 9 PEZZO 1 PEZZO 1 22%
flessibili 250MM
Pinza da presa
paediscope FF374R L110699 394960/R 1376,90€ 1376,90€ 1376,90€
- AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1 22%
flessibile 250MM
Pinza da biopsia 22%
paediscope FF378R L110699 394963/R 1376,90€ 1376,90€ 1376,90€
- AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
flessibile 250MM
Trocar per
endoscopia
assistita AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1 22%
istita,
. FF397R L0312 316299/R 1072,09€ 1072,09€ 1072,09€
diametro esterno
3,2MM lunghezza
operativa 150MM
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
NEUROCHIRURGIA

CRANICO

DA

DESTINARE

DELL’AORN MOSCATI

ALLA

U.o.C.

Elettrodo
bipolare forca
X . AESCULAP GK360R L180602 59878/R PEZZO 1 PEZZO 1 293,00€ 293,00€ 22% 293,00€
P.ventricoloscopi
a
Elettrodo
monopolare GK361R L180602 315845/R 210,80€ 210,80€ 210,80€
) . AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1 22%
P.ventriloscopia
Elettrodo
monopolare
A p AESCULAP GK363R L180602 315850/R PEZZO 1 PEZZO 1 210,80€ 210,80€ 22% 210,80€
u .
ventriloscopia
Elettrodo gancio
monopolare P. GK364R L180602 315846/R
. X . | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1 210,80€ 210,80€ 22% 210,80€
ventriloscopia 45
Elettrodo gancio | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
monopolare P. GK365R L180602 315847/R
X . 210,80€ 210,80€ 22% 210,80€
ventriloscopia 70°
Elettrodo AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
monopolare  ad
uncino P GK362R L180602 315848/R 210,80€ 210,80€ 22% 210,80€
ventriloscopia
Elettrodo gancio | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
monopolare  P.
. X GK366R L180602 315849/R 210,80€ 210,80€ 22% 210,80€
ventriloscopia
180°
i AESCULAP GN132 PEZZO 1 PEZZO 1
Cavo blpolare 71201098 1245983/
A e oppure 0 - ) 167,10€ 167,10€ 29% 334,20€
generatore Erbe e GN134
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
NEUROCHIRURGIA

CRANICO

DA

DESTINARE

DELL’AORN MOSCATI

ALLA

U.o.C.

per generatore 1191783/
Malis) R
AESCULAP GK239 PEZZO 1 PEZZO 1
722527/R
oppure
Cavo -
71201098
monolare(per GK245 0 722510/R 123,91€ 123,91€ oo 247,82€
generatore Erbe) oppure - :
722508/R
GK246
Braccio AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
. L0314010
pneumatico RTO40R , 60715/R 8585,96€ | 8585,96€ oo 8585,96€
Unitrac :
Adattatore AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
cartuccie
monouso CO2 per
X . RTO43R 2120309 512338/R 2018,16€ | 2018,16€ 2018,16€
il funzionamento 22%
del braccio
pneumatico
Giunto di | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
collegamento tra o
braccio RTO46P 2120309 512345/R 1780,56€ 1780,56€ ? 1780,56€
pneumatico e
trocar Minop
Giunto di | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
collegamento tra
i L1105039 1657111/ 22%
braccio FF280R 9 R 1467,10€ 1467,10€ 1467,10€
pneumatico e
letto operatorio
Griglia alloggio | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1
ottiche e trocar FF358R N/A N/A 486,00€ | 486,00€ 295% 486,00€
minop :
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
CRANICO NEUROCHIRURGIA
DELL’AORN MOSCATI

DA

DESTINARE

U.o.C.

Griglia  alloggio
strumenti minop

AESCULAP

FF359R

N/A

N/A

PEZZO

1 PEZZO

486,00€

486,00€

22%

486,00€

Corpo container
di sterilizzazione
per griglia ottiche

AESCULAP

JK440

S0199

301195/R

PEZZO

1 PEZZO

240,00€

240,00€

22%

240,00€

Corpo container
di sterilizzazione
per griglia
strumenti

AESCULAP

K444

S0199

770827/R

PEZZO

1 PEZZO

443,19€

443,19€

22%

443,19€

Coperchio
containers di
sterlizzazione

AESCULAP

JK486

S0199

771288/R

PEZZO

1 PEZZO

432,44€

432,44€

22%

864,88€

Camicia
d'introduzione
monouso  peel-
away specifica per
trocar Minop

AESCULAP

FH604SU

K0101010
8

60002/R

CONFEZION
E

5 PEZZI

30

358,19€

1790,95€

22%

10.745,70€

Cartuccie di CO2
monouso per il
funzionamento
del braccio
pneumatico

AESCULAP

RT044SU

7120309

512341/R

CONFEZION
E

10 PEZZI

10

100

16,36€

163,66€

22%

1636,60€

CARRELLO
APPARECCHI
ENDOSCOPIA
STRETTO

AESCULAP

PV800

71202909
9

1541367/
R

PEZZO

1 PEZZO

6000,00€

6000,00€

22%

6000,00€

BARRA
TRASVERSALE PER

AESCULAP

PV803

71202909
9

n.a.

PEZZO

1 PEZZO

270,00€

270,00€

22%

270,00€
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
CRANICO NEUROCHIRURGIA
DELL’AORN MOSCATI

DA

DESTINARE

CAR.NARROW
PV800
HOOK-AND-LOOP | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
71202909
TAPE  FASTENER PV819 45,00€ 180,00€
9 45,00€ 22%
SET n.a
PIN PORTA | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
71202909
CAMERA  F/2D PV826 66,00€ 66,00€
9 66,00€ 22%
CAMERA HEAD n.a
BARRA LATERALE | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
STD 71202909
PV821 168,00€ 168,00€ 22% 168,00€
F/ENDOSCOPY 9
EQUIP.CAR n.a
BRACCIO PER TV | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
AGGIN PV831 21202909 1770,00€ | 1770,00€ 22% 1770,00€
ALTEZ.PER BARRA 9 ! ¢ ? !
TR n.a
ISOLATING AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
TRANSFORMER
PV828 2400,00€ | 2400,00€ 22% 2400,00€
230V 71202040 | 1543275/
W/ISOGUARD * 1 R
PROLUNGA AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
71202909
DISPOSITIVO A TE676 11,66€ 58,30€
9 11,66€ 22%
FREDDO 1M n.a
EQUIPOTENTIAL AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
BONDING 71202909
GK534 135,00€ 135,00€ 22% 405,00€
CONNECTOR 9
1.5M n.a
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDAUERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA, Al SENSI DELI’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO
CRANICO NEUROCHIRURGIA
DELL’AORN MOSCATI

DA

DESTINARE

LINEA AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
COMPENSAZIONE GK535 21202909 105,00€ 105,00€ 22% 105,00€
POTENZIALE 4,0 9 ! ¢ ? !
M n.a
EQUIPOTENTIAL AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
71202909
BONDING GK537 402,00€ 804,00€
9 402,00€ 22%
CONNECTOR 5M n.a
MAINS CORD | AESCULAP 71202909 PEZZO 1 PEZZO 99,00€ 22%
PV790 99,00€ 99,00€
ORANGE TYPE E/F 9 n.a
CENTRAL  BACK | AESCULAP 71202909 PEZZO 1 PEZZO 370,00€ 22%
PV800222 370,00€ 370,00€
PANEL FOR PV800 9 n.a
BUNCHED CABLE | AESCULAP 71202909 PEZZO 1 PEZZO 38,25€ 22%
TA011388 38,25€ 76,50€
BLACK 9 n.a
EDDY 3D SISTEMA
DI AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 22%
DOCUMENTAZIO 1541374, 13800,00
- PV640 7110603 N / . 13800,00€ 13800,00€
Videoprocessore AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 12900,00€ | 22%
i i 71202040 | 1543543 12900,00 ) 0
digitale top di PV480 / 12900,00€
gamma ad alta 4 R €
definizione
AESCULAP PV485 PEZZO 1 PEZZO 21000,00€ | 22%
Tasiiig 71202040 | 1543560/ 21000,00
oppure 21000,00€
telecamera 1 R €
PV481
Monitor
televisivo per | AESCULAP PEZZO 1 PEZZO
i i 71190080 | 1656215 16500,00
b||t0|mmag|n| ad bVE4S ’ . / ; 16500,00€ | 22% 16500,00€
alta
definizione32"
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SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

PROCEDURA

NEGOZIATA

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI

BANDO DI GARA, Al SENSI DELL’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS.
36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA CRANICO DA DESTINARE ALLA NEUROCHIRURGIA
DELL’AORN MOSCATI
AESCULAP 21202040 1541318/ PEZZO 1 PEZZO 8100,00€ 22%
Fonte luminosa OP950 , . 8100,00€ 8100,00€
Cavo Luce CAVO AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 711,18€ 22%
21201108 g ®
Pl AU 0OP913 722830/R 711,18€ 711,18€
VETRO D:4,8MM 0
2,5M
BRACCIO AESCULAP PEZZO 1 PEZZO 1890,00€ 22%
21190080 g @
VATERALE  (A(EIE: PV833 N/A 1890,00€ 1890,00€
PER MONTIOR 2
SERVIZIO
AESCULAP 21190080 PEZZO 1 PEZZO 2850,00€ 22%
MONITOR  FULL PV904 ) N/A 2850,00€ 2850,00€
HD 21,5"

[i 19/07/24
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‘ ! SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

d AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALTA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO SPINALE E N.1 NEUROENDOSCOPIO
CRANICO DA DESTINARE ALLA U.0.C. NEUROCHIRURGIA DELL’A.O.R.N. “S.G. MOSCATI” DI AVELLINO” - RDO 3632620
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 24/11/2023

Il giorno 24 Novembre 2023, alle ore 14:30, presso gli uffici della U.0.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, si riunisce la Commissione
Giudicatrice nominata con Determina n. 789 del 19/09/2023, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 per la procedura di acquisizione
telematica sulla piattaforma MEPA (RDO 3632620 - CIG 9926093711 — 992617176F) per la fornitura di n.1 neuroendoscopio spinale
e n.1 neuroendoscopio cranico da destinare alla U.0.C. Neurochirurgia dell’A.O.R.N. “S.G. Moscati di Avellino, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice presente & composta come di seguito:

Presidente: Dott. Maurizio MAGLIULO - Dirigente Medico U.0.C. Neurochirurgia;

Componente: Dott.ssa Francesca MORONE - Dirigente Medico U.0.C. Neurochirurgia;
Componente: Ing. Riccardo FIORE — Dirigente Ingegnere Biomedico presso U.O. Ingegneria Clinica;
Segretario: Sig.ra Sara PONTILLO — Assistente Amministrativo U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO CHE
- La U.0.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha attivato una procedura su piattaforma MEPA (RDO 3632620 - CIG 9926093711 —
992617176F) per la fornitura di per la fornitura di n.1 neuroendoscopio spinale e n.1 neuroendoscopio cranico da destinare
alla U.0.C. Neurochirurgia dell’A.0.R.N. “S.G. Moscati di Avellino, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa;
- Entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 17/07/2023, sono pervenute le offerte dei seguenti
operatori economici:

11873880154 758714

- relativamente al Lotto n. 1 non risulta pervenuta alcuna offerta;

La Commissione Giudicatrice, alla stregua di quanto esaminato ed a seguito di prova pratica effettuata in data 17/11/2023 ritiene
di escludere il seguente operatore economico: DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.r.l. per carenza del solo requisito essenziale
richiesto, di cui al punto n.13 “Deve essere compreso nella fornitura il materiale d'uso necessario all'esecuzione di n. 50
procedure/anno”

Il presente verbale & |etto e sottoscritto.

Presidente: Dott. Maurizio MAGLIULO /%W 1 a/ZL/L"?/(” ;#"Q‘ -
i

e
Componente: Dott.ssa Francesca MORONE | WW-{/— )(M“

Componente: Ing. Riccardo FIORE Q L"ﬂ&"‘
Segretario: Sig.ra Sara PONTILLO w /
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Inviti

Compilatore

Buonovino Alberto

Scheda PCP

P7_2

Dati Protocollo

Fascicolo Protocollo

Testata

Ente Proponente

Ente Proponente

A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI

Ente Appaltante

A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI

Citta Ospedaliera Contrada Amoretta 83100 Avellino Italia
Tel 0825 203131 - Fax -

C.F. 01948180649 - P.IVA 01948180649

PEC appalti.tecnici@pec.aornmoscati.it

Dati Informativi

Atto indizione Data Atto Indizione

Oggetto

Titolo documento

FORNITURA NEUROENDOSCOPIO
CRANICO

Stato Scheda PCP

CIG recuperato

R.U.P. Proponente

Casarella Sergio

R.U.P./Delegato per la fase di affidamento

Casarella Sergio

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, Al SENSI DELL’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO CRANICO DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELL’AORN MOSCATI

Informazioni Aggiuntive

Appalto Verde Motivazione Appalto Verde
no

Appalto Sociale Motivazione Appalto Sociale
no

Appalto In Emergenza Motivazione Di Emergenza

no

Area Merceologica

Identificativo Iniziativa
9999 - GARE ALTRI ENTI

Opere di urbanizzazione a scomputo?
no

Informazioni PNRR/PNC

Appalto PNRR Motivazione Appalto PNRR

no
Appalto PNC Motivazione Appalto PNC
Quota >=30% pari opportunita Quota % occupazione femminile

Quota % occupazione giovanile

CIG (il N. di Gara Autorita € disponibile solo fino al 31/12/2023)

B26B29C2F9





Motivo deroga

Presenza di misure premiali Misure premiali

Importi

Importo Appalto €

151.250,00

Termini

Inizio Presentazioni Offerte

10/07/2024 14:49

Tipo di Appalto Concessione
Forniture no

Criterio Aggiudicazione Gara

Prezzo piu basso

Criteri anomalia

Calcolo Anomalia

No

Offerte Anomale Metodo di calcolo

Parametri
Evidenza Pubblica Richiesta Quesito
si Si

Richiesta terna subappalto

N.C.

Evita Controlli In Allegati Offerta

Interoperabilita

Procedura di Gara

Codice appalto interno Id Appalto ANAC
8e020886-6ca6-4d68-9980-699389¢4166a ggigﬁ 1;32[3%22%&4] Oc-ac9c-
Funzioni svolte Categoria
Fornitura di
beni
Modalita acquisizione Servizio pubblico locale
Si
Motivo Urgenza Link Documenti

Non applicabile

Motivazione richiesta CIG Tipo di finanziamento

Importo Base Asta €
150.000,00

Ulteriori somme no ribasso €

Termine Richiesta Quesiti

17/07/2024 12:00

Tipo di Procedura

Negoziata

Criterio Formulazione Offerta Economica

Prezzo

Sconto di riferimento

Richiesta Firma

si

Tipo Gara
Sotto soglia

Somme Ripetizioni €

Data Termine Risposta Quesiti

Caratteristica

Genera Convenzione completa
no
Gara su Delega

no

>
)

Stazione appaltante
non soggetta agli
obblighi di cui al dPCM
24 dicembre 2015

Iniziative Soggetti Aggregatori non soddisfacenti
no

Condizioni negoziata

Entrate con
dest.vincolata
- PUBBLICA
NAZIONALE
CENTRALE

SA non soggetta a obblighi 24 dicembre 2015
Si

Motivo collegamento





Vedi allegato No, nessuna

'‘Condizioninegoziata' ipotesi di
collegamento

Strumenti Svolgimento Procedure

Procedure svolte

attraverso piattaforme

telematiche di

negoziazione

Contratti disposizioni particolari

Tipo Procedura BT-105

Negoziata senza previa indizione di gara

Condizioni di gara

L’appalto prevede opzioni/rinnovi? Lavoro o acquisto previsto in programmazione
no si
L’appalto prevede ripetizioni di servizi/forniture/lavori analoghi e consegne Codice CUI

complementari?

F01948180649202300059
no

I~

Elenco documenti

Descrizione Allegato Documento Di Esempio ‘

Disciplinare

o
A

A - Lettera di Invito (3).pdf

Capitolato Tecnico

e
A

CSA.pdf

PATTO DI INTEGRITA'

e
/4

PATTO_INTEGRITA_AORN_MOSCATI.pdf

A1l - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

o
A

A1l - Dichiarazione di Partecipazione.docx

A2 - DGUE

o
/4

A2 - DGUE.doc

A3 - IMPOSTA DI BOLLO

e
A

A3_ imposta di bollo.docx

A4 - PROTOTIPO SCHEDA ECONOMICA SENZA PREZZI

el
y 4

A4 - Prototipo Scheda Economica senza
prezzi.docx






A5 - QUOTAZIONI ULTIMO BIENNIO

o
A

A5 - Quotazioni ultimo biennio.docx

A6 - PROTOTIPO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

o
/4

A6 - Prototipo Dettaglio Offerta
Economica.docx

A7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

o
A

A7 - Tracciabilita dei flussi finanziari.docx

A8 - SCHEMA DI CONTRATTO

o
A

A8 - Schema di contratto.docx

DUVRI

e
A

DUVRI.pdf

. Informazioni Tecniche

Direzione Tecnica

&

Luogo ISTAT
Avellino

Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV

33168000-5 - Apparecchi per endoscopia e endochirurgia

Descrizione

Altri Requisiti

Pubblicato Su Numero

Pubblicato Su Comune

Quotidiani

Numero Quotidiani Nazionali
Numero Quotidiani Locali
Indirizzo Web

Altro indirizzo web

Altro

Pubblicazione sul Sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture

Prodotti
Ambito Modello Offerta
Ingegneria Clinica ModBASE_Fornitura

Foglio prodotti da compilare Seleziona Prodotti





Seleziona per scaricare il template da caricare @

Esito verifica informazioni

Elenco Prodotti

VALORE A Iniziative
Esito Numero BASE Soggetti
Riga Riga DESCRIZIONE E;é{L?AV(A Motivazione Richiesta CIG Tipo Di Finanziamento Importo Finanziamento Aggregatori  Motivo Collegamento CIG Collegato
on
2 Dec.) Soddisfacenti
5 0 | NEUROENDOSCOPIO CRANICO 150.000,00 | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015 | Entrate con dest.vincolata - PUBBLICA NAZIONALE CENTRALE 150000 | no No, nessuna ipotesi di collegamento
I st Amministraciva, |
DGUE Strutturato Specializza modulo DGUE Request Mandataria
no /

Elenco documenti

Richiedi

Firma Tipo File

Descrizione Obbligatorio

AT1-DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE pdf — Documento Acrobat
p7m - Documento Firmato

A2 - DGUE p7m - Documento Firmato
pdf - Documento Acrobat

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA PROCURA pdf - Documento Acrobat
p7m - Documento Firmato

A3 - IMPOSTA DI BOLLO pdf - Documento Acrobat
p7m - Documento Firmato

RICEVUTA PAGAMENTO ANAC pdf - Documento Acrobat
p7m - Documento Firmato

ALLEGATI DUVRI pdf - Documento Acrobat
p7m - Documento Firmato

e

Elenco Prodotti

. ~_ ALLEGATO ALLEGATO A7
DETTAGLIO LISTINO Spiegazioni A5

E?it: Numero Riga DESCRIZIONE VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 Dec.) OFFERTA PRODOTTI  EX Art. 97 QUC_)TAZIONE TRACCIABILITA' PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA (2 Dec.) COSTI SICUREZZA AZIENDALI (2 Dec.) IVA (%) (2 Dec.)
9 ECONOMICA Co. 1 ULTIMO FLUSSI
BIENNIO FINANZIARI
) 0 | NEUROENDOSCOPIO CRANICO 150.000,00
N iceri i Vatutazione |
Punteggio Economico Modalita Attribuzione Punteggio
100,00 Punteggio

Criteri di valutazione busta econ

Criterio di riparametrazione

Riparametrazione Punteggio Economico Totale

Descrizione Punteggio

Criterio di valutazione economico

Elenco Utenti






Utente UTe] (o]

Buonovino Alberto

Bando/Inviti

Buonovino Alberto

Quesiti

N -+~ T

Note

Cronologia PCP

Operazione Richiesta Stato Richiesta PEERT N Data Esecuzione Messaggio Di Errore Rngnelg?d Download Response
esito-operazione, RICERCA_OE Elaborato, PI084652-24 | 25/07/2024 12:01:08 | 25/07/2024 12:01:08 |, s
conferma-scheda, COMMISSIONE_PDA | Elaborato, PI091521-24 | 25/07/2024 12:00:40 | 25/07/2024 12:00:40 |, Commissione gara s
Num. PI084657-24
crea-scheda, PDA_MICROLOTTI Elaborato, 25/07/2024 12:00:40 | 25/07/2024 12:00:40 |, PDA per PI084657-24 |,
recupera-cig Elaborato 10/07/2024 14:45:54 | 10/07/2024 14:45:54
esito-operazione Elaborato 10/07/2024 14:45:54 | 10/07/2024 14:45:54
esito-operazione Elaborato 10/07/2024 14:45:38 | 10/07/2024 14:45:54 NONE NONE
conferma-appalto Elaborato 10/07/2024 14:45:38 | 10/07/2024 14:45:38
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Cronologia

Ciclo di approvazione

Utente

Sergio Casarella

RUP

Approvato

Operazioni Effettuate
Data Utente
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E_ALBERTO_BUONOVINO - Buonovino Alberto

Stato
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Documenti

Apri Documento Registro Di Sistema Titolo Documento Data Data Invio Stato
esito-operazione, RICERCA_OE Elaborato, PI084652-24 | , 25/07/2024 12:01:08 | 25/07/2024 12:01:08 | Pubblicato
conferma-scheda, COMMISSIONE_PDA | Elaborato, PI091521-24 | , Commissione gara Num. PI084657-24 | 25/07/2024 12:00:40 | 25/07/2024 12:00:40 | Pubblicato
crea-scheda, PDA_MICROLOTTI Elaborato, , PDA per PI084657-24 25/07/2024 12:00:40 | 25/07/2024 12:00:40 | Valutazione

Offerte Ricevute

Ragione Sociale

Codice Fiscale

AC. TA. S.R.L. 06117251212

Lista Fornitori Destinatari

CAP
80045 | 0812290044 | 0812290044

Indirizzo Comune Provincia Telefono

VIA LEPANTO 84

Partita Iva Codice Fiscale

06117251212 | 06117251212

N. Riga Ragione Sociale

1 AC. TA. S.R.L. Pompei Napoli Italia

actasrl@arubapec.it ras

I o1 etiiche, Proros...

Allegati Rettifiche, Proroghe, Revoche, Sospensione e Ripristino

Descrizione Allegato Tipo Documento





Allegati stampa

|
Condizioni negoziata

Procedura negoziata sottosoglia






QUADRO ECONOMICO

A
a.l Importo fornitura , IVA esclusa - LOTTO 1 € 148.188,33
a.2 Oneri della sicurezza interferenti (DUVRI) € 1.250,00
3 Opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D. Lgs.
A 36/2023
TOTALE A € 149.438,33
B
Somme da destinare al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs.
36/2023)
b.1 Pari a: 2.988,77 €
(a.1+a.2) *2%
b.2 Compensi per la Commissione Giudicatrice
b.3 Spese per pubblicita[1]
b.4 Contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione Appaltante € 35,00
b.5 IVA dovuta (22%) € 32.876,43
TOTALE B € 35.900,20

TOTALE (A + B)

€ 185.338,53







AOM-0004947-2024 del 19/02/2024 11:17:57

SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLNO
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Al Direttore UOC Neurochirurgia

p.c. Al Direttore Sanitario

Oggetto: Condivisione caratteristiche tecniche per avvio procedura telematica volta all’acquisto di n. 1
Neuroendoscopio Spinale e n. 1 Neuroendoscopio Cranico da destinare alla U.O.C. di
Neurochirurgia dell’A.O.R.N. “S.G. Moscati” di Avellino

In riferimento seguito alla Delibera di indizione N.ro 629 del 12/06/2023, visto che relativamente al Lotto
n.1 “Neuroendoscopio Cranico “non sono pervenute offerte, mentre per il Lotto n.2 “Neuroendoscopio
Spinale” I'operatore economico che ha presentato offerta non aveva i requisiti essenziali richiesti, si &
proceduto alla rimodulazione delle caratteristiche tecniche.

Per quanto innanzi, si allega la documentazione tecnica per opportuna condivisione.

Tale investimento risulta essere previsto nel “Piano triennale degli investimenti 2024-2026”, Delibera n.
1355 del 15/12/2023, nell’ambito dei Finanziamenti di cui allArt.20 L.67/88 32 fase.

Cordiali Saluti.

Il Direttore
U.O. Ingegneria Clinica U.0.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Antonio Mancaniello Ing. SergW
AL M <
o

Allegati:
- scheda tecnica
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ALLEGATO A
Scheda tecnica

Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste






FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O. di Neurochirurgia

Lotto N. 1 — N. 1 Neuroendoscopio per interventi cranici e N. 1 colonna videoendoscopica

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N. 1 Neuroendoscopio cranico

O 00 WD —

o

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Endoscopio compatibile con il maggior numero di neuronavigatori € microscopi operatori presenti sul mercato.
Endoscopio rigido e autoclavabile di diametro esterno pari a circa 6 mm.

Lunghezza complessiva circa 18 cm e canale operativo di circa 13 cm.

Dotato di due canali di lavoro coassiali, di cui uno principale dal diametro di circa 1,5 mm.

Dotato di sistema ottico tipo grandangolare di grande luminosita.

Dotato di ingresso per l'introduzione degli strumenti.

Capacita di aspirazione e irrigazione.

Capacita di trasmissione luminosita mediante fibre ottiche integrate nell’endoscopio.

Endoscopio accoppiabile ad una camicia avente diametro esterno non superiore a 7 mm in cui I'endoscopio pud
ruota-re.

. Dotato di camicia graduata al fine di poter controllare la profondita di inserimento ed avente le seguenti

caratteristiche:

10.1 Dotata di idoneo mandrino a punta smussa per l'introduzione atraumatica;

10.2 Essere utilizzabile anche con braccic autostatico per le procedure pil lunghe.

Dotato di differenti angoli di visualizzazione (0°, 6°, 30°, ...).

In grado di consentire 'esecuzione di procedure di chirurgia endoscopica pura ed “endoscopio assistita”.

Dotazione di braccio pneumatico da fissare al letto.

Dotazione di elettrodi per coagulazione;

Dotazione dei seguenti ferri chirurgici:

15.1 Pinza da biopsia di diametro adeguato, lunghezza massima pari a circa 30 cm, con attacco di irrigazioneper
pulizia.

152 Pinza da o girevole, con entrambe le branche mobili, con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari
acirca 30 cm, con attacco irrigazione per pulizia.

153 Forbici a punta girevoli con una sola branca mobile, con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari a cir-
ca 30 cm, con attacco di irrigazione per pulizia.

154 Pinza per ventricolostomia girevole, tipo Decg, con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari a circa 30
cm, con attacco irrigazione luer-lock per pulizia.

155 Pinza da presa girevole con diametro pari a circa 2 mm, lunghezza massima pari a circa 30 cm, con attacco irriga-
zione luer-Ick per pulizia.

15.6 Pinza per ventricolostomia flessibile tipo Decq, con diametro pari a circa 1 mm, lunghezza massima pari a circa 30
cm.

15.7 Pinza da fresa flessibile con diametro pari a circa 1 mm, lunghezza massima pari a circa 30 cm.

158 Elettrodo per coagulazione bipolare con diametro pari a circa 1,7 mm, lunghezza massima pari a circa 30 cm.

Deve essere compreso nella fornitura il materiale d'uso necessario all'esecuzione di n. 50 procedure/anno.

Completo di tutti gli accessori necessari per il completo funzionamento del sistema.

N. 1 colonna videoendoscopica

2.

Composta da:

1.1 N.1 videoprocessore digitale top di gamma ad alta definizione.

1.2 N. 1 testina telecamera.

1.3 N. 1 fonte luminosa.

1.4 N. 1 monitor televisivo per bioimmagini ad alta definizione.

1.5 N. 1 modulo archiviazione immagini e stampante medicale.

1.6 N. 1 carrello per videochirurgia adatto all’alloggiamento della configurazione del sistema proposta.
Compatibile con il neuroendoscopio cranico offerto.






P
Caratteristiche del videoprocessore digitale

3. N.1videoprocessore digitale top di gamma ad alta definizione.

4. In grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080) o tecnologia superiore.

5. Zoom elettronico.

6. Possibilita di acquisire immagini di vari formati digitali.

7. Possibilita di visualizzare due immagini real time contemporaneamente.

8. Dotato di bilanciamento/regolazione del bianco.

9. Dotato di fermo immagine digitale.

10. Regolazione dei livelli di contrasto dell’'immagine.

11. Regolazione dei livelli di colore.

12. Controllo (ad esempio tramite pulsanti) dell’acquisizione video sulla strumentazione endoscopica.

13. Possibilita di elaborazioni elettroniche delle immagini che enfatizzano dettagli morfologici e strutturali dei tratti in os-
servazione.

14. Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione quali ad esempio: S video, Y/C, RGB, DVI, Ethernet, SDI.

15. Risoluzione non inferiore a 1000 linee orizzontali.

16. Archiviazione di immagini su supporto digitale a stato solido come dispositivi USB 0 memory card o Hard Disk.

17. In grado di collegarsi a tutti i sistemi di registrazione, stampa, memorizzazione digitale immagini e computer.

18. In grado di riconoscere automaticamente I'endoscopio collegato.

19. Possibilita di inserimento delle informazioni tramite tastiera e/o touch screen, ecc.

20. Sistema di analisi cromatica adatto all'individuazione delle diverse caratteristiche strutturali della tessuto in esame.

Caratteristiche della fonte luminosa

21. Fonte separata o integrata con il videoprocessore.

22. Ad alta intensita luminosa (potenza equivalente a quella di una lampada Xenon da 300 W).

23. llluminazione regolabile, in modalitd manuale o automatica.

24. Sistema di misura del ciclo vitale della lampada (esempio un indicatore) che non dovra essere inferiore a 500 ore.

25. In caso di fonte di luce separata dal videoprocessore, possibilita di regolazione dell’intensita con il videoprocessore,
tramite collegamento tra le due unita.

Caratteristiche del monitor televisivo per bioimmagini ad alta definizione

26. Monitor medicale LCD ad alta definizione (1920*1080p/i) non inferiore a 24”.

27. Schermo antiriflesso.

28. Risoluzione minima 1000 linee.

29. Ingressi video analogici e digitali.

30. Adatto ad acquisire e riprodurre segnali da videoprocessore ad alta definizione o tecnologia superiore.
31. Dotato di sistema di regolazione della luminosita e dei parametri di visualizzazione.

Caratteristiche della testina telecamera

32. Testa di telecamera almeno 3 CCD.

33. Risoluzione di 1920x1080 a scansione progressiva (Standard 1080p50) o tecnologia equivalente o superiore CMOS.

34. Possibilita di acquisire immagini direttamente dalla testina.

35. Possibilita di interscambio dei sistemi ottici sulla stessa testina.

36. Tasti multifunzione programmabili dall’operatore sulla testina, per il controllo remoto da campo sterile delle funzioni
della telecamera ed eventuali funzioni di comando.

37. Rivestimento della telecamera ad elevata dispersione termica.

38. Autoclavabile, in offerta tecnica dovranno essere specificati i metodi di sterilizzazione.

39. Pesonon superiorea220g.

40. Compatibile con una vasta gamma di neuroendoscopi.

———— i R I G Nl s L
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Dotato di zoom.Caratteristiche del modulo archiviazione immagini e stampante medicale

42, Sistema di archiviazione delle immagini con server di archiviazione centralizzato interfacciabile con DICOM.

43, Modulo (anche integrato nel videoprocessore) in grado di acquisire e archiviare filmati e immagini endoscopiche su
varisupporti (hard disk esterno, DVD, ecc.) dotato di memoria interna di grande capacita.

44. Riproduttore video digitale di tipo medicale a colori con stampa su carta fotografica formato A6.

Caratteristiche del carrello per videochirurgia

45. Adatto all’alloggiamento della configurazione del sistema proposta.

46. Adatto alle apparecchiature elettromedicali e non elettromedicali per la videochirurgia.

47. Munito di n. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui 2 con freno.

48. Dotato di stativo per il supporto di strumenti oggetto della presente procedura.

49. Ripiani con canalette esterne per il passaggio dei cavi o analogo sistema per alloggiamento degli stessi.

50. Maniglia di presa e manovra solida ed ergonomica.

51. Trasformatore di isolamento con un numero di prese di servizio sufficiente per I'alimentazione di tutte le
apparecchia-ture alloggiate sul carrello.

52. Morsetti equipotenziali.

53. Alloggiamento del monitor LCD anche su un braccio articolato.

Si richiede I'esecuzione di prova pratica, pena esclusione, da concordare con il Servizio Ingegneria Clinica.

(2) Questionario tecnico

Descrivere dettagliatamente la rispondenza puntuale della soluzione proposta ai requisiti sopraindicati

2)

3)

4)

1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno
I'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. | valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in ter mini
indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potra considerare ammissibili, a sua discrezione, va-lori
marginalmente diversi da quelli richiesti.

Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterra di includere a completa-
mento dell’offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L’ Azienda si riserva di utilizzare queste in-
formazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione
equivalente.

La configurazione offerta dovra essere dettagliata con I’indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costi-
tuenti il bene/sistema.

Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, pun-
tualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovra essere facilmente ri-

scontrabile nell’ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento
corrispondente.






U.O. di Neurochirurgia

Lotto 2 —N. 1 Neuroendoscopio per interventi spinali
(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

1. Endoscopio compatibile con il maggior numero di neuronavigatori, microscopi operatori e colonne endoscopiche

presenti sul mercato.

Endoscopio rigido e autoclavabile.

Capacita di trasmissione luminosita mediante fibre ottiche integrate nell’endoscopio.

Diametro esterno pari circa 6,5 mm.

Dotato di doppio canale di irrigazione/aspirazione coassiale del diametro di circa 1,5 mm.

Dotato di sistema ottico tipo grandangolare di grande luminosita.

Caratterizzato da angolo di visuale a 30°.

Dotato di canale operativo di lunghezza pari a circa 17 cm.

Dotato di canale di lavoro principale di diametro pari a circa 3,5 mm.

0. Endoscopio accoppiabile ad una camicia avente diametro esterno non superiore a 7 mm circa in cui I'endoscopio

puo ruotare;

I'1. Dotato di camicia graduata o dispositivo equivalente che permetta di controllare la profondita di inserimento ed
avente le seguenti caratteristiche:

11.1 Fornita di idoneo mandrino a punta smussa per l'introduzione atraumatica;
11.2 Essere utilizzabile anche con braccio autostatico per le procedure pili lunghe;

12. Completo di tutti gli accessori e/o apparecchiature necessari per il completo funzionamento del sistema (ad es.
generatore RF, pompa irrigazione, adattatori, ecc...). Per tutti i dispositivi accessori offerti deve essere fornita in fase di
gara tutta la documentazione tecnica (scheda tecnica, manuale, Dichiarazioni di Conformita alle normative vigenti in
materia, ecc..) necessaria alla valutazione;

13. Deve essere compreso nella fornitura uno starter kit pari a (n.25 procedure) necessario al pieno utilizzo del dispositivo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elenca di seguito cosa si intende per starter kit (materiale di consumo):
sacca di raccolta, cappucci, coperture sterili per telecamera, cannule irrigazione/aspirazione, ecc.... Il materiale di
consumo varia in funzione del dispositivo proposto. L'O.E. deve dettagliare come sono costituiti | vari KIT:
Devono essere compresi in fornitura n. 15 cavi bipolari monouso e n.10 cavi monopolari monouso. Deve anche
essere prevista in offerta la quotazione degli stessi per eventuali ordinativi futuri.

14. Dotazione di kit di pinze ossivore tipo Kerrison per osso, di calibro pari a circa 3,5 mm, dotate di morso angolato a 40°
e 90° da utilizzare attraverso il canale endoscopico.

15. Compatibile con il maggior numero di ottiche presenti sul mercato.

=0 RN LA LN

Sirichiede I'esecuzione di prova pratica, pena esclusione, da concordare con il Servizio Ingegneria Clinica.

(2) Questionario tecnico
Descrivere dettagliatamente la rispondenza puntuale della soluzione proposta ai requisiti sopraindicati

'E;W—\‘






1. Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno
P’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in
ter-mini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potra considerare ammissibili, a sua
discrezione, va-lori marginalmente diversi da quelli richiesti.

2. Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterra di includere a completa-
mento dell’offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L’ Azienda si riserva di utilizzare queste
in- formazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della
configurazione equivalente.

3. La configurazione offerta dovra essere dettagliata con ’indicazione puntuale di ogni codice del Produttore
costi-tuenti il bene/sistema.

4. Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica,
pun-tualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovra essere

facilmente ri- scontrabile nell’ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o
del documento corrispondente.

Direttore Dipartimento Testa-Collo
Dr. Armando Rapana

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonioc Mancaniello
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1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

"', SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

i Societa Regionale per la Sanita - So.Re.Sa. S.p.A. ! (di seguito “Soresa” o “So.Re.Sa.” o
“I’Amministrazione”):Centrale di Committenza Regionale di cui all’articolo 3, comma 2.3, lett. i) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito “Codice”) e Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture
0 servizi destinati alle AA.SS.LL. e AA.OO., alle societa partecipate in misura totalitaria dalla Regione
Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti
anche strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e
alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

ii.  Amministrazione contraente 0o Amministrazione o Azienda Sanitaria: I’ Azienda Ospedaliera S.G. Moscati;

iii. Fornitore o Aggiudicatario: I’impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il Contratto,
obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

iv. Contratto: Atto stipulato tra /’4O Moscati e il fornitore, con il quale quest’ultimo si obbliga ad erogare le
prestazioni oggetto del presente appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel
Capitolato Tecnico e relativi allegati e nello Schema Contratto;

V. Codice: il D. Lgs. 36/2023.

2. PREMESSE

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. ) e dell’art 2, all. II.1 del D. Lgs. 36/2023, nonché in
ossequio al principio di rotazione (art. 49 d. Lgs. 23/2023), di risultato, di fiducia, di accesso al mercato nonché di tutti i
principi di cui al Libro I del Codice Appalti, I’A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” intende avviare apposita indagine
esplorativa, non vincolante, finalizzata ad individuare operatori economici a cui eventualmente affidare la FORNITURA
DI NEUROENDOSCOPIO SPINALE E CRANICO, cosi come dettagliato nell’ Allegato B “Caratteristiche tecniche
di fornitura” al presente documento.

Con il presente avviso I’A.O.R.N. intende consultare preliminarmente il mercato, procedendo, successivamente, ad
una procedura negoziata, mediante piattaforma MePA/SIAPS, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023,
in favore degli operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse alla fornitura in questione, previa verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e delle caratteristiche tecniche minime riportate nel file allegato B
“Caratteristiche tecniche di fornitura”.

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera consultazione del mercato e, pertanto, questa A.O.R.N.
si riserva di non procedere ad un successivo affidamento ovvero di utilizzare una procedura diversa dalla presente,
sempre in conformita alle previsioni del Codice.

L’AORN, inoltre, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente Avviso esplorativo senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse
possano vantare alcuna pretesa.

1 Societa per azioni a socio unico Regione Campania costituita ai sensi dell’art. 6, comma 15, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della
Regione Campania, successivamente modificato dalla L.R. n. 16/2014.
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Per I’espletamento della corrente consultazione, I’AORN, si avvale:

v del proprio sito istituzionale, raggiungibile al link http://www.aornmoscati.it;
v’ della piattaforma di e- procurement SIAPS, raggiungibile al link http://www.soresa.it;

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), esclusivamente per le finalita indicate nel presente avviso.

I1 RUP, ai sensi dell’art. 15 del Codice, € I’ing. S. Casarella, Direttore UOC Gestione Tecnico Patrimoniale.

La documentazione relativa all’indagine di che trattasi ¢ disponibile sul sito internet: www.aornmoscati.it, nella
sezione “Bandi di gara e contratti” e sul sito internet http://www.soresa.it, nella sezione “Bandi di Gara”.

3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA SIAPS (SISTEMA)

Per la partecipazione alla presente procedura € indispensabile essere registrati al Sistema. A tal fine é stato predisposto
apposito documento dal titolo: “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo www.soresa.it, sezione
“Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”). La registrazione al Sistema
deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei
necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare 1’operatore economico medesimo.

Nota: si raccomanda di intraprendere 1’attivita di registrazione al Sistema con un congruo anticipo rispetto al termine
fissato per la risposta al presente Avviso e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all’uopo predisposto. Tale
indirizzo sara utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti al presente avviso.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’istanza, da per valido, e riconosce
senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore
economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderd, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, I’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano 1’accettazione incondizionata di tutti
i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Avviso, negli allegati allo stesso e nelle
guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli
eventuali chiarimenti.

Nota. Al fine di garantire il buon esito della presentazione delle istanze a Sistema, si consiglia di intraprendere le
operazioni connesse a tale attivita, con un anticipo di alcune ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti 1’identificazione e 1’accesso alla Piattaforma devono
essere effettuate tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 800078666/0892857876 (rif. “Assistenza
SIAPS”) oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo hd-siaps@soresa.it.
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4. OGGETTO DELL’INIZIATIVA, DURATA E IMPORTO

L’oggetto della presente iniziativa & dettagliato nel file allegato B “Caratteristiche tecniche della fornitura”.

La durata della fornitura ¢ pari a 24 (ventiquattro) mesi.
L’ importo complessivo stimato per 1’esecuzione della fornitura € pari ad € 210.00,00 IVA esclusa cosi suddiviso:
Lotto 1: € 150.000,00 oltre IVA

Lotto 2: € 60.000,00 oltre IVA

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

| criteri di partecipazione sono:

Requisiti di ordine generale
I soggetti che possono manifestare interesse, al fine di partecipare all’eventuale affidamento, sono i soggetti di
cui all’art. 65 del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

o assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023;

o insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (esempio nel
caso in cui sia stata comminata la sanzione dell’incapacita a contrarre con la Pubblica
Amministrazione);

abilitazione (possono partecipare anche gli OO.EE. che siano in procinto di abilitazione), all’iniziativa del
MePA/SIAPS correlata all’oggetto della fornitura in argomento;

nota. Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui al punto i. dovranno essere rese utilizzando gli appositi
campi previsti nel DGUE.

Requisiti di idoneita professionale
1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
Registro delle Commissioni Provinciali per ’artigianato, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, I’iscrizione, secondo la legislazione nazionale di appartenenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice (allegato XI della direttiva 2014/24/UE). L’iscrizione
deve avere per oggetto attivita d’impresa pertinenti con il presente appalto. Ai fini della dichiarazione
in questione, si prega di utilizzare I’apposito campo previsto nell’ Allegato DGUE.

Requisiti di capacita economica e finanziaria
1. Dichiarazione concernente il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili non inferiore al doppio del valore della fornitura di cui all’oggetto. Ai fini della
dichiarazione in questione, si prega di utilizzare ’apposito campo previsto nell’Allegato DGUE.

Requisiti di capacita tecniche e professionali
1. Dichiarazione circa I’elenco delle principali forniture analoghe effettuati negli ultimi tre anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Ai fini della dichiarazione in
questione, si prega di utilizzare I’apposito campo previsto nell’Allegato DGUE.
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La comprova circa il possesso dei suddetti requisiti avverra in capo all’Operatore Economico individuato dalla
Stazione Appaltante.

Per la comprova dei suddetti requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La comprova del requisito, se si tratta di un cittadino di altro Stato
Membro non residente in Italia, avverra mediante dichiarazione attestante il possesso del requisito secondo le modalita
vigenti nello Stato Membro nel quale & stabilito.

Ai fini della comprova, inoltre, la Stazione Appaltante si avvarra del sistema FVOE.

Resta ferma la facolta della Stazione Appaltante di verificare la veridicita ed autenticita della documentazione
inserita.

6. DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al presente Avviso comprende:

1. A - Awviso Esplorativo;
2. Al - Dichiarazione di partecipazione;
3. B - Caratteristiche tecniche della fornitura.

La documentazione di gara e disponibile sul sito internet: https://www.aornmoscati.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti”, nonché sul sito: https://www.soresa.it.

7. COMUNICAZIONI

Eventuali avvisi da parte del’AORN Moscati inerenti alla presente iniziativa saranno consultabili sul sito
http://www.aornmoscati.it, nella sezione “Bandi di gara”, nella pagina dedicata alla procedura in esame e/o sul sito
internet: www.soresa.it nella sezione Avvisi della pagina dedicata alla procedura in esame (home Page e nella Sezione
“Societa Trasparente/Bandi di gara/Gare”).

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema, I’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, 1’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di che trattasi.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese per il tramite del Sistema che provvedera ad inviare all’operatore economico, per ogni
comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall’indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all’indirizzo indicato dai
concorrenti in fase di registrazione al Sistema.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC utilizzato da parte di detti concorrenti per la registrazione al Sistema o
problemi temporanei per 1’accesso, dovranno essere tempestivamente segnalati all’AORN Moscati tramite PEC
all’indirizzo appalti.tecnici@pec.aornmoscati.it, diversamente, 1’amministrazione declina ogni responsabilita per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente
le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.

AVVISO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO Pag.5di9

Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”
Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino
www.aosgmoscati.av.it





AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA

"', SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Igs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite 1’apposita funzionalita del Sistema, entro il
termine indicato nello stesso.

A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale per la
partecipazione”, nella sezione relativa, reperibile nella propria “area personale”.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in un’unica mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet www.soresa.it, nella sezione “Societa trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”, nella
pagina dedicata alla procedura in esame. Le risposte ai quesiti saranno, altresi, pubblicate in forma anonima all’indirizzo
internet http://www.aornmoscati.it, nella sezione “Bandi di gara”, nella pagina dedicata alla procedura in esame.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 1’AO Moscati ¢ i concorrenti della presente gara si
intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del “Sistema” non sono ammessi chiarimenti
telefonici.

9. MODALITA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Le istanze degli Operatori Economici interessati dovranno pervenire a mezzo Sistema entro e non oltre il termine
indicato in Piattaforma.

Saranno, pertanto, escluse tutte le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ai fini della partecipazione alla presente indagine, dovranno essere
sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.1gs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38 del DPR
n. 445/200032. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore
dotato di idonei poteri. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo
procuratore dotato di idonei poteri.

Le istanze tardive saranno escluse in quanto irregolari.

2 i rammenta che ai fini della validita delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a Sistema copia di un documento di identita
del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 co. 3 del DPR 445/2000.
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La presentazione dell’istanza & a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilita
in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilita
del’A.O.R.N.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedelta della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese & ammessa la traduzione semplice. Non sono accettate proposte
alternative.

Nessun rimborso & dovuto per la partecipazione alla presente iniziativa, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’affidamento.

10. GARANZIE RICHIESTE

Si rappresenta che NON e richiesta la presentazione della garanzia provvisoria. Sara richiesta la produzione della
garanzia definitiva all’operatore economico affidatario.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

L’istanza che il concorrente deve presentare € costituita dai documenti di seguito riportati:

1) Istanza di partecipazione (utilizzando I’ Allegato Al “Istanza di partecipazione”) da presentarsi secondo
le modalita indicate al par. 9 del presente Avviso, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000
ss.mm.ii. con cui I’operatore economico, con la quale 1’Operatore Economico manifesta il proprio
interesse;

2) (eventuale) Procura dalla quale il sottoscrittore dell’offerta trae i poteri di firma;

3) Schede Tecniche dei prodotti offerti, dalle quali sia possibile evincere il possesso di tutti i requisiti indicati
nell’Allegato B;

4) Eventuale ulteriore documentazione tecnica ritenuta utile al fine di meglio qualificare e descrivere la
propria offerta tecnica, al fine di consentire la valutazione dei requisiti richiesti.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito
della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’AORN a tale scopo, é finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attivita ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. | dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari é effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita previsti
dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al
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trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata
dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati & necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita richiesti per la partecipazione
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione puo precludere
I’effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’AORN individuati quali Incaricati del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei dati personali.

| dati raccolti potranno altresi essere conosciuti da:

o Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; o
Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; o
Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalita e nei limiti di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia,;
o Legali incaricati per la tutela dell’AORN in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
potranno essere effettuate dall’AORN nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
| dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

e perunarco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalita per i quali essi sono
trattati;

e per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verra verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilita dei dati rispetto al perseguimento delle finalita sopra descritte. | dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o0 non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per I'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento I’interessato pud esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, I’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati e di conoscerne il contenuto e 1’origine, di verificarne I’esattezza o chiederne 1’integrazione o 1’aggiornamento,
oppure la rettifica; ha altresi il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’AORN, PEC:
appalti.tecnici@pec.aornmoscati.it.

L’interessato ha altresi il diritto di proporre reclamo all’autorita Garante per la protezione dei Dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa ¢ I’AORN Moscati.
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ALLEGATI

o Al - Dichiarazione di partecipazione
o B - Caratteristiche tecniche della fornitura
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, Al
SENSI DELL'ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA
DI N.1 NEUROENDOSCOPIO CRANICO DA DESTINARE ALLA U.0.C. NEUROCHIRURGIA

DELL’AORN MOSCATI

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA —
2°eduta

L’anno duemila ventiquattro addi 29 del mese di agosto alle ore 10:00, presso i locali della U.O.C.
Tecnico Patrimonio, sono presenti i componenti del Seggio di Gara:

Pre cjentg Ing. Sergio Casarella — Direttore presso la U.O.C. Tecnico Patrimonio
Cbmpeneﬂi'\e - Dott. Armando Rapand — Direttore presso la U.O.C. Neurochirurgia
I 7@011113 ﬁnent;z g Ing. Riccardo Fiore — Dz'r;'f,renn’e Ingegn.ere ff’fomedico presso la U.O.C.
: ; ecnico Patrimonio
PREMESSO

- che, questa Amministrazione in seguito all’espletamento della consultazione preliminare di mercato
(Registro di sistema n°P1039053-24) ha avviato sulla piattaforma e-procurement SIAPS fornita da
So.Re.Sa. in data 10/07/2024 (Registrazione di sistema n. PI084657-24) la Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 50 co.l lett. ), D. Lgs 36/2023 finalizzata alla
fornitura di n.1 Neuroendoscopio Cranio da destinare alla U.O.C. Neurochirurgia dell’Azienda
Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;

- che la procedura di che trattasi ¢ stata pubblicata sulla piattaforma e-procurement SIAPS fornita da
So.Re.Sa., fissando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 25/07/2024 ore 12:00;

- che, risultano pervenute le seguenti offerte come si evince dalla piattaforma:

- che si & provveduto all’apertura della busta amministrativa e tecnica sulla piattaforma SIAPS, mediante
I’accesso dal profilo del Presidente di Seggio.

- che il seggio ha quindi provveduto a verificare la presenza dei documenti richiesti, e dalla verifica
effettuata, la documentazione risulta presente.

- che all’esito di dette verifiche, la Ditta ¢ AMMESSA al prosieguo della procedura.
- che con Verbale del 06/08/2024 il Seggio di gara ha verificato la sussistenza delle caratteristiche richieste
in fase capitolare ed ha ritenuto conforme I’offerta presentata dalla ditta Ac.ta. S.r.l.

TANTO PREMESSO
Il Seggio di Gara, relativamente alla verifica della documentazione economica, evidenzia quanto segue:
L’offerta presentata dalla ditta Ac.ta. S.r.l. risulta conforme.

Ultimati i lavori previgti per la seduta, gli atti restano affidati alla U.O.C. Tecnico Patrimonio.
Del che ¢ verbale.

Letto, confermato e softtoscritto.

I COMPONENTI IL PRESIDENTE

Dott. Armando Rapana
A\

Ing. Sergio Casare

&

Ing. :'ML
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Proponente: UOC TECNICO PATRIMONIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 806 del 20/09/2024

Provvedimento con Esecutivita:

X Ordinaria

Immediata Motivazione:

Per Approvazione | Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1, LETT. E), D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA
FORNITURA DI N.1 NEUROENDOSCOPIO CRANICO DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA
NELL’AMBITO DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL’ART. 20 L.67/88 3A FASE RELATIVO ALL’INTERVENTO
DENOMINATO “AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO: ACQUISTO E SOSTITUZIONE
DI GRANDI ATTREZZATURE” INTERVENTO N.52 COD. INTERVENTO 150.150905.H.063 — CUP C39G1800015001—
AGGIUDICAZIONE





Alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarita tecnica ed amministrativa della stessa resa a
mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de IL DIRETTORE di UOC TECNICO PATRIMONIO

PREMESSO

- che con nota prot. n. AOM-0014271 del 08-05-2023 (allegato 1) la U.O.C. Tecnico Patrimonio ed Ingegneria Clinica ha
condiviso la documentazione tecnica relativa alla procedura di gara per la fornitura di n.1 “Neuroendoscopio cranico e n. 1
“Neuroendoscopio Spinale da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia dell’A.O.R.N. “S.G. Moscati” di Avellino con la quale
é stato stimato il costo della fornitura pari a € 205.000,00 oltre IVA nell’ambito del Finanziamento di cui all’Art. 20 L.67/88
3a fase relativo all’intervento denominato “Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino: acquisto e sostituzione di
grandi attrezzature” intervento n.52 cod. intervento 150.150905.H.063 — CUP C39G1800015001;

- che tale intervento rientra nel “Piano triennale degli Investimenti periodo 2022-24” approvato con Deliberazione del
Direttore Generale N.ro 1153 del 16/11/2021;

- che’A.O.R.N. “S.G. Moscati” di Avellino, con Deliberazione del Direttore Generale n. 629 del 12/06/2023 ha indetto una
procedura di gara per la fornitura di n.1 “Neuroendoscopio cranico e n. 1 “Neuroendoscopio Spinale da destinare alla U.O.C.
di Neurochirurgia per un importo complessivo a base d’asta di € 205.000,00 oltre oneri ed IVA;

- che il bando di gara é stato:

®  pubblicato sul sito aziendale www.aornmoscati.it nella sezione bandi di gara;
e pubblicato sulla piattaforma telematica MEPA (RDO 3632620 — CIG 9926093711 — 992617176F) ponendo quale
data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 17/07/2023 alle ore 12:00;
- che al termine della presentazione delle offerte, & pervenuta 1’unica offerta dall’O.E. Diemme Dispositivi Medici S.r.l.
esclusivamente per il lotto n.1 relativo alla fornitura di n. 1 Neuroendoscopio Cranico;
- che con Verbale del 24/11/2023 (allegato 2) la Commissione Giudicatrice all’uopo nominata con Determina n. 789 del
19/09/2023, ha ritenuto non conforme I’offerta presentata dall’O.E. Diemme Dispositivi Medici S.r.l. per carenza del
requisito essenziale richiesto al punto n.13 del CSA.

PREMESSO, altresi
- che, la U.O.C. Tecnico Patrimonio ed Ingegneria Clinica con nota prot. AOM-0004947 del 19/02/2024 (allegato 3), al fine

di garantire un’ampia partecipazione, ha proceduto alla rimodulazione e alla condivisione delle caratteristiche tecniche per
la fornitura di n.1 “Neuroendoscopio cranico e n. 1 “Neuroendoscopio Spinale da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia
dell’A.O.R.N. “S.G. Moscati” di Avellino;

CONSIDERATO

che, per I’approvigionamento de quo, il RUP ha avviato un’indagine di mercato mediante avviso esplorativo (allegato 4) per
I’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici cui eventualmente affidare,
tramite successiva “procedura negoziata” su piattaforma SIAPS, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. e)
del D.1gs. 36/2023, la fornitura, suddivisa in n.2 lotti, di n.1 Neuroendoscopio cranico e n.1 Neuroendoscopio spinale previa
valutazione di conformita da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia dell’A.O.R.N. “S.G. Moscati” di Avellino per un importo
complessivo a base d’asta di € 210.000,00 oltre oneri ed IVA cosi suddivisa;

1 Neuroendoscopio Cranico € 150.000,00

2 Neuroendoscopio Spinale € 60.000,00

- che il suddetto avviso é stato:
® pubblicato sul sito aziendale www.aornmoscati.it nella sezione bandi di gara;
® pubblicato sulla piattaforma SIAPS (Registro di Bando P1030953-24) messa a disposizione da So.Re.Sa. ponendo
quale data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 23/04/2024 alle ore 12:00;

- allo scadere del termine previsto dalla lex specialis, sono pervenute sulla piattaforma di e — procurement SIAPS le seguenti
offerte:





23/04/2024
11:49:55

AC.TA.SR.L. 06117251212 1 P1042531-24

PRESA ATTO

che il RUP ha proceduto ad avviare, tramite piattaforma SIAPS, la procedura negoziata (Registro di Bando P1084657-24 —
CIG B26B29C2F9) (allegato 5) richiedendo all’Operatore economico AC.TA. S.R.L. di formulare la migliore offerta per i
prodotti oggetto della presente procedura ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023;

che I’Operatore Economico AC.TA. S.R.L. relativamente al Lotto 1, in riscontro alla suddetta richiesta, ha presentato la
propria offerta per la fornitura dei beni dettagliatamente descritti nell’offerta analitica (allegato 6) per un importo
complessivo di € 148.188,33 oltre IVA,;

che il seggio di gara con verbale del 06/08/2024 (allegato 7), presieduto dal Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimonio, a
valle dell’attivita di verifica circa la regolarita della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dal partecipante alla
presente procedura, ha disposto 1’ammissione alla successiva fase di gara dell’Operatore Economico Ac.ta. S.r.1.;

che con Verbale del 29/08/2024 (allegato 8) il seggio di gara alla stregua di quanto esaminato nelle precedenti sedute
riservate, ha proceduto alla verifica della documentazione economica ed ha valutato conforme I’offerta presentata dall’O.E.;

che pertanto, si & provveduto all’aggiudicazione provvisoria sulla piattaforma e — procurement SIAPS in favore
dell’Operatore Economico Ac.ta. S.r.l. per una spesa complessiva totale di € 148.188,33 oltre IVA (allegato 6) come

dettagliato nell’offerta analitica;

del Quadro economico relativo alla suddetta fornitura:

QUADRO ECONOMICO
A
al Importo fornitura , IVA esclusa - LOTTO 1 €148.188,33
a.2 Oneri della sicurezza interferenti (DUVRI) €1.250,00
Opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D. Lgs.
a3
36/2023
TOTALEA €149.438,33
B
Somme da destinare al fondo per gliincentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs.
36/2023)
b1 . 2.988,77 €
Pari a:
(al+a2)*2%
b.2 Compensi per la Commissione Giudicatrice
b3 Spese per pubblicita[1]
b4 Contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione Appaltante € 35,00
b5 IVA dovuta (22%) €32.876,43
TOTALEB €35.900,20
TOTALE (A + B)| €185.338,53

EVIDENZIATO





- che i controlli inerenti al possesso da parte dell’O.E. Ac.ta. S.r.L. di tutti i requisiti di cui agli artt.94 e ss., operati dal
Responsabile del Progetto per il tramite del FVOE - A.N.A.C,, si sono conclusi con esito positivo;

RITENUTO

» di approvare gli atti relativi alla procedura telematica (Registro di Bando P1084657-24 — CIG B26B29C2F9) finalizzata
all’affidamento della fornitura di n.1 Neuroendoscopio cranico;

» di affidare, per I’importo complessivo pari ad € 148.188,33 oltre IVA, la procedura telematica (Registro di Bando
P1084657-24 — CIG B26B29C2F9), per la fornitura di n.1 Neuroendoscopio cranico da destinare alla U.O.C. di
Neurochirurgia;

» di dare atto che la spesa complessiva, coerentemente a quanto previsto nel Quadro Economico approvato con
Deliberazione n. 629/2023, ammonta ad € 185.338,53 IVA compresa e da imputare nel modo di seguito dettagliato:

e €182.314,76 IVA compresa, per la fornitura di n.1 Neuroendoscopio cranico da destinare alla U.O.C. di
Neurochirurgia;
e 2.988,77 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le
funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato da questa Azienda con Deliberazione
del Direttore Generale n. 256 del 20/03/2019 ed integrato con successiva Deliberazione n. 859 del 27/07/2022
e  €35,00 per il Contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione Appaltante;
» di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Armando Rapana, Direttore U.O.C. di Neurochirurgia;

VISTI
- il D. Lgs. 36/2023;
- Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 228 del 30/06/2021
- Gli atti di gara, allegati al presente provvedimento

ATTESTATA

la conformita del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 cosi come integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per 1’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679
(GDPR) e dalle successive introduzione previste dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni
per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la
rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle
suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento € deposita e custodita agli del Dipartimento/ U.O.
proponente;

- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo I’atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai
regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le
finalita istituzionali dell’Ente

- Il Responsabile del procedimento dichiara I’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

Di AGGIUDICARE in favore dell’O.E. Ac.ta. S.r.I. (P.I. 06117251212), per una spesa complessiva di € 148.188,33 oltre
IVA, la procedura telematica (Registro di Bando P1084657-24 — CIG B26B29C2F9), per la fornitura di n.1
Neuroendoscopio cranico da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia come da offerta dettagliata (allegato 6), nell’ambito del
finanziamento di cui all’Art. 20 L..67/88 3a fase relativo all’intervento denominato “Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati di Avellino: acquisto e sostituzione di grandi attrezzature” intervento n.52 cod. intervento 150.150905.H.063 —
CUP C39G1800015001

Di STABILIRE

» che la spesa complessiva, coerentemente a quanto previsto nel Quadro Economico approvato con Deliberazione n.
629/2023, ammonta ad € 185.338,53 IVA compresa e da imputare nel modo di seguito dettagliato:





e €182.314,76 IVA compresa, per la fornitura di n.1 Neuroendoscopio cranico da destinare alla U.O.C. di
Neurochirurgia;

e 2.988,77 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le
funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato da questa Azienda con Deliberazione
del Direttore Generale n. 256 del 20/03/2019 ed integrato con successiva Deliberazione n. 859 del 27/07/2022

e  €35,00 per il Contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione Appaltante;

» che il Responsabile del Progetto e 1’Ing. Sergio Casarella, Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimonio ed Ingegneria
Clinica;

Di NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Armando Rapana, Direttore U.O.C. di Neurochirurgia;

Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Azienda, alla sez.
“Amministrazione Trasparente — Bandi di Gara e Contratti”;

Di COMUNICARE gli esiti della presente procedura di gara agli operatori economici interessati, ai sensi dell’art. 90, co. 1 del
D.Lgs. 36/2023.

Di DARE MANDATO alle UU.OO. competenti la gestione del contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, coerentemente a
quanto previsto dalla procedura amministrativo-contabile denominata “Ciclo passivo”, adottata con Deliberazione n.
1271/2022.





Allegati alla presente:

Quadro economico (Nome File: Quadro_economico.pdf - Impronta:
d9f04140b02cb39£f740989b679fae6ea79d787adadc70c80741522bb6819f4a2);

Allegato 8 (Nome File: Verbale_del_seggio_di_gara_2_seduta.pdf - Impronta:
4a97881a3801b272ae347a28e4dcf7e407d34d0092556767e9a65540903bbce2);

Allegato 7 (Nome File: Verbale_del_seggio_di_gara.pdf - Impronta:
bd494a1f64b83f120cda66e7fe069e65418bb80ab9e20adc32510a14c1f2c698);

Allegato 6 (Nome File: sub_11782753881687003543_A6_-_Prototipo_Dettaglio_Offerta_Economica.pdf - Impronta:
5e777985e875990823136227a43b0620558114409c640a56c8aaf95ab96efdfa);

Allegato 5 (Nome File: P.Negoziata_Registro_di_bando_P1084657-24.pdf - Impronta:
081bc12014339c0c34feb931d0dd92acfbca448617466a43da2de296a414c5f5);

Allegato 4 (Nome File: A_-Avviso_di_Manifestazione_di_Interesse.pdf - Impronta:
7¢7f635c010bec28d4baaa5e34e913a39be68eaa82109b084f2e1b3897d81437);

Allegato 3 (Nome File: nota_prot._AOM_0004947_del_19_02_2024_rimodulazione_e_condivisione_atti_tecnici.pdf -
Impronta: 90eb9e8d93321e9643df860f539f111fa63ceadf269f7beff817aabd0513ba6b);

Allegato 2 (Nome File: Verbale_commissione_del_24_11_23.pdf - Impronta:
eeb1023c258e65857636a548c1fch5a7dda92aaafe29754d9e375c9e2adc3e53);

Allegato 1 (Nome File: nota_prot._AOM_0014271_2023_del_08_05_2023_1_condivisione_atti.pdf - Impronta:
cb8cb6c508e9e1f45bcd3b5ffe975a40011d0cded74f5b436af5fdb231caabf5);

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Buonovino Alberto

IL DIRETTORE

UOC TECNICO PATRIMONIO - [ Casarella Sergio ]





IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 329 del 21/06/2022 ed
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 04/08/2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Chiara
Di Biase ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarita dell’istruttoria compiuta da UOC TECNICO PATRIMONIO,
nonché della dichiarazione di regolarita tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la
sottoscrizione della proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;
VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

CILG.: #

IMPORTO TOTALE: 185338,53 €

ANNO:2024
CONTO ECONOMICO:2020301300_EL WBS_D.ART20_SCH52

IMPORTO:2988,77 €

ANNO:2024
CONTO ECONOMICO0:5090302100

IMPORTO:35,00 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO0:1010204010_EL WBS_D.ART20_SCH52
IMPORTO:182314,76 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora

VISTO il parere del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

| X |Fav0revole |

| | Non Favorevole |






Motivazione (in caso di parere non favorevole)
PARERE FAVOREVOLE

Chiara Di Biase FIRMATO

DELIBERA

Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:

Di AGGIUDICARE in favore dell’O.E. Ac.ta. S.r.l. (P.I. 06117251212), per una spesa complessiva di €
148.188,33 oltre IVA, la procedura telematica (Registro di Bando P1084657-24 — CIG B26B29C2F9), per la
fornitura di n.1 Neuroendoscopio cranico da destinare alla U.O.C. di Neurochirurgia come da offerta dettagliata
(allegato 6), nell’ambito del finanziamento di cui all’Art. 20 L.67/88 3a fase relativo all’intervento denominato
“Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino: acquisto e sostituzione di grandi attrezzature”
intervento n.52 cod. intervento 150.150905.H.063 — CUP C39G1800015001

Di STABILIRE

» che la spesa complessiva, coerentemente a quanto previsto nel Quadro Economico approvato con
Deliberazione n. 629/2023, ammonta ad € 185.338,53 IVA compresa e da imputare nel modo di seguito
dettagliato:

e €182.314,76 IVA compresa, per la fornitura di n.1 Neuroendoscopio cranico da destinare alla U.O.C.
di Neurochirurgia;

e 2.988,77 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli
incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato da questa
Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 20/03/2019 ed integrato con successiva
Deliberazione n. 859 del 27/07/2022

e € 35,00 per il Contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione Appaltante;

» che il Responsabile del Progetto & I’Ing. Sergio Casarella, Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimonio ed
Ingegneria Clinica;

Di NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Armando Rapana, Direttore U.O.C. di
Neurochirurgia;

Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Azienda, alla sez.
“Amministrazione Trasparente — Bandi di Gara e Contratti”;

Di COMUNICARE gli esiti della presente procedura di gara agli operatori economici interessati, ai sensi dell’art.
90, co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Di DARE MANDATO alle UU.OO. competenti la gestione del contratto e dei relativi ordinativi di fornitura,
coerentemente a quanto previsto dalla procedura amministrativo-contabile denominata “Ciclo passivo”, adottata con
Deliberazione n. 1271/2022.





Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:
Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC NEUROCHIRURGIA;

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC TECNICO PATRIMONIO;

Allegati alla presente:

Quadro economico (Nome File: Quadro_economico.pdf - Impronta:
d9f04140b02cb39£740989b679fae6ea79d787adadc70c80741522bb6819f4a2);

Allegato 8 (Nome File: Verbale_del_seggio_di_gara_2_seduta.pdf - Impronta:
4a97881a3801b272ae347a28e4dcf7e407d34d0092556767e9a65540903bbce2);

Allegato 7 (Nome File: Verbale_del_seggio_di_gara.pdf - Impronta:
bd494a1f64b83f120cda66e7fe069¢65418bb80ab9e20adc32510a14c1f2c698);

Allegato 6 (Nome File: sub_11782753881687003543_A6_-_Prototipo_Dettaglio_Offerta_Economica.pdf -
Impronta: 5e777985e875990823136227a43b0620558114409c640a56c8aaf95ab96efdfa);

Allegato 5 (Nome File: P.Negoziata_Registro_di_bando_PI1084657-24.pdf - Impronta:
081bc12014339c0c34feb931d0dd92acfbcad48617466a43da2de296a414c5£5);

Allegato 4 (Nome File: A_-Avviso_di_Manifestazione_di_Interesse.pdf - Impronta:
7c7f635c010bec28d4baaa5e34e913a39be68eaa82109b084f2e1b3897d81437);

Allegato 3 (Nome File:
nota_prot._AOM_0004947_del_19_02_2024_rimodulazione_e_condivisione_atti_tecnici.pdf - Impronta:
90eb9e8d93321e9643df860£f539f111fa63ceadf269f7beff817aabd0513ba6b);

Allegato 2 (Nome File: Verbale_commissione_del_24_11_23.pdf - Impronta:
eeb1023c258e65857636a548c1fch5a7dda92aaafe29754d9e375c9e2adc3e53);

Allegato 1 (Nome File: nota_prot._AOM_0014271_2023_del_08_05_2023_1_condivisione_atti.pdf - Impronta:
cb8cb6c508e9e1f45bcd3b5ffe975a40011d0cded74f5b436af5fdb231caabf5);

DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)

Firmato da Renato Pizzuti
Data: 20/09/2024 14:23:57 CEST
Firmato da Renato Pizzuti

Data: 20/09/2024 14:26:13 CEST
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